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Bauerfeind d.o.o.
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E info@bauerfeind.hr

FRANCE

Bauerfeind France S.AR.L.
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P +33(0)1 4863-2896

F +33(0)1 4863-2963

E info@bauerfeind.fr
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ITALY

Bauerfeind ltalia Srl

Via Cornaggia 58

20092 Cinisello Balsamo (MI)
P +3902 8977 6310

F +3902 8977 5900

E info@bauerfeind.it

REPUBLIC OF

NORTH MACEDONIA
Bauerfeind Dooel Skopje
50 Divizija 24 a

1000 Skopje

P +389(0)2 3179-002

F +389(0)2 3179-004

E info@bauerfeind.mk

SERBIA

Bauerfeind d.o.o.

102 Omladinskih brigada
11070 Novi Beograd

P +381(0)11 2287-050

F +381(0)11 2287-052

E info@bauerfeind.rs

SINGAPORE

Bauerfeind Singapore Pte Ltd.
Blk 41 Cambridge Road #01-21
Singapore 210041

P +65 6396-3497

F +65 6295-5062

E info@bauerfeind.com.sg

SLOVENIA
Bauerfeind d.o.o.
Dolenjska cesta 242 b
1000 Ljubljana

P +386(0)1 4272-941
F +386(0)1 4272-951
E info@bauerfeind.si
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SPAIN

Bauerfeind Ibérica, S.A.
C/San Vicente Martir,
n°71-4°-72

46007 Valencia

P +3496 385-6633

F +3496 385-6699

E info@bauerfeind.es

SWITZERLAND
Bauerfeind AG
Vorderi Bode 5

5452 Oberrohrdorf

P +41(0)56 485-8242
F +41(0)56 485-8259
E info@bauerfeind.ch

UNITED ARAB EMIRATES
Bauerfeind Middle East FZ LLC
Dubai Healthcare City

Building 40, P.0. Box 505116
Dubai

P +9714 4335-684

F +9714 4370-344

E info@bauerfeind.ae

UNITED KINGDOM
Bauerfeind UK

85 Tottenham Court Road
London

WIT 4TQ

P +44(0)121 446-5353

F +44(0)121 446-5454

E info@bauerfeind.co.uk

USA

Bauerfeind USA, Inc.

75 14t St NE

Suite 2350

Atlanta, GA 30309

P +1800 423-3405

P +1404 201-7800

F +1404 201-7839

E info@bauerfeindusa.com
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Schulterorthese
Shoulder orthosis
Orthese de l'épaule
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deutsch

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich fiir ein Bauerfeind-Produkt entschieden
haben.

Jeden Tag arbeiten wir an der Verbesserung der medizinischen Wirk-
samkeit unserer Produkte, denn Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen.
Bitte lesen und beachten Sie die Vorgaben dieser Gebrauchsanweisung
und die Hinweise des Fachpersonals genauestens. Bei Fragen wenden
Sie sich an lhren Arzt oder Ihr Fachgeschaft.

Zweckbestimmung

Die OmoLoc ist ein Medizinprodukt. Sie ist eine Orthese! zur Immobilisie-
rung der Schulter.

Indikationen

« Immobilisierung, z.B. nach einer Schulteroperation
« postoperativ, posttraumatisch, praoperativ
« Luxation

A Anwendungsrisiken

«Omoloc ist nur gemas den Angaben dieser Gebrauchsanweisung
und den aufgeflhrten Anwendungsgebieten (Zweckbestimmung,
Einsatzort) zu tragen.

«Um einen optimalen Sitz der Omoloc zu gewahrleisten, muss die
Grofe der OmoLoc von geschultem Fachpersonal? ermittelt werden.

« Das Einnahetikett der OmoLoc mit Informationen zu GréBe, Hersteller,
Waschanleitung und CE-Kennzeichnung befindet sich im Innenteil
des Bauchgurts. Die (erstmalige) Anpassung und Einweisung darf nur
durch geschultes Fachpersonal erfolgen.

«Wurde Ihnen das Produkt verschrieben, sprechen Sie die Nutzung
und Anwendungsdauer bitte mit Ihrem Arzt ab. Er informiert Sie
auch dariiber, ob und mit welchen anderen Produkten die OmoLoc
zeitgleich genutzt werden kann. Bitte beachten Sie ohne Ausnahme die
Hinweise, die Sie bei Erwerb des Produktes erhalten haben, sowie die
Gebrauchsanweisung.

« Bei unsachgemafBer Anwendung oder auch eigenmachtiger
Veranderung des Produkts konnen Schaden entstehen und die
Gewahrleistung entfallt.

«Vermeiden Sie Kontakt mit fett- und saurehaltigen Mitteln, Salben und
Lotionen.

« Alle von auflen an den Korper angelegten Hilfsmittel konnen, wenn
sie zu fest anliegen, zu lokalen Druckerscheinungen fihren oder auch
in seltenen Fallen durchlaufende Blutgefafe oder Nerven einengen.
In solchen Fallen lockern Sie bitte die Gurte bzw. den Verschluss
einwenig und lassen ggf. die korrekte Passform und GréBe der Orthese
Uberprifen.

Vorsicht: Bei Lockerung der Gurte bzw. Abnahme des Produktes
besteht keine ausreichende Versorgung der Verletzung. Vermeiden
Sie in dem Fall jegliche Belastung des betreffenden Armes bzw. der
betreffenden Schulter.

« Fahren Sie mit angelegter Omoloc nicht selbst Auto, Zweiradfahrzeuge
wie z.B. Motorrad, Fahrrad, Roller oder andere Fortbewegungsmittel,
die sie selbst steuern missen.

« Seien Sie dariiber hinaus duBerst vorsichtig, da auch Ihr Geh- und
Stehvermagen (bei Hand- und Armprodukten das Greifvermdogen)
ebenfalls stark beeintrachtigt ist.

« Stellen Sie im Zusammenhang mit der Nutzung des Produktes
auBergewdhnliche Verdnderungen - z.B. die Zunahme von
Beschwerden — an sich fest suchen Sie umgehend einen Arzt auf und
legen Sie das Produkt unverziglich ab.

Kontraindikationen

Nebenwirkungen, die den gesamten Organismus betreffen, sind bis jetzt
nicht bekannt. Bei nachfolgenden Krankheitsbildern ist die Anwendung
des Produktes nur nach Ricksprache mit lhrem Arzt angezeigt:

« Hauterkrankungen/-verletzungen im versorgten Korperabschnitt,
insbesondere bei entziindlichen Erscheinungen; ebenso aufgeworfene
Narben mit Anschwellung, Rotung und Uberwarmung

« Empfindungs- und Durchblutungsstérungen der Arme, z.B. bei
Zuckerkrankheit (Diabetes mellitus)

« verstarkte Einschrankung der Leistungsfahigkeit von Herz und Lunge
(Gefahr der Blutdrucksteigerung bei angelegtem Hilfsmittel und
verstarkter kérperlicher Leistung)

« Lymphabflussstorungen — auch unklare Weichteilschwellungen
korperfern des angelegten Hilfsmittels

Anwendungshinweise
A - Bauchgurt

B - Oberarmgurt

C - Unterarmgurt

D - Handschlinge
E - Fingertasche
F - schmale seitliche Gurte

Anziehen/Anlegen

Die folgende Anleitung zeigt das Anlegen einer OmoLoc-Orthese zur
Versorgung der rechten Schulter.

o Platzieren Sie die Finger der rechten Hand in der Fingertasche des
rechten Verschlusses. Legen Sie den rechten Arm rechtwinklig vor dem
Korper an. Halten Sie dabei die Orthese mit dem Ellenbogengelenk
unter dem Arm fest.

@ Fiihren Sie nun die Orthese von hinten um den Riicken. Lassen Sie
sich dazu gegebenenfalls von einer anderen Person helfen. Fiihren Sie
die Finger der linken Hand in die Fingertasche des linken Verschlusses.
e Kletten Sie nun den rechten Verschluss unter maBiger Spannung
auf dem linken Verschluss auf. @ Drehen Sie die OmoLoc am Rumpf so
weit, bis der Oberarmgurt sich an der rechten Kérperseite befindet.

@ Ziehen Sie nun die beiden schmalen seitlichen Gurte fest. Die
Orthese sitzt nun straff, aber nicht unangenehm am Kaorper, auf Hohe
der Taille. Q Offnen Sie den Oberarm- und Unterarmgurt sowie die
Handschlinge. Fixieren Sie zuerst den Oberarm mit dem oberen Gurt
an der rechten Seite. @) Legen Sie Unterarm und Hand in die beiden
verbliebenen Gurte vor dem Bauch. Achten Sie beim SchlieBen der
Gurte darauf, dass der Arm sicher gefiihrt, aber nicht abgeschnirt wird.
Korrigieren Sie gegebenenfalls den Bauchgurt in der Hohe am Korper,
damit der Arm in einer entlasteten, bequemen Stellung ruht.

Verstellen der Gurtpositionen (mit Hilfe von Fachpersonal)

Bei Bedarf kénnen die Positionen der Gurte an die Unterarmlange
angepasst werden. 0 Kletten Sie einen Gurt von der Innenseite der
Orthese ab. Verschieben Sie die Position und kletten Sie den Gurt auf
der Innenseite wieder auf. Die obere Kante des Kletts schlieBt dabei mit
der oberen Kante des Bauchgurtes ab. @) Die Schnalle wird nach aufien
umgelegt.

Nutzung der OmoLoc mit Schultergurt

Fir eine zusatzliche Stabilisierung kann bei Bedarf der optional
erhdltliche Schultergurt genutzt werden. @ Kletten Sie den
Schultergurt im Rickenbereich auf der AuBenseite der OmoLoc fest.
Legen Sie die Orthese wie oben beschrieben an. ) Fiihren Sie den
Gurt tiber die gesunde Schulter nach vorn. B Kletten Sie das Ende
des Schultergurtes mit der eckigen Klettlasche entweder auf dem
Unterarmgurt oder @) auf dem Bauchgurt fest.@ Lésen Sie nun das
runde Klettende und stellen Sie die Lange des Gurtes individuell ein.

Ablegen

Offnen Sie Ober- und Unterarmgurt sowie die Handschlinge. Nehmen
Sie den Arm aus den Gurten. Offnen Sie nun den Verschluss mit den
Fingertaschen. SchlieBen Sie alle Klettverschlisse, um Beschadigung
an lhrer Kleidung oder der OmoLoc zu vermeiden.

Reinigungshinweise

Hinweis: Setzen Sie das Produkt nie direkter Hitze aus (z.B. Heizung,
Sonneneinstrahlung, Lagerung im Pkw). Schaden am Material sind
moglich. Dies kann die Wirksamkeit des Produktes beeintrachtigen.

Bitte beachten Sie die Pflegehinweise auf dem Einnahetikett. Dieses
befindet sich am oberen Rand des Bauchgurtes:

1. Reinigen Sie das Produkt per Handwasche.

2.SchlieBen Sie den Verschluss des Produktes

3. Das Produkt ist nicht Trockner geeignet.

Waschen Sie das Produkt regelmaBig.

Bei Reklamationen wenden Sie sich an den Handler, von dem Sie das
Produkt erhalten haben.

Hinweis: Nur gereinigte Ware wird bearbeitet.

Einsatzort

Entsprechend den Indikationen (Schulter).
Siehe Zweckbestimmung.

Wartungshinweise

Bei richtiger Handhabung und Pflege ist das Produkt praktisch
wartungsfrei.

Zusammenbau- und Montageanweisung
Das Produkt wird gebrauchsfertig geliefert.

Technische Daten/Parameter

Die OmoLoc ist eine Orthese fir das Schultergelenk. Sie besteht aus
einem Bauchgurt, einem Oberarm-, Unterarm- und Handschlinge -
siehe Punkt D sowie einem optional erhaltlichen Schultergurt.
OmolLoc - Schultergurt, 129 7506 0000 000

Hinweise zum Wiedereinsatz

Das Produkt ist zur Individualversorgung eines Patienten oder einer
Patientin vorgesehen.




Gewabhrleistung

Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem das Pro-
dukt erworben wurde. Vermuten Sie einen Gewahrleistungsfall, wenden
Sie sich bitte zunachst direkt an denjenigen, von dem Sie das Produkt
erworben haben. Das Produkt ist vor Gewahrleistungsanzeige zu reini-
gen. Wurden die Hinweise zum Umgang und zur Pflege der OmoLoc nicht
beachtet, kann die Gewahrleistung beeintrachtigt oder ausgeschlossen
sein. Die Gewahrleistung ist ausgeschlossen bei:

« nicht indikationsgerechter Anwendung

« Nichtbefolgen der Anweisung des Fachpersonals

« eigenmachtiger Produktveranderung

Haftungshinweise

Nehmen Sie keine Selbstdiagnosen oder Selbstmedikation vor, es sei
denn Sie gehdren zum medizinischen Fachpersonal. Suchen Sie vor
dem ersten Einsatz unseres Medizinproduktes dringend aktiv den Rat
eines Arztes oder des geschulten Fachpersonals, da nur so die Wirkung
unseres Produktes auf Ihren Korper bewertet und ggf. durch persénliche
Konstitutionen entstehende Anwendungsrisiken ermittelt werden
kénnen. Befolgen Sie den Rat dieses Fachpersonals, sowie samtliche
Hinweise dieser Unterlage / oder deren — auch auszugsweiser — Online-
Darstellung, (auch: Texte, Bilder, Graphiken etc.).

Bleiben nach der Konsultation mit dem Fachpersonal Zweifel, nehmen
Sie bitte mit ihrem Arzt, Handler oder direkt mit uns Kontakt auf.

Meldepflicht

Aufgrund regionaler gesetzlicher Vorschriften sind Sie verpflichtet, jeden
schwerwiegenden Vorfall bei Anwendung dieses Medizinproduktes sowohl
dem Hersteller als auch dem BfArM (Bundesinstitut fir Arzneimittel und
Medizinprodukte) unverziiglich zu melden. Unsere Kontaktdaten finden Sie
auf der Rickseite dieser Broschiire.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie das Produkt nach Nutzungsende entsprechend der
ortlichen Vorgaben.

Materialzusammensetzung

Polyamid (PA), Polyurethan (PUR), Polyether,
Polyoxymethylen (POM), Polypropylen (PP), Polyester (PES)

Barrierefreie Version
www.bauerfeind.de/barrierefrei

[M] - Medical Device
- Kennzeichner der DataMatrix als UDI

Stand der Information: 2024-02

1 Orthese = orthopadisches Hilfsmittel zur Stabilisierung, Entlastung,
Ruhigstellung, Fihrung oder Korrektur von GliedmafBen oder Rumpf

2Fachpersonal ist jede Person, die nach den fiir sie geltenden staatlichen
Regelungen zur Anpassung und Einweisung in den Gebrauch von
Bandagen und Orthesen befugt ist.

english

Dear Customer,
thank you for choosing a Bauerfeind product.

We work to improve the medical effectiveness of our products every
day - because your health is very important to us. Please read and
closely observe the specifications in these instructions for use and the
instructions given by the specialist. If you have any questions, please
contact your doctor or medical retailer.

Intended use

The OmoLoc is a medical device. It is an orthosis' for immobilization of
the shoulder.

Indications

= Immobilization, e.g. after shoulder surgery

« Post-operative, post-traumatic, pre-operative care
« Dislocation

A Risks of using this product

« Omoloc must only be worn in accordance with the specifications
contained in these instructions for use and used for the areas of
application (intended use, parts of the body) listed.
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« To ensure the optimum fit of the Omoloc, the size of Omoloc required
must be determined by a trained specialist2.

« The sewn-in label of the OmoLoc, which contains information on the
size, manufacturer, washing instructions and CE mark, is located on the
inside of the abdominal strap. Only a trained specialist may carry out
the (initial) fitting of the support and provide instruction.

« The use and duration of use must be discussed with the physician who
prescribed the product. They will also inform you whether the OmoLoc
can be used simultaneously with other products, and if so, which ones.
Please note all the information you received with the product as well as
the instructions for use.

« The product may be damaged if it is not used correctly or is altered
arbitrarily and, the warranty will not be valid.

« Avoid contact with ointments, lotions, or substances containing grease
or acids.

« Any aids applied externally to the body may, if tightened excessively,
lead to local pressure points or, rarely, constrict the underlying blood
vessels or nerves. In such cases, please loosen the straps or the
fastening slightly and have the correct fit and size of the orthosis
checked if necessary.

Caution: When loosening the straps or removing the product, there is
not sufficient support for the injury. In this case, avoid any stress on the
affected arm or the affected shoulder.

« When wearing the OmoLoc, do not drive cars, two-wheeled
vehicles such as motorcycles, bicycles, scooters or other means of
transportation that you have to control yourself.

« Furthermore, proceed with extreme caution, as your ability to stand
and walk (for hand and arm products your ability to grip) is also heavily
impacted.

« If you experience any unusual changes connected to the use of the
product - e.g. an increase in discomfort — contact your physician
without delay and take off the product immediately.

Contraindications
Side effects involving the body as a whole have not been reported to date.
If you have any of the following conditions, the product should only be
used after consultation with your physician:
« Skin disorders/injuries in the relevant part of the body, particularly
if inflammation is present; likewise, any raised scars with swelling,
redness and excessive heat build-up
« Impaired sensation and circulatory disorders of the legs
(e.g. diabetes mellitus)
« Severe restriction of the performance of the heart and lungs (risk of a
rise in blood pressure if the aid is worn during intense physical exertion)
« Impaired lymph drainage - including soft tissue swellings of uncertain
origin located remotely from the fitted aid

Application instructions
A - Abdominal strap

B - Upper arm strap

C - Forearm strap

D - Hand sling
E - Finger pocket
F - Narrow side straps

Putting it on

The following instructions describe how to put on an OmoLoc orthosis to
treat the right shoulder.

0 Place the fingers of your right hand in the finger pocket of the right-
hand fastening. Bend your right arm at a right-angle in front of your
body. While doing this, hold the orthosis firmly under your arm with your
elbow.

@ Now guide the orthosis around your back from behind. Ask someone
to help you with this if necessary. Place the fingers of your left hand in
the finger pocket of the left-hand fastening. 9 Now attach the right-hand
fastening to the left with moderate tension. @ Turn the OmoLoc around
the trunk until the upper arm strap is on the right side of the body.

6 Now tighten both narrow side straps. The orthosis should now fit
tightly but not uncomfortably on the body at waist height. o Undo the
upper arm and forearm straps and the hand sling. First secure the upper
arm to the right side with the upper arm strap. Place the forearm

and hand in the two remaining straps in front of the abdomen. When
fastening the straps, make sure that the arm is held securely but that the
straps are not too tight. If necessary, adjust the height of the abdominal
strap on the body, so that the arm rests in a relaxed, comfortable
position.

Changing the strap positions (with the help of a specialist)

If necessary, the strap positions can be adjusted to suit the length of the
forearm. @) Remove a strap from the inside of the orthosis. Change its
position and attach the strap to the inside again. The upper edge of the
Velcro should line up with the upper edge of the abdominal strap.

@ The buckle is turned to face outwards.

Using the OmoLoc with the shoulder strap

For an additional stabilizing effect, the optional shoulder strap can be
used if necessary. Attach the shoulder strap firmly to the outside of
the OmoLoc on the back. Put the orthosis on following the instructions
described above.



@ Guide the strap over the healthy shoulder to the front. @ Fasten

the end of the shoulder strap with the square Velcro tab firmly to the
forearm strap or {B) the abdominal strap. @@ Now undo the round Velcro
end and adjust the length of the strap to fit.

Taking off the orthosis

Undo the upper arm and forearm straps and the hand sling. Take your
arm out of the straps. Undo the fastening with the finger pockets. Do up
all the Velcro fastenings to avoid damaging your clothes or the OmolLoc.

Cleaning instructions

Note: Never expose the product to direct heat (e.g. heaters, sunlight, in
your car, etc.). This may cause damage to the material, which can impair
the effectiveness of the product.

Please refer to the care instructions on the sewn-in label. This can be
found on the upper edge of the abdominal strap:

1.Wash the product by hand.

2. Fasten the product's strap

3. The product is not suitable for tumble drying.

Wash the product regularly.

To make a complaint, please contact the retailer that provided you with
the product.

Note: Only clean goods are handled.

Part of the body this product is used for

In accordance with the indications (shoulder). See intended use.

Maintenance information

If handled and cared for correctly, the product is practically
maintenance-free.

Assembly and fitting instructions
The OmolLoc is supplied ready for use.

Technical specifications / parameters, accessories
The OmoLoc is an orthosis for the shoulder joint. It consists of an
abdominal strap, an upper arm strap, forearm strap, and hand sling -
see Point D - as well as an optional shoulder strap.

OmoLoc - shoulder strap, 129 7506 0000 000

Notes on reuse
This product is intended to be fitted to one patient only.

Warranty

The statutory regulations of the country of purchase apply. Please first
contact the retailer from whom you obtained the product directly in

the event of a potential claim under the warranty. The product must be
cleaned before submitting it in case of warranty claims. Warranty may be
limited or excluded if the instructions on how to handle and care for the
Omoloc have not been observed.

Warranty is excluded if:

« The product was not used according to the indication

« The instructions given by the specialist were not observed

« The product was modified arbitrarily

Disclaimer

Do not diagnose yourself or decide on which medication to take unless
you are a medical specialist. Before first using our medical product,
please seek the advice of a physician or trained specialist, as this is the
only way to assess the effect of our product on your body and determine
the potential risks of using this product due to your personal constitution.
Follow the advice of this specialist as well as all instructions in this
document or its online version, including any excerpts (as well as texts,
images, graphics etc.).

If you still have doubts after your consultation with the specialist, please
contact your physician or retailer, or contact us directly.

Duty to report

Due to regional legal regulations, you are required to immediately report
any serious incident involving the use of this medical device to both the
manufacturer and the responsible authority. Our contact details can be
found on the back of this brochure.

Disposal
Once you have finished using the product, please dispose of it according
to local specifications.

Material content

Polyamide (PA), Polyurethane (PUR), Polyether,
Polyoxymethylene (POM), Polypropylene (PP), Polyester (PES)

- Medical Device
- DataMatrix Unique Device Identifier UDI
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Version: 2024-02

T Orthosis = orthopaedic appliance used to stabilize, relieve, immobilize,
control or correct the limbs or the torso

2 A specialist is any person who is authorized, according to their state’s
regulations, to fit and provide instructions on the use of supports and
orthoses.

@ francais

Cheére cliente, cher client,
merci d'avoir choisi un produit Bauerfeind.

Tous les jours, nous travaillons a 'amélioration de l'efficacité médicale de
nos produits, car votre santé nous tient particulierement a cceur. Veuillez
lire et suivre méticuleusement les indications de la présente notice
d'utilisation ainsi que les remarques du professionnel formé. Pour toutes
questions, veuillez vous adresser a votre médecin ou a votre revendeur
spécialisé.

Utilisation

Omoloc est un dispositif médical. Il s'agit d'une orthése! d'immobilisation
destinée a 'épaule.

Indications

«Immobilisation, par ex. suite & une opération de 'épaule
« Traitement post-opératoire, post-traumatique, pré-opératoire
« Luxation

A Risques d'utilisation

« Omoloc doit étre porté conformément aux recommandations de
cette notice d'utilisation et dans le respect des indications données
(destination, positionnement).

« Pour garantir un positionnement optimal de 'OmoLoc, sa taille doit étre
déterminée par un personnel forme2.

« L'étiquette cousue de 'Omoloc comprenant des informations sur la
taille, le fabricant, les consignes de lavage et le sigle CE se trouve coté
intérieur du sangle ventrale. Seul un personnel formé est habilité a
procéder a 'adaptation (initiale) et & la mise en place.

« Si ce produit vous a été prescrit, veuillez convenir avec votre médecin
de son utilisation et de sa durée d'application. Ce dernier vous indiquera
également si OmoLoc peut étre utilisée simultanément avec d'autres
produits et, le cas échéant, lesquels. Veuillez observer, sans exception,
les indications qui vous ont été données lors de l'achat du produit ainsi
que la notice d'utilisation.

« En cas d'utilisation non conforme, mais aussi de modification arbitraire
du produit, des dommages peuvent survenir et la garantie peut alors
devenir nulle et non avenue.

« Evitez tout contact avec des substances grasses ou acides, des cremes
ou des lotions.

« Toutes les aides thérapeutiques positionnées sur les différentes parties
du corps peuvent conduire a des pressions locales excessives si elles
sont portées trop serrées, et plus rarement a un rétrécissement du
calibre des vaisseaux sanguins ou des nerfs. Dans de tels cas, veuillez
desserrer légérement les sangles ou la fermeture et faites vérifier, le
cas échéant, que l'ajustement et la taille de l'orthese sont corrects.
Attention : en cas de relachement des sangles ou de retrait du produit,
la prise en charge de la ésion n'est pas suffisante. Dans ce cas, tachez
de ne pas solliciter le bras concerné ou l'‘épaule concernée.

«Sil'OmoLoc est en place, ne conduisez pas de voiture, de deux-roues
(moto, vélo, trottinette par exemple) ou tout autre moyen de transport
que vous devez controler vous-méme.

« Soyez en outre extrémement prudent, car votre capacité a marcher et a
vous tenir debout (et, dans le cas des produits pour les mains et les bras,
votre capacité a saisir les objets) est également fortement diminuée.

« Sivous constatez des effets indésirables inhabituels liés a l'utilisation
du dispositif (par exemple, réapparition de la douleur), consultez
immédiatement un médecin et retirez sans attendre le produit.

Contre-indications

A ce jour, aucun effet secondaire affectant l'ensemble de l'organisme
n'est connu. En présence des affections citées ci-aprés, l'application du
produit doit étre précédée d'une consultation médicale :

» Dermatoses/|ésions cutanées dans la zone en contact avec l'orthese,
particulierement en cas d'inflammations et en présence de cicatrices
avec gonflement, rougeur et hyperthermie

« Troubles sensoriels et troubles de la circulation sanguine des jambes,
par ex. en présence d'un diabete sucré

« Forte limitation de la capacité fonctionnelle du cceur et des poumons
(risque d'élévation de la tension artérielle lors d'un effort physique
marqué, l'orthese étant mise)

« Troubles de la circulation lymphatique — également tuméfactions
inexpliquées des masses molles éloignées de 'appareillage posé

Conseils d'utilisation
A - Sangle ventrale

B - Sangle du bras

C - Sangle de 'avant-bras

D - Laniere autour de la main
E - Passant
F - Sangle latérale étroite

Mise en place/ ajustement

La notice ci-apres montre comment ajuster une orthese Omoloc pour la
prise en charge de 'épaule droite.

o Glissez les doigts de la main droite dans le passant de la fermeture
de droite. Placez le bras droit devant le corps en formant un angle droit.
Maintenez sous le bras l'orthése avec l'articulation du coude. @ Guidez
maintenant l'orthése autour du dos par l'arriére. Faites-vous aider par
une autre personne pour le faire. Glissez les doigts de la main gauche
dans le passant de la fermeture de gauche. @ Attachez la fermeture
droite sur la fermeture gauche en serrant moyennement. @ Tournez
'Omoloc autour du tronc de maniére a ce que la sangle du bras se
trouve sur votre coté droit. @ Serrez les deux sangles latérales de forme
étroite. L'orthese est maintenant bien tendue a hauteur de la taille sans
étre désagréable pour le corps. e Ouvrez les sangles de l'avant-bras

et du bras ainsi que les laniéres autour de la main. Fixez d'abord le

bras avec la sangle supérieure du c6té droit. 0 Placez l'avant-bras et
la main dans les deux sangles qui restent devant le ventre. Veillez lors
de la fermeture des sangles a ce que le bras soit guidé de maniere sire
sans étre trop serré. Corrigez si nécessaire la sangle ventrale a hauteur
du corps pour que le bras repose dans une position confortable qui le
soulage.

Réglage des positions de sangle (avec l'aide d’un professionnel formé)
Au besoin, les positions des sangles peuvent étre adaptées a la longueur
de l'avant-bras. 9 Détachez une sangle fixée par « velcro » du coté
intérieur de l'orthese. Décalez la position et attachez de nouveau la
sangle du c6té intérieur. La bordure supérieure de la bande « Velcro »
doit s'arréter au niveau de la bordure supérieure de la sangle ventrale.
@ La boucle de fermeture est tournée vers l'extérieur.

Utilisation de I'OmoLoc avec une sangle épauliére

Pour obtenir une stabilisation supplémentaire, il est possible au besoin
d'utiliser la sangle d'épaule proposée en option. Faites agripper la
sangle d'épaule au niveau du dos avec la partie extérieure de 'Omoloc.
Mettez l'orthese en place de la maniére décrite ci-dessus. Guidez la
sangle par le devant par dessus '‘épaule en bonne santé. @ Attachez
avec le « velcro » l'extrémité de la sangle d'épaule avec la languette en
forme d'angle soit sur la sangle de l'avant-bras soit @ sur la sangle
ventrale. @ Détachez ensuite l'extrémité ronde en « Velcro » et réglez la
longueur de la sangle de maniére individuelle.

Retrait

Ouvrez les sangles de l'avant-bras et du bras ainsi que les laniéres
autour de la main. Sortez le bras des sangles. Ouvrez la fermeture avec
les passants. Fermez toutes les fermetures en « Velcro » afin d'éviter
d’endommager vos vétements ou OmoLoc.

Conseils de nettoyage

Remarque : n'exposez jamais le produit a la chaleur directe (par ex.
chauffage, soleil, dans une voiture). La chaleur peut endommager le
matériau. Cela peut limiter 'efficacité du produit.

Veuillez tenir compte des conseils d'entretien sur ['étiquette cousue.
Cette derniere se trouve sur le bord supérieur de la sangle ventrale :
1. Lavez le produit a la main.

2.Fermez la fermeture du produit.

3. Le produit ne doit pas passer au seche-linge.

Lavez le produit régulierement.

En cas de réclamation, veuillez vous adresser au distributeur aupres
duquel vous avez obtenu le produit.

Remarque : seuls des produits propres peuvent étre pris en
considération

Position d'utilisation
Suivant les indications (épaule). Voir utilisation.

Conseils d'entretien

Le produit n‘exige pratiquement pas de maintenance particuliére lorsqu'il
est manipulé et entretenu correctement.

Instructions d’assemblage et d'adaptation
Omoloc est livrée préte a l'emploi.

Données techniques / paramétres

Omoloc est une orthese de stabilisation destinée a l'articulation de
'épaule. Elle comprend une sangle ventrale, une sangle pour le bras,
une autre pour l'avant-bras et une laniére pour la main (cf. point D) ainsi
qu’'une sangle d'épaule en option.

Omoloc : sangle d'épaule, 129 7506 0000000

5

Conseils pour une réutilisation
Ce dispositif est réservé a la prise en charge individuelle d'un seul patient
ou d'une seule patiente.

Garantie

La législation en vigueur est celle du pays ou le produit a été acheté. Si
un cas de garantie est présumé, veuillez vous adresser premiérement
a la personne a qui vous avez acheté le produit. Le produit doit étre
nettoyé avant de notifier un cas de garantie. En cas de non-respect des
indications sur le maniement et 'entretien de la OmolLoc, la garantie peut
étre compromise, voire devenir nulle et non avenue.

La garantie est caduque dans les cas suivants :

« Utilisation non conforme aux indications

« Non-respect des consignes du professionnel formé

« Altération arbitraire du produit

Exclusion de responsabilité

Ne vous autodiagnostiquez pas, ne vous automédiquez pas non plus, a
moins que vous ne soyez un professionnel médical formé. Avant d'utiliser
notre dispositif médical pour la premiére fois, demandez expressément
conseil a un médecin ou au professionnel formé ; c'est le seul moyen
d'évaluer l'effet de notre produit sur votre corps et de déterminer

les éventuels risques d'utilisation liés a votre constitution physique
personnelle. Suivez les conseils de ce professionnel formé ainsi que
toutes les indications de la présente documentation/ou de sa version
en ligne - méme partielle - (sans oublier les textes, images, graphiques,
etc.).

Si des doutes subsistent apres la consultation avec le professionnel
formé, veuillez contacter votre médecin ou votre revendeur ; sinon, vous
pouvez méme nous contacter directement.

Obligation de déclaration

Conformément aux dispositions légales en vigueur a l'échelle régionale,
il vous incombe de signaler immédiatement, aussi bien au fabricant
qu'aux autorités compétentes, tout incident grave lié a l'utilisation de ce
produit médical. Vous pourrez trouver nos coordonnées au verso de cette
brochure.

Elimination
A la fin de sa durée d'utilisation, veuillez mettre le produit au rebut
conformément aux réglementations locales.

Composition
Polyamide (PA), Polyuréthane (PUR), Polyéther,
Polyoxyméthyléne (POM), Polypropyléne (PP), Polyester (PES)

- Medical Device (Dispositif médical)
~ Identifiant de la matrice de données comme UDI

Mise a jour de l'information : 2024-02

1 Orthese = dispositif orthopédique pour stabiliser, décharger, immobiliser,
guider ou corriger un membre ou le tronc

2Un professionnel formé est un professionnel de santé qui est formée
a l'utilisation des ortheses actives et ortheses de stabilisation
conformément aux réglementations nationales en vigueur dans chaque
pays concernant 'adaptation et la mise en place de ce type de dispositif
meédical.

@ nederlands

Geachte klant,

hartelijk dank dat u hebt gekozen voor een product van Bauerfeind.

Elke dag werken wij aan de verbetering van de medische effectiviteit
van onze producten. Gelieve de instructies van deze gebruiksaanwijzing
en de opmerkingen van het geschoolde personeel heel nauwkeurig te
lezen en op te volgen. Neem voor vragen contact op met uw arts of uw
speciaalzaak.

Beoogd gebruik

De OmolLoc is een medisch hulpmiddel. Het is een orthese! voor
immobilisatie van de schouder.

Indicaties

«Immobilisatie, bv. na een schouderoperatie
« Postoperatief, posttraumatisch, preoperatief
« Luxatie



A Gebruiksrisico’s

«Omoloc mag alleen volgens de aanwijzingen in deze
gebruiksaanwijzing en voor de genoemde toepassingsgebieden (beoogd
gebruik, inzetgebied) worden gedragen.

«Om te garanderen dat de OmoLoc een optimale pasvorm heeft, moet de
maat van de OmoLoc door geschoold personeel? bepaald worden.

« Het ingenaaide etiket van de OmoLoc met informatie over de maat,
fabrikant, wasinstructies en het CE-keurmerk bevindt zich aan de
binnenzijde van de buikband.

«Indien het product werd voorgeschreven, moet u het gebruik en de
toepassingsduur met uw arts bespreken. Hij of zij vertelt u welke
andere producten u gelijktijdig met de OmoLoc kunt gebruiken. Volg
altijd de aanwijzingen op die u bij de aanschaf van het product hebt
gekregen, en de gebruiksaanwijzing.

« Bij ondeskundig gebruik of ook bij zelf aangebrachte wijzigingen aan het
product kan schade ontstaan en vervalt de garantie.

«Voorkom contact met vet- en zuurhoudende middelen, zalf of lotion.

« Alle van buiten op het lichaam aangebrachte hulpmiddelen kunnen,
indien ze te strak zitten, lokaal drukverschijnselen veroorzaken.
Sporadisch kunnen bloedvaten of zenuwen bekneld raken. Maak in
dat geval de banden of de sluiting een beetje losser en laat eventueel
controleren of de pasvorm en de maat van de orthese goed zijn.
Opgelet: Als u de banden losser maakt of het product uitdoet, wordt de
blessure niet voldoende behandeld. Vermijd te allen tijde elke vorm van
belasting van de arm of de schouder in kwestie.

« Rij niet zelf met de wagen of tweewielers zoals een motor, fiets, step
of andere vervoersmiddelen die u zelf moet besturen, wanneer u de
Omoloc aanhebt.

« Wees bovendien heel voorzichtig, aangezien ook uw loop- en
stavermogen (bij hand- en armproducten het grijpvermogen) in sterke
mate beperkt is.

«Neemt u door het gebruik van het product ongewone veranderingen
bij uzelf waar, zoals een toename van de klachten, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts en doe het product direct uit.

Contra-indicaties

Bijwerkingen die het gehele organisme betreffen, zijn tot op heden niet

bekend. Bij de volgende ziektebeelden is het raadzaam vaéor het gebruik

van het hulpmiddel eerst met uw arts te overleggen:

«Huidaandoeningen/-verwondingen van het te behandelen
lichaamsdeel, vooral bij ontstekingsverschijnselen; tevens bij littekens
die gezwollen zijn, er rood uitzien en warm aanvoelen

« Belangrijke beperkingen van de capaciteit van hart en longen (kans op
verhoogde bloeddruk bij vrij sterke lichamelijke inspanning tijdens het
dragen van het hulpmiddel)

« Lymfe-afvoerstoornissen - ook onduidelijke zwellingen van de weke
delen elders dan op de plek van het hulpmiddel

Gebruiksinstructies
A — Buikband

B - Band bovenarm

C - Band onderarm

D - Band voor de hand
E - Vingeropening
F - Smalle zijbanden

Aantrekken / aanbrengen

De volgende instructie geldt voor het aanbrengen van een OmoLoc-
orthese ter behandeling van de rechter schouder. o Plaats de vinger
van de rechterhand in de vingeropening van de rechtersluiting. Buig de
rechterarm zodat deze in een rechte hoek voor het lichaam ligt. Houd

de orthese daarbij met de elleboog tegen het lichaam vast. @ Leg

de orthese nu van achteren om de rug heen. Laat u eventueel helpen
door een andere persoon. Plaats de vinger van de linkerhand in de
vingeropening van de linkersluiting. 0 Klit nu de rechtersluiting onder
lichte spanning vast op de linkersluiting. o Draai de OmoLoc zo ver over
de romp dat de band van de bovenarm zich aan de rechterzijde van het
lichaam bevindt. @ Trek nu de beide smalle zijbanden vast. De orthese
zit ter hoogte van de taille nu strak maar niet onaangenaam tegen het
lichaam aan.

0 Open de banden van de bovenarm en de onderarm, alsmede de band
die om de hand zit. Fixeer eerst de bovenarm met de bovenste band aan
de rechterzijde. @ Leg de onderarm en hand in de beide andere banden
voor de buik. Let er bij het sluiten van de banden op dat de arm goed
wordt geleid, maar niet wordt ingesnoerd. Corrigeer de hoogte van de
buikband eventueel op het lichaam zodat de arm zich in een ontspannen,
gemakkelijke positie bevindt.

Verstellen van de posities van de banden (met hulp van geschoold
personeel)

Indien nodig kunnen de posities van de banden aan de lengte van de
onderarm worden aangepast. Maak één band van de binnenzijde
van de orthese los. Pas de positie aan en klit de band weer vast op
de binnenzijde. De bovenzijde van het klittenband sluit daarbij aan op
de bovenzijde van de buikband. 0 De gesp wordt naar de buitenzijde
verplaatst.
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Gebruik van de OmoLoc met schoudergordel

Voor extra stabilisatie kan indien nodig de optioneel verkrijgbare
schoudergordel worden gebruikt. @ Klit de schoudergordel aan de
rugzijde vast aan de buitenzijde van de OmoLoc. Breng de orthese zoals
hierboven beschreven aan. Leid de band over de gezonde schouder
naar de voorzijde. @ Klit het uiteinde van de schouderband met de
hoekige haakband aan de band van de onderarm of B) aan de buikband
vast. Maak nu het ronde uiteinde van het klittenband los en stel de
lengte van de band apart in.

Uittrekken

Open de banden van de bovenarm en van de onderarm, alsmede de
band voor de hand. Haal de arm uit de band. Open nu de sluiting met de
vingeropeningen. Sluit nu alle klittenbandsluitingen om beschadiging van
uw kleding of de OmoLoc te voorkomen.

Wasvoorschrift

Tip: Stel het product nooit bloot aan directe warmte (bv. verwarming,
zonlicht, bewaren in de auto). Hierdoor kan het materiaal beschadigd
raken. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de goede werking van het
product.

Let op de richtlijnen voor onderhoud op het ingenaaide etiket. Dit bevindt
zich op de bovenste rand van de buikband:

1.Was het product op de hand.

2.Maak de sluiting van het product dicht.

3. Het product mag niet in de droger.

Was het product regelmatig.

Wendt u zich in het geval van klachten tot de handelaar waar u het
product heeft aangeschaft.

Tip: Alleen gereinigde producten worden in behandeling genomen

Toepassingsgebied
Overeenkomstig de indicaties (schouder). Zie beoogd gebruik.

Onderhoudsinstructies

Bij juist gebruik en de juiste verzorging is het product praktisch
onderhoudsvrij.

Instructies voor samenstelling en montage
De Omoloc wordt gebruiksklaar geleverd.

Technische gegevens / Parameter

De Omoloc is een orthese voor het schoudergewricht. Ze bestaat uit een
buikgordel, een draagband voor respectievelijk bovenarm, onderarm en
hand (zie punt D) en een optioneel verkrijgbare schoudergordel.
OmolLoc - schoudergordel, 129 7506 0000000

Aanwijzingen voor hergebruik
Het product is bedoeld voor individueel gebruik door één patiént(e).

Garantie

De wettelijke bepalingen van het land waar het product is gekocht gelden.

Als u meent dat u aanspraak op garantie kunt maken, neem dan in eerste
instantie contact op met degene van wie u het product hebt gekocht. Het

product dient te worden gereinigd voor de aansprakelijkstelling. Indien de
aanwijzingen over het gebruik en het onderhoud van de OmoLoc niet zijn
nageleefd, kan de garantie worden beperkt of uitgesloten.

De garantie is uitgesloten bij:

« Oneigenlijk gebruik

« Het niet opvolgen van de aanwijzingen van geschoold personeel

« Eigenmachtige productwijziging

Aansprakelijkheid

Doe niet aan zelfdiagnoses of zelfmedicatie, tenzij u een medisch
specialist bent. Vraag zeker zelf om het advies van een arts of het
geschoolde medische personeel, voordat u ons medische product voor
het eerst gebruikt. Alleen zo kan de werking van ons product op uw
lichaam worden beoordeeld en kunnen eventuele gebruiksrisico’s ten
gevolge van uw individuele lichaamsbouw worden vastgesteld. Volg het
advies van deze professionals op, evenals alle instructies die u in dit
document vindt of in de — ook gedeeltelijke — onlineversie ervan (incl.
teksten, afbeeldingen, illustraties, etc.).

Als u na het raadplegen van de medische specialist nog steeds twijfels
hebt, neem dan contact op met uw arts, verkoper of rechtstreeks met ons.

Meldingsplicht

Op grond van de regionale wettelijke voorschriften bent u verplicht elk
ernstig voorval bij gebruik van dit medische hulpmiddel, onmiddellijk
te melden bij zowel de fabrikant als de bevoegde instantie. Onze
contactgegevens vindt u op de achterkant van deze brochure.

Verwijderen

Voer het product na de gebruiksduur conform de plaatselijke
voorschriften af.

Materiaalsamenstelling

Polyamide (PA), Polyurethaan (PUR), Polyether,
Polyoxymethyleen (POM), Polypropeen (PP), Polyester (PES)

- Medical device (Medisch hulpmiddel)
- Identificatiecode van de DataMatrix als UDI

Datering: 2024-02
1 Orthese = orthopedisch hulpmiddel ter stabilisatie, ontlasting,

immobilisatie, geleiding of correctie van ledematen of van de romp

2Geschoold personeel is iedere persoon die volgens de wettelijke regels
die voor hem/ haar van toepassing zijn, bevoegd is om bandages en
ortheses aan te meten en patiénten over het gebruik ervan te instrueren.

@ italiano

Gentile cliente,

la ringraziamo per aver scelto un prodotto Bauerfeind.

Ogni giorno lavoriamo per migliorare 'efficacia medicale dei nostri
prodotti, al fine di garantirle la massima soddisfazione. Si prega di
leggere e attenersi scupolosamente alle indicazioni della presente
istruzione per l'uso e alle avvertenze del personale specializzato.
Per eventuali domande contatti il suo medico o il suo rivenditore
specializzato.

Destinazione d'uso

Omoloc & un prodotto medicale. Si tratta di un tutore stabilizzante! per
l'immobilizzazione della spalla.

Indicazioni

«Immobilizzazione, per es. dopo un intervento alla spalla

« Trattamenti post-operatori, post-traumatici, pre-operatori
« Lussazione

A\ Rischi di impiego

« Il tutore stabilizzante OmoLoc deve essere indossata solo secondo le
indicazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso e per i campi di
applicazione (destinazione d'uso, luoghi di applicazione) indicati.

« Per garantire il posizionamento ottimale di OmolLoc occorre che la
taglia adeguata di OmoLoc sia determinata da personale specializzato?.

« L'etichetta di OmoLoc con informazioni relative a taglia, produttore,
istruzioni per il lavaggio e marchio CE ¢ cucita sul lato interno della
cinghia addominale. Il (primo) adattamento e 'addestramento
del paziente devono essere effettuati unicamente da personale
specializzato.

« Se Le é stato prescritto il prodotto dal medico, si rivolga a lui per
ottenere consigli sull'uso e la durata del trattamento. Il medico La
informera anche sui prodotti da abbinare all'uso di OmoLoc. Si attenga
strettamente sia alle avvertenze che ha ricevuto all'acquisto del
prodotto, sia alle Istruzioni per l'uso.

« L'utilizzo improprio o anche modifiche apportate arbitrariamente al
prodotto possono causare danni ed esulano dalla garanzia.

« Evitare il contatto con sostanze, pomate e lozioni contenenti acidi e
grassi.

« Tutti i dispositivi medicali applicati all'esterno del corpo possono,
se troppo stretti, comportare fenomeni di compressione locale e
determinare in alcuni casi la costrizione di nervi e vasi sanguigni.

In questi casi, allentare leggermente le cinghie o la chiusura e,

se necessario, far controllare la vestibilita e la taglia del tutore
stabilizzante.

Cautela: Non & possibile trattare in modo adeguato la lesione se le
cinghie sono allentate o il prodotto € abbassato. Nell'eventualita, evitare
ogni sollecitazione del braccio o della spalla interessati.

«Quando si indossa OmoLoc, non mettersi alla guida di auto, veicoli a
due ruote quali ad es. motocicli, biciclette, monopattini o altri mezzi di
trasporto.

« Osservare inoltre particolare cautela, dal momento che anche la vostra
capacita di camminare e stazionare in posizione eretta (nei prodotti per
mani e braccia la capacita di afferrare oggetti) subira forti limitazioni.

« Se in concomitanza con l'uso del prodotto si dovesse osservare la
comparsa di alterazioni anomale, ad es. l'acuirsi dei disturbi, rivolgersi
immediatamente a un medico e interrompere subito l'utilizzo del
prodotto.
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Controindicazioni

Non sono noti effetti collaterali a carico dell'intero organismo. Nel caso

dei seguenti quadri clinici, l'impiego di questo ausilio e consentito solo

previo consulto con il proprio medico:

« Dermatiti o lesioni della zona trattata, in particolare nei casi di
manifestazioni inflammatorie; nonché in caso di cicatrici sporgenti con
gonfiore, surriscaldate e arrossate

« Paralgesie e disturbi circolatori delle gambe, per es. in caso di diabete
mellito

« Grave insufficienza della capacita cardiaca e polmonare (rischio di
aumento pressorio a tutore stabilizzante indossata e di affaticamento
corporeo)

« Disturbi di flusso linfatico - compresi gonfiori asintomatici distanti dalla
zona bendata.

Avvertenze d'impiego

A - Cinghia addominale

B - Cinghia della parte superiore
del braccio

C - Cinghia dell'avambraccio

D - Reggimano
E - Taschino per le dita
F - Cinghie sottili lateral

Come indossare / applicare il tutore stabilizzante

Le istruzioni seguenti illustrano come indossare un tutore stabilizzante
Omoloc per il trattamento della spalla destra.

@ Introdurre le dita della mano destra nel taschino per le dita della
chiusura destra. Piegare il braccio destro ad angolo retto poggiandolo
davanti al corpo. 6 Ora far passare il tutore stabilizzante sul retro
attorno alla schiena. Eventualmente chiedere aiuto a un‘altra persona.
Infilare le dita della mano sinistra nel taschino per le dita della chiusura
sinistra. e Quindi fissare con il velcro la chiusura destra sopra a quella
sinistra applicando una tensione media. o Ruotare OmoLoc sul busto
finché la cinghia della parte superiore del braccio non si trova sul

lato destro del corpo. Ora stringere le due cinghie sottili laterali. Il
tutore stabilizzante ora e posizionata sul corpo all'altezza della vita in
modo teso ma non scomodo. 0 Aprire la cinghia della parte superiore
del braccio e dell'avambraccio e il reggimano. Fissare innanzi tutto
l'avambraccio al lato destro con la cinghia superiore. Posizionare
l'avambraccio e la mano nelle due cinghie rimanenti davanti all'addome.
Nel chiudere le cinghie assicurarsi che il braccio venga guidato con
sicurezza senza essere stretto. Correggere eventualmente l'altezza della
cinghia addominale sul corpo in modo che il braccio sia immobilizzato in
una posizione comoda di scarico.

Regolazi delle p i delle
specializzato)

Se necessario e possibile adattare le posizioni delle cinghie alla
lunghezza dell'avambraccio. 0 Scollegare una cinghia dal lato interno
del tutore stabilizzante. Farla scorrere per modificare la posizione e
fissare nuovamente con il velcro la cinghia sul lato interno. Il bordo
superiore del velcro ¢ a filo con il bordo superiore della cinghia
addominale. @ La fibbia viene rovesciata verso l'esterno.

inghie (con l'aiuto di personale

Utilizzo di OmoLoc con cintura per spalla
Per un’ulteriore stabilizzazione & possibile utilizzare, all'occorrenza,
una cintura per spalla disponibile in opzione. ) Fissare con il velcro
la cintura per spalla sul lato esterno di OmoLoc nella zona del dorso.
Indossare il tutore stabilizzante come precedentemente descritto.
Far passare la cintura sopra alla spalla sana verso la parte frontale.
Fissare l'estremita della cintura per spalla con la linguetta in
velcro rettangolare sulla cinghia dell'avambraccio o @ sulla cinghia
addominale.
Ora staccare 'estremita rotonda con il velcro e regolare la lunghezza
della cintura.

Come togliere il tutore stabilizzante

Aprire la cinghia della parte superiore del braccio e dell'avambraccio
e il reggimano. Estrarre il braccio dalle cinghie. Aprire la chiusura con
i taschini per le dita. Chiudere tutte le chiusure con velcro per evitare
danni ai propri indumenti o a OmoLoc.

Avvertenze per la pulizia

Nota: Non esporre mai il prodotto al calore diretto (ad es. termosifoni,
raggi solari, lasciandolo in automobile). Il materiale del prodotto potrebbe
deteriorarsi, compromettendone l'efficacia.

Rispettare le indicazioni per il lavaggio riportate sull'etichetta cucita sul
bordo superiore della cinghia addominale:

1.Lavare il prodotto a mano.

2.Chiudere la chiusura velcro.

3. Il prodotto non & idoneo per l'asciugatrice.

Lavare il prodotto regolarmente.

Per reclami, rivolgersi al rivenditore da cui & stato acquistato il prodotto.
Nota: Verranno trattati solo articoli puliti

Luogo di applicazione
Secondo le indicazioni (spalla). Ved. Destinazione d'uso.



Avvertenze per la manutenzione

Se correttamente utilizzato e trattato, il prodotto non necessita di
manutenzione.

Istruzioni per l'assemblaggio e il montaggio
Il tutore stabilizzante OmoLoc ¢ fornita pronta per l'uso.

Dati/ parametri tecnici

Omoloc & un tutore stabilizzante per l'articolazione della spalla. E
composta da una cinghia addominale, una cinghia per la parte superiore
del braccio, una cinghia per 'avambraccio e un reggimano (vedere il
punto D), nonché da una cintura per spalla opzionale.

Omoloc - cintura per spalla, 129 7506 0000 000

Avvertenze per il riutilizzo

Questo prodotto é stato concepito per il trattamento individuale diun/a
solo/ a paziente.

Garanzia

Si applicano le disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui il prodotto

¢ stato acquistato. Nel caso in cui si ritenga di aver titolo per usufruire

della garanzia, rivolgersi in primo luogo al rivenditore presso cui si &

acquistato il prodotto. Prima di poter usufruire della garanzia il prodotto

deve essere lavato. Qualora non fossero state rispettate le indicazioni per

la cura e l'utilizzo di OmoLoc, cio potrebbe comportare una limitazione o

un‘esclusione della garanzia.

La garanzia e esclusa in caso di:

« Utilizzo non conforme alle indicazioni

« Mancata osservanza delle indicazioni fornite dal personale specializ-
zato

« Modifica arbitraria del prodotto

Esclusione di responsabilita

La preghiamo di evitare autodiagnosi e automedicazioni, a meno che
Lei non sia un professionista nel campo della medicina. Prima di

usare il dispositivo medico per la prima volta, consulti un medico o un
professionista del settore: cio consentira una valutazione degli effetti
del nostro prodotto sul Suo corpo e di determinare eventuali rischi di
impiego legati alla Sua costituzione specifica. Si attenga ai consigli dello
specialista e a tutte le informazioni contenute in questo documento/

o nella sua riproduzione online, anche di eventuali estratti (ivi compresi:
testi, immagini, grafici, ecc.).

In caso di dubbi dopo aver consultato il personale specializzato, contatti il
Suo medico, il rivenditore del prodotto o la nostra azienda.

Obbligo di notifica

In base alle disposizioni di legge in vigore a livello regionale, qualsiasi
inconveniente /incidente verificatosi durante l'uso del presente prodotto
medicale deve essere immediatamente notificato al produttore e
all'autorita competente. | nostri dati di contatto si trovano sul retro della
presente brochure.

Smaltimento

Al termine, il prodotto va smaltito conformemente alle disposizioni locali
vigenti.

Composizione del materiale

Poliammide (PA), Poliuretano (PUR), Polietere,
Poliossimetilene (POM), Polipropilene (PP), Poliestere (PES)

- Medical Device (Dispositivo medico)
- Identificativo della matrice di dati UDI

Informazioni aggiornate a: 2024-02

1 Tutore stabilizzante = supporto ortopedico per la stabilizzazione,
l'alleggerimento, l'immobilizzazione, la guida o la correzione degli arti o
del tronco

2Con personale specializzato si intende qualsiasi persona autorizzata
all'adattamento e a fornire istruzioni sull'impiego di tutori e ortesi
secondo le direttive vigenti nel Paese di utilizzo.

espanfol

Estimado/a cliente/a,
muchas gracias por haberse decidido por un producto Bauerfeind.

Una de nuestras prioridades es su salud, por lo que todos los dias
trabajamos para mejorar la eficacia medicinal de nuestros productos.
Por favor, lea y siga atentamente las especificaciones de estas
instrucciones de uso, asi como las indicaciones del personal
especializado. Para cualquier pregunta, pongase en contacto con su
médico o su tienda especializada.

Ambito de aplicacion
OmolLoc es un producto médico. Se trata de una ortesis' para la
inmovilizacion del hombro.

Indicaciones

« Inmovilizacion, p.ej. tras una operacion de hombro
« Postoperatorio, postraumatico, preoperatorio

« Luxacion

A Riesgos de la aplicacion

« OmoLoc debe llevarse solo siguiendo las instrucciones aqui
mencionadas y para las indicaciones descritas (ambito y lugar de
aplicacién).

« Para garantizar la dptima colocacion de Omoloc, la talla de OmoLoc
debe ser calculada por personal competente? con la debida formacion.

« La etiqueta cosida de Omoloc, que contiene datos como la talla,
el fabricante, instrucciones de lavado y simbolo CE, en el interior
del cinturén abdominal. La (primera) adaptacion del producto y su
instruccion solo puede ser realizada por personal competente con la
debida formacion.

« Si su médico le ha prescrito el producto, pidale que le informe también
sobre su uso y la duracion del tratamiento. Su médico le informara
también sobre si puede utilizar la ortesis OmoLoc simultaneamente con
otros productos y, en caso afirmativo, sobre qué productos se trata. Por
favor, observe y respete sin excepcion las indicaciones que le han sido
facilitadas al adquirir el producto, asi como sus instrucciones de uso.

« En caso de un uso inadecuado o al realizar modificaciones por cuenta
propia en el producto, pueden originarse dafos y, por consiguiente, se
perdera la validez de la garantia.

« Evite que el producto entre en contacto con pomadas, lociones o
unglentos que contengan grasas o acidos.

« Todos los productos ortopédicos externos para el cuerpo pueden
generar, si estdn demasiado ajustados, presion local o rara vez,
constriccion en los vasos sanguineos o nervios subyacentes. En estos
casos, afloje un poco las cintas o el cierre y, si es necesario, deje que le
revisen el ajuste y el tamano de la ortesis.

Precaucion: Si se afloja las cintas o se quita el producto, no sera posible
atender adecuadamente la lesion. En este caso, evite cualquier carga
sobre el brazo o el hombro en cuestion.

«No conduzca un coche, un vehiculo de dos ruedas como p. ej. una moto,
una bicicleta, un scooter o cualquier otro medio de transporte que tenga
que controlar usted mismo mientras lleve puesta la ortesis OmoLoc.

« Asimismo, tenga mucho cuidado, ya que su capacidad para caminary
mantenerse en pie (en el caso de los productos para manos y brazos, la
capacidad de agarre) también se ve gravemente afectada.

« Si, durante la utilizacion del producto, detecta cambios anormales
como, por ejemplo, un aumento de las molestias, consulte
inmediatamente a su médico y quitese en seguida el producto.

Contraindicaciones

Hasta la fecha no se conocen efectos secundarios que afecten a todo el

organismo. En el caso de presentarse alguno de los cuadros clinicos que

se indican a continuacion, deberd consultar a su médico antes de utilizar
el producto:

« Afecciones/ lesiones cutdneas en la zona correspondiente del cuerpo,
especialmente inflamaciones, asi como cicatrices abiertas con
hinchazon, enrojecimiento y acumulacion de calor

« Pérdida de sensibilidad y alteraciones de la circulacién en las piernas,
p.ej. como en la diabetes mellitus

« Limitaciones importantes de la eficacia cardiopulmonar (peligro de
aumento de la presion sanguinea al realizar grandes esfuerzos con la
ortesis colocada)

« Trastornos del flujo linfatico, asi como hinchazoén de partes blandas de
origen incierto en lugares alejados de la zona de aplicacion del medio
auxiliar

Indicaciones de uso
A - Cinturén abdominal
B - Cinta superior del brazo
C - Cinta del antebrazo

D - Sujecién de la mano
E - Abertura para los dedos
F - Cinta lateral estrecha

Colocacion

Las siguientes instrucciones muestran cémo colocar una ortesis OmoLoc
para el tratamiento del hombro derecho.

@ Introduzca los dedos de la mano derecha en la abertura del cierre
derecho. Flexione y coloque el brazo derecho en angulo recto frente al
cuerpo. Al hacerlo, sujete la ortesis con la articulacion del codo bajo el
brazo. Ahora, pase la ortesis en torno a la espalda por detras. Pida
ayuda a otra persona para hacerlo. Introduzca los dedos de la mano
izquierda en la abertura del cierre izquierdo. €) Ahora cierre el cierre
derecho tensando moderadamente sobre el cierre izquierdo. Gire
Omoloc sobre el térax hasta que la cinta superior del brazo se encuentre
en el lado derecho del cuerpo. Ahora, tire firmemente de las dos
cintas laterales estrechas. Ahora la ortesis queda apretada a la altura de
la cintura, pero sin resultar incomoda para el cuerpo. @ Abra la cinta del
brazo y del antebrazo, asi como la sujecion de la mano. Primero, fije el
brazo con la cinta superior en el lado derecho. o Coloque el antebrazo

y la mano en las dos cintas que quedan ante el abdomen. Al cerrar las
cintas, asegurese de que el brazo quede bien sujeto sin estrangularlo.

Si es necesario, corrija la altura del cinturén abdominal sobre el cuerpo,
para que el brazo descanse en posicion comoda y sin tensiones.

Ajuste de las posiciones de las cintas (con ayuda de personal
competente)

Si es necesario, puede adaptar las posiciones de las cintas a la longitud
del antebrazo. Separe una cinta de la cara interior de la ortesis.
Desplace la posicion y vuelva a cerrar la cinta sobre la cara interior. EL
borde superior del velcro coincide con el borde superior del cinturéon
abdominal. @) La hebilla debe quedar hacia fuera.

Uso de OmoLoc con ceiidor de hombro

Para lograr una estabilizacion adicional, si es necesario se puede usar
el cefiidor de hombro, disponible como opcion. Cierre el cenidor del
hombro firmemente en la zona de la espalda sobre el lado exterior de
OmoLoc. Coloque la ortesis del modo antes descrito. ) Pase el cedidor
sobre el hombro sano hacia delante.

Cierre el extremo del cefidor del hombro con la hebilla cuadrada
sobre la cinta del antebrazo o {B) sobre el cinturén abdominal. ) Ahora,
suelte el extremo redondo del velcro y ajuste la longitud de la cinta como
desee.

Retirada

Abra la cinta del brazo y del antebrazo, asi como la sujecion de la mano.
Saque el brazo de las cintas. Ahora, abra el cierre con las aberturas

de los dedos. Cierre todos los velcros para evitar dafos en la ropa o en
Omoloc.

Indicaciones de limpieza

Nota: jNunca exponga el producto a una fuente de calor directa (p.ej.
calefaccion, rayos del sol, almacenamiento en el coche)! Es posible que
se dafne el material. Esto puede mermar la efectividad del producto.

Por favor, observe las instrucciones para el cuidado en la etiqueta
cosida. La etiqueta cosida se encuentra en el borde superior del cinturén
abdominal:

1. Lave el producto a mano.

2.Cierre el cierre de velcro del producto.

3. El producto no es apto para la secadora.

Lave el producto regularmente.

En caso de quejas o reclamaciones, péngase en contacto con el
distribuidor al que compro el producto.

Nota: Solo se aceptaran mercancias limpias

Lugar de aplicacion
Corresponde a las indicaciones (hombro). Véase el ambito de aplicacion.

Instrucciones de mantenimiento

Si se maneja y cuida de modo apropiado, el producto apenas exige
mantenimiento.

Indicaciones para su colocacion
Omoloc se suministra listo para ser utilizado.

Datos y parametros técnicos

Omoloc es una ortesis para el hombro. Se compone de un cinturén
abdominal, un cabestrillo para el brazo, el antebrazo y una sujecion para
la mano, véase el punto D, asi como de un cenidor de hombro disponible
como opcion.

Omoloc - cenidor de hombro, 129 75060000 000

Informacion sobre su reutilizacion
El producto esta destinado al tratamiento individual de un paciente.

Garantia
Seran aplicables las disposiciones legales del pais en el que se haya

adquirido el producto. Por favor, en caso de reclamaciones de garantia,
dirijase directamente al punto de venta donde haya adquirido el pro-
ducto. El producto debe limpiarse antes de entregarse para la prestacion
de los servicios en garantia. No respetar las indicaciones sobre el uso y
el cuidado de OmolLoc puede afectar o excluir la garantia.

Queda excluida la garantia en caso de:

« Uso no conforme al indicado

« No sequir las indicaciones del personal competente

« Realizar cambios arbitrarios en el producto

Avisos de exclusion de responsabilidad

No se autodiagnostique ni se automedique a menos que sea un
profesional de la salud. Antes de usar nuestro producto médico por
primera vez, busque activamente el consejo de un médico o personal
especializado capacitado, ya que es la Unica manera de evaluar el efecto
de nuestro producto en su cuerpo y determinar los riesgos de uso que
puedan surgir debido a la constitucion personal. Siga los consejos de
este experto, asi como todas las instrucciones de este documento/o su
presentacion online, ya sea de manera parcial o completa, (incluyendo:
textos, imagenes, graficos, etc.).

Si tiene alguna duda después de consultar al personal cualificado,
pongase en contacto con su médico, con el distribuidor o con nosotros
directamente.

Obligacion de informar

De conformidad a las normas legales regionales vigentes, usted tiene
la obligacion de informar inmediatamente sobre cualquier hecho grave
aparecido durante el uso de este producto médico tanto al fabricante
como a las autoridades competentes. Encontrara nuestros datos de
contacto en el reverso del folleto del producto.

Eliminacion
Al final de la vida util, deseche el producto conforme a las normativas
locales al respecto.

Combinacion de materiales
Poliamida (PA), Poliuretano (PUR), Poliéter,
Polioximetileno (POM), Polipropileno (PP), Poliéster (PES)

~ Medical Device (Dispositivo médico)
- Distintivo de la matriz de datos como UDI

Informaciones actualizadas de: 2024-02

1 Ortesis = medio ortopédico para estabilizar, aliviar, inmovilizar, guiar o
corregir las extremidades o el tronco

2Se considera personal competente a toda aquella persona que,
conforme a la normativa estatal aplicable, esté autorizada para adaptar
vendajes y ortesis e instruir sobre su uso.

portugués

Estimado(a) cliente,

muito obrigado por ter optado por um produto da Bauerfeind.

Trabalhamos diariamente para melhorarmos a eficacia médica dos
nossos produtos, pois a sua saude é a nossa prioridade. Leia e observe
cuidadosamente as especificagdes destas instrugdes de utilizagdo e as
indicagdes do pessoal técnico. Em caso de duvida, contacte o seu médico
ou a sua loja da especialidade.

Finalidade

0 OmoLoc é um produto médico. E uma ortotese! para a imobilizagao
do ombro.

Indicagoes

« Imobilizagdo por ex. depois de uma operagdo ao ombro
« Pds-operatdrio e pds-traumatico, pré-operatorio

« Luxacao

A Riscos inerentes a aplicagao

« 0 OmoLoc apenas deve ser utilizado de acordo com as indicagoes deste
manual de utilizagdo e nas areas de aplicacao (finalidade, local de
aplicagao) mencionadas.

« Para assegurar uma colocagdo perfeita do Omoloc, o tamanho do
mesmo deve ser determinado por pessoal técnico qualificado?.

« A etiqueta do OmoLoc com informagdes sobre o tamanho, fabricante,
instrucdes de lavagem e a marcagao CE encontra-se no interior da
correia abdominal.



O (primeiro) ajuste e o fornecimento de instrucées apenas devem ser
efectuados pelo pessoal técnico qualificado.

«Se o produto lhe tiver sido prescrito, fale com o seu médico sobre a
utilizacdo e o periodo de aplicagdo. Ele também o informara sobre se e
com que outros produtos o Omoloc pode ser utilizado em simultaneo.
Observe, sem excecao, as indicagdes que recebeu ao adquirir o produto,
bem como as instrugdes de utilizagdo.

« Em caso de aplicagao incorreta ou modificacdes nao autorizadas do
produto, é possivel que ocorram danos e a garantia seja anulada.

« Evite o contacto com substancias gordurosas ou acidiferas, pomadas e
logdes.

« Todos os meios auxiliares aplicados externamente no corpo podem
provocar compressoes locais se estiverem muito apertados ou ainda,
em casos raros, Comprimir 0s vasos sanguineos ou os nervos. Em tais
casos, afrouxe ligeiramente as correias ou o fecho e, eventualmente,
solicite a verificacao do ajuste correto e do tamanho da ortétese.
Cuidado: Se soltar as correias ou remover o dispositivo ndo é
assegurado um tratamento adequado da lesdo. Neste caso, evite
qualquer carga no brago ou no ombro afetado.

« Nao conduza automovel, veiculos de duas rodas como, p.ex.,
motorizada, bicicleta, scooter, ou outros meios de transporte que tenha
de dirigir por si proprio com o OmolLoc aplicado.

« Além disso, seja extremamente cauteloso, pois a sua capacidade de
andar e de estar de pé (capacidade de preensao no caso de produtos
para as maos e para os bragos) é também pronunciadamente afetada.

« Se detetar alteragdes pouco comuns — p. ex., 0 aumento de dores —
associadas a utilizacdo do produto, consulte de imediato um médico e
retire prontamente o produto.

Contra-indicagdes

Até ao momento, ndo sdo conhecidos efeitos secundarios que afetem

todo o organismo. No caso dos seguintes quadros clinicos, a aplicacdo do

produto so ¢é indicada apds consulta com o seu médico:

< Doencas de pele ou lesdes na parte do corpo que esta a ser tratada,
especialmente se existirem sintomas inflamatorios, cicatrizes abertas
com inflamacao, vermelhiddo e sensagao de calor

« Alteracdes de sensibilidade e de circulagcao nas pernas, por ex. em caso
de diabetes (Diabetes mellitus)

« Limitacao acentuada do desempenho cardiaco e pulmonar (risco de
aumento da pressao arterial ao realizar esforcos fisicos de maior
intensidade com o produto colocado)

« Problemas de drenagem linfatica — também inchagos no tecido mole
em outras partes do corpo devem ser mantidas afastadas do meio
auxiliar

Indicag¢oes de utilizagao
A - Correia abdominal

B - Correia do brago

C - Correia do antebrago

D - Algas da mao
E - Abertura para os dedos
F - Correias estreitas laterais

pertar/ colocar

0 seguinte manual mostra a colocagao de uma ortétese OmoLoc para o
tratamento do ombro direito.

o Coloque os dedos da mao direita na abertura para os dedos do fecho
direito. Dobre o braco direito a 90° a frente do corpo. Mantenha para isso
a ortétese com a articulacdo do cotovelo por baixo do brago.

Conduza agora a ortdtese por detrds a volta das costas. Solicite, se
necessario, para isso ajuda a uma outra pessoa. Conduza os dedos da
mao esquerda para a abertura dos dedos do fecho esquerdo. Engate
agora o fecho direito sob tensao moderada no fecho esquerdo. Q Rode
0 Omoloc no tronco, de modo que a correia do brago se encontre no lado
direito do corpo. 9 Aperte agora ambas as correias estreitas laterais.

A ortétese apoia-se agora de forma firme, mas ndo desagradavel para

0 corpo, a altura da cintura. G Abra a correia do brago e do antebrago
assim como as algas de méao. Fixe primeiro o brago a correia superior

no lado direito. @) Cologue o antebrago e a mao em ambas as correias
restantes a frente do abdomen. Tenha em atencao ao fechar as correias
que o braco esteja guiado de forma segura, mas nao estrangulado.
Corrija, eventualmente, a correia abdominal em altura no corpo, para que
0 brago assente numa posicao aliviada e confortavel.

Ajuste das posicdes da correia (com ajuda de pessoal técnico)

Se necessario, as posigoes das correias podem ser adaptadas ao
comprimento do antebrago. e Solte uma correia pela parte interior
da ortotese. Deslize a posicdo e aperte novamente a correia da parte
interior. O bordo superior do velcro une-se neste sentido com o bordo
superior da correia abdominal. 0 A fivela é virada para fora.

Utilizagao do OmoLoc com cinta para ombro

Para uma estabilizagdo adicional pode ser utilizado, eventualmente, a
cinta para ombro disponivel como opgao. @ Aperte a cinta para ombro
na zona das costas na parte exterior do OmoLoc. Cologue a ortdtese
como descrito em cima. ) Eleve a cinta por cima do ombro saudavel.
@ Prenda a extremidade da cinta para ombro com a fita de velcro
angular ou na correia do antebrago ou {B) na correia abdominal. @ Solte
agora a extremidade adesiva e ajuste o comprimento da cinta.
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Remogao

Abra a correia do brago e do antebrago assim como as al¢as de mao.
Retire o brago das cintas. Abra agora o fecho com abertura para os
dedos. Feche todos os fechos de velcro para evitar danos na sua roupa
ou no OmoLoc.

Indicagbes de limpeza

Indicagdo: Nunca exponha o produto ao calor direto (por ex. aguecimento,
radiagdo solar, no interior de veiculos). Tal pode provocar danos no
material. Isto pode comprometer a eficacia do produto.

Respeite as indicagdes de lavagem na etiqueta. A etiqueta encontra-se
na extremidade superior da correia abdominal.

1. Lavar o produto a mao.

2. Feche o fecho de correr do produto.

3.0 produto nao é compativel com maquinas de secar roupa.

Lavar regularmente o produto.

Em caso de reclamagdes, recorra ao distribuidor junto do qual adquiriu
o produto.

Indicagdo: Apenas sdo processados produtos esterilizados.

Local de aplicagao
Consoante as indicacoes (ombro). Consulte a finalidade.

Indicagées de manutengao

0 produto praticamente ndo necessita de manutengdo em caso de
manuseamento e conservagao correctos.

Instru¢des de montagem
0 Omoloc é entregue pronto a utilizar.

Dados técnicos / parametros

0 OmoLoc é uma ortotese para a cinta para ombro. E constituida por
uma correia abdominal, cinta para braco, antebraco e al¢a de mao - ver
ponto D, bem como uma cinta para ombro disponivel opcionalmente.
Omoloc - cinta para ombro, 129 7506 0000 000

Indicagdes sobre a reutilizagao
0 produto destina-se ao tratamento individual de um paciente.

Garantia

Aplicam-se os regulamentos legais do pais no qual o produto foi
adquirido. Caso presuma uma reclamacao de garantia, dirija-se
diretamente a pessoa junto da qual adquiriu o produto. O produto deve
ser limpo antes de uma reclamacao ao abrigo da garantia. Caso as
instrugées sobre o manuseamento e os cuidados com a OmoLoc nao
tenham sido observadas, a garantia pode ser limitada ou excluida.
Exclui-se a garantia nos seguintes casos:

« Utilizagdo nao conforme com as instrugoes

« Ndo observancia das instrucoes dos profissionais de saude

« Alteragdes nao autorizadas ao produto

Indicag¢des de responsabilidade

N&o proceda a autodiagnésticos ou nao se medique a si proprio, a ndo
ser que seja um profissional de saude. Antes de utilizar o nosso produto
meédico pela primeira vez, procure ativamente o conselho de um médico
ou de profissionais, pois esta € a Unica forma de avaliar o efeito do
nosso produto no seu corpo e de determinar quaisquer riscos inerentes
a utilizacdo que possam surgir devido a constituicdo pessoal. Siga o
conselho do profissional de saude, bem como todas as instrucoes deste
folheto/ou da sua — mesmo que por excertos — apresentacgdo online
(incluindo: Textos, imagens, graficos etc.).

Se tiver alguma duvida apos consultar o pessoal especializado, entre em
contacto com o seu médico, revendedor ou diretamente connosco.

Dever de notificagao

Devido a normas legais regionais, € obrigado(a) a comunicar de imediato,
tanto ao fabricante como a autoridade competente, qualquer incidente
grave durante a utilizagdo deste produto médico. Encontra os nossos
dados para contacto no verso deste desdobravel.

Eliminagao
Elimine o produto de acordo com as especificagoes locais apos o fim da
utilizacao.

Composi¢ao do material

Poliamida (PA), Poliuretano (PUR), Poliéter,
Polioximetileno (POM), Polipropileno (PP), Poliéster (PES)

~ Medical Device (Dispositivo médico)
- Identificador da matriz de dados como UDI

Informagodes atualizadas de: 2024-02

1 Ortese = meio auxiliar ortopédico para a estabilizac&o, alivio,
imobilizacao, guia e correcao de membros ou do tronco

2Por pessoal técnico entende-se qualquer pessoa que, de acordo com 0s
regulamentos oficiais em vigor no seu pais, esteja autorizada a efetuar a
adaptacao e o fornecimento de instrugdes relativamente a utilizacao de
ortdteses.

@ svenska

Basta kund,

tack for du har valt en produkt fran Bauerfeind.

Eftersom din halsa ar viktig for oss arbetar vi varje dag med att forbattra
den medicinska effekten hos vara produkter. Las och folj noggrant
anvisningarna i denna bruksanvisning samt instruktionerna fran
fackpersonal. Vand dig till din lakare eller fackhandel om du har fragor.

Andamalsbestamning

Omoloc ar en medicinsk produkt. Den ar en ortos’ fér immobilisering
av axeln.

Indikationer

«Immobilisering, t ex efter en axeloperation
« Postoperativt, posttraumatiskt, preoperativt
« Luxation

A\ Risker vid anvandning

« Omoloc ska anvandas endast i enlighet med denna bruksanvisning
och baras endast for de anvandningsomraden som anges har (se
rubrikerna Andamalsbestdmning respektive Anvandningsomrade).

« For att garantera att OmoLoc sitter optimalt maste storleken pa
OmolLoc faststéllas av utbildad fackpersonal2.

« Den isydda etiketten pa OmoLoc med information om storlek,
tillverkare, tvattrad och CE-markning sitter pa insidan av magremmen.
Vid (forsta) anvdandningen maste produkten justeras av utbildad
fackpersonal som ocksa talar om hur den ska anvandas.

«Om du har blivit ordinerad produkten av lakare ska du konsultera
din l&kare betraffande anvandningssatt och anvandningstid. Lakaren
informerar dig aven om huruvida andra produkter kan anvandas
samtidigt som OmoLoc och i s fall vilka. F6lj alltid anvisningarna som
du fick nar du kopte produkten samt bruksanvisningen.

«0Om du anvander produkten pé ett felaktigt satt eller andrar den kan
skador uppsta. Da upphdr garantin att galla.

« Se till att produkten inte kommer i kontakt med fett- och syrahaltiga
medel, salvor och kramer.

« Alla hjalpmedel som appliceras pa kroppen kan, om de sitter at for
hart, leda till lokala tryckpunkter eller i sallsynta fall ocksa begransa
blodkarl eller nerver som passerar genom. Lossa i detta fall remmarna
resp. knappningen nagot och kontrollera vid behov att ortosen har ratt
passform och storlek.

Observera: Om remmarna lossas eller produkten tas av kan skadan inte
behandlas tillrackligt. Belasta i detta fall inte den berdrda armen eller
den berorda axeln pa nagot satt.

« Framfor inte pa egen hand bil eller tvahjuliga fordon sdsom motorcykel,
cykel, moped eller andra fortskaffningsmedel som du sjalv maste styra
nar du har OmoLoc pa dig.

« Var mycket forsiktig eftersom aven din formaga att ga och sta (vid hand-
och armprodukter formagan att greppa) kan vara kraftigt paverkad.

«Om du noterar forandringar nar du anvander produkten, t.ex. om
besvaren tilltar, ska du omgéaende kontakta ldkare och sluta anvanda
produkten.

Kontraindikationer

Biverkningar pa kroppen i sin helhet ar hittills inte kanda. Vid féljande

sjukdomsbilder ska lakare radfragas innan produkten anvands:

« Hudsjukdomar / -skador, framfor allt vid inflammationssymptom, i det
behandlade omradet. Detta galler aven uppspruckna arr som uppvisar
svullnad, rodnad och som hettar

« Kansel- och genomblddningsstorningar i benen, t ex vid sockersjuka
(diabetes mellitus)

« Okad begransning av hjartats och lungornas kapacitet (risk for
okat blodtryck vid anvandning av hjalpmedlet och kraftigare fysisk
anstrangning)

« Storningar av lymfflodet — dven obestamda mjukdelssvullnader pa
andra stallen pa kroppen an dar hjdlpmedlet anvands
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Anvandningsinformation
A - Magrem

B - Overarmsrem

C - Underarmsrem

D - Handstodband
E - Fingerficka
F - Smala sidoremmar

Patagning

| nedanstaende instruktion visas hur man tar pa en Omoloc-ortos for
behandling av den hdgra axeln.

OTr'a in hogra handens fingrar i fingerfickan p& den hogra
kndppningen. Hall hoger arm sa att den bildar en rat vinkel framfor
kroppen. Hall samtidigt fast ortosen med armbagsleden under armen.
e Dra nu ortosen bakifran runt ryggen. Be en annan person hjalpa till
vid behov. Trd in vanstra handens fingrar i fingerfickan pa den vanstra
knappningen.

o Fast nu den hogra kndppningen, mattligt spand, ovanpa den vanstra.
QVr'\d din Omoloc kring balen sa langt tills verarmsremmen hamnar
pa kroppens hogersida.

@ Dra nu fast de bada, smala sidoremmarna. Ortosen sitter nu spand,
men inte obekvamt mot kroppen, i hojd med midjan. Knapp upp
Overarms- och underarmsremmen samt handstodbandet. Fixera

forst 6verarmen med den 6vre remmen pa hoger sida. o Placera
underarmen och handen i de bada kvarvarande remmarna framfor
magen. Se till att armen halls stabiliserad, men utan att blodflodet
stryps, nar remmarna knapps. Korrigera vid behov magremmens hojd
mot kroppen sa att armen vilar i en avslappnad och bekvam stallning.

Justering av remmens position (med hjélp av fackpersonal)

Vid behov kan remmarnas respektive position justeras mot underarmens
langd.

@ Ta loss ena remmen fran insidan av ortosen. Flytta remmen

till en annan position och fast remmen ater pa ortosens insida.
Kardborrebandets dvre kant hamnar da mot magremmens ovre kant.

@ Spiannet vickas sa att det hamnar utat.

Anvéndning av OmoLoc med axelrem

Vid behov kan axelremmen, som finns som tillbehor, anvandas for extra
stabilisering. @ Fast axelremmen pa utsidan av OmoLoc pa ryggsidan.
Ta pa ortosen enligt beskrivningen ovan. Dra fram remmen over
den friska axeln. Fast axelremmens ande med den kantiga plésen
antingen pa underarmsremmen eller @ pa magremmen. @ Lossa nu
kardborrebandets runda ande och reglera remmens langd individuellt
efter anvandaren.

Avtagning

Knapp upp overarms- och underarmsremmen samt handstodbandet.
Dra ut armen ur remmarna. Oppna nu knappningen med fingerfickorna.
Stang nu alla kardborreknappningar for att undvika skador pa kladerna
eller pa din OmoLoc.

Rengéringsrad

Observera: Utsatt aldrig produkten for direkt varme (t ex varmeelement,
solljus, forvaring i bilen). Materialet kan skadas. Det kan forsamra
produktens funktion.

Folj skotselanvisningarna pa den isydda etiketten. Etiketten sitter pa
magremmens ovre kant.

1. Tvatta produkten for hand.

2.Stang knappningen.

3. Produkten far inte torktumlas.

Tvatta produkten regelbundet.

Vid reklamation ska du kontakta den aterforsaljare du kopte produkten
hos.

Observera: Endast rengjord vara behandlas.

Anviandningsomrade
I enlighet med indikationerna (axel). Se rubriken Andamalsbestamning.

Skotselanvisningar
Vid ratt hantering och skotsel ar produkten praktiskt taget underhallsfri.

Monteringsanvisning
Din OmoLoc levereras fardig att anvandas.

Tekniska data/parametrar

OmoLoc ar en ortos for axelleden. Den bestar av en magrem, ett
overarms-, underarms- och handstodband — se punkt D, samt en axelrem
som finns som tillval.

Omoloc - axelrem, 129 7506 0000000

Information om ateranvindning
Produkten ar avsedd for individuell anvandning av en patient.



Garanti

For produkten géller de lagstadgade bestammelserna i det land dar
produkten ar inforskaffad. Vid garantiarenden ska du i forsta hand vanda
dig till den aterforsaljare som du kdpte produkten av. Produkten ska
rengoras innan den visas upp i garantiarenden. Om anvisningarna om
hantering och skétsel av Omoloc inte har foljts kan garantin begransas
eller upphora att galla.

Garantin upphor att galla om:

« Produkten inte har anvants enligt indikationen

« Anvisningarna fran fackpersonalen inte har féljts

« Du har utfort andringar pa produkten péa eget initiativ

Information om ansvar

Sjalvdiagnostisera dig inte och sjalvmedicinera inte, savida du inte sjalv
ar medicinsk fackpersonal. Innan du anvander var medicinska produkt
for forsta gangen ar det viktigt att du aktivt radfragar lakare eller
utbildad fackpersonal, eftersom detta ar det enda sattet att bedoma
effekten av var produkt pa din kropp och vid behov faststélla eventuella
risker med anvandningen som kan uppsta pa grund av din personliga
fysik. F6lj raden fran fackpersonalen och all information i detta
underlag/eller dess internetversion — dven i form av utdrag (inklusive
text, bilder, grafik etc.).

Kontakta din l&kare, aterforsaljare eller oss direkt om du fortfarande ar
osdker efter att du har radfragat fackpersonalen.

Rapporteringsskyldighet

Pa grund av regional lagstiftning ar du skyldig att utan dréjsmal
rapportera alla allvarligare tillbud vid anvandning av detta medicinska
hjalpmedel till saval tillverkaren som ansvarig myndighet. Du hittar vara
kontaktuppgifter pa baksidan av denna broschyr.

Avfallshantering
Avfallshantera produkten enligt lokala foreskrifter efter anvandningstiden.

Materialsammansattning
Polyamid (PA), Polyuretan (PUR), Polyeter,
Polyoximetylen (POM), Polypropylen (PP), Polyester (PES)

- Medical device (Medicinteknisk produkt)
- Identifierare for datamatris som UDI

Aktuellt datum for informationen: 2024-02

1 Ortos = ortopediskt hjdlpmedel fér stabilisering, avlastning, fixering,
kontroll eller korrigering av extremiteter eller bal

2Som fackpersonal betraktas var och en som, enligt géllande nationella
bestammelser, ar behorig att anpassa samt instruera om anvandningen
av stodforband och ortoser.

norsk

Kjare kunde,
tusen takk for at du har bestemt deg for et produkt fra Bauerfeind.

Vi jobber for a forbedre den medisinske effektiviteten av vare produkter
hver dag, fordi helsen din er viktig for oss. Les og folg instruksene i
denne bruksanvisningen og merknadene til fagpersonale. Hvis du har
spersmal, kontakt legen din eller spesialforretningen.

Produktets hensikt

Omoloc er medisinsk utstyr. Det er en ortose! til immobilisering av
skulderen.

Indikasjoner

«Immobilisering, f.eks. etter en skulderoperasjon
« Postoperativt, posttraumatisk, preoperativt

« Luksasjon

/\ Risiko ved anvendelse

« Omoloc skal kun brukes i samsvar med denne bruksanvisningen og til
de angitte bruksomradene (produktets hensikt, anvendelsesomrade).

« For a sikre at OmoLoc sitter som den skal, ma sterrelsen pa OmolLoc
avgjeres av oppleert fagpersonell?.

« Etiketten, som er sydd pa OmoLoc med informasjon om sterrelse,
produsent, vaskeanvisning og CE-merking, befinner seg pa innsiden av
magebandet. Tilpasningen (farste gang) og instruksjon om bruk skal
bare gjennomferes av oppleert fagpersonell.

< Hvis du ble foreskrevet produktet, vennligst avtal bruken og
brukstiden med legen din. Han/hun informerer deg ogsa om eller

12

med hvilke andre produkter OmolLoc kan brukes. Overhold uten
unntak alle instruksjonene du mottok ved kjep av produktet, samt
bruksanvisningen.

« Feil bruk eller uautorisert endring av produktet kan forarsake skader og
ugyldiggjere garantien.

« Unnga kontakt med fett- og syreholdige midler, salver og kremer.

« Alle hjelpemidler som brukes utvortes pa kroppen kan, dersom de
strammes for mye, fore til lokale tegn pa for heyt trykk, eller, i sjeldne
tilfeller, hemme underliggende blodkar eller nerver. | slike tilfeller ma
du lgsne litt pa stroppene og eventuelt kontrollere ortosen for korrekt
passform og riktig sterrelse.

Forsiktig: Hvis beltene lgsnes eller produktet fiernes, vil pleien av
skaden veere utilstrekkelig. | dette tilfellet m& du unngé enhver
belastning av den berorte armen eller skulderen.

« Du ma ikke kjgre bil, tohjulede kjgretay som motorsykkel, sykkel,
sparkesykkel eller andre transportmidler som du ma styre selv nar du
har pa OmoLoc.

« Veer oppmerksom pa at din evne til & g& og sta (eller gripe og holde ved
hand- og armprodukter) vil bli sterkt pavirket, og at dette krever ekstra
forsiktighet.

« Hvis du oppdager uvanlige endringer - f.eks. okt ubehag - i forbindelse
med bruken av produktet, ma du ta av produktet og kontakte en lege
umiddelbart.

Kontraindikasjoner

Bivirkninger som pavirker hele kroppen, er hittil ikke kjent. Ved folgende

helsetilstander ber produktet kun brukes etter at du har radfert deg med

legen din:

« Hudlidelser /-skader pa den behandlede delen av kroppen, seerlig ved
betennelse, samt ved arrdannelser med hevelse, redhet og gkt temperatur

« Nedsatt falsomhet og sirkulasjonsforstyrrelser i bena, f.eks. ved
sukkersyke (diabetes mellitus)

« @kt begrensning av hjerte- og lungefunksjonen (fare for gkt blodtrykk
ved anvendt hjelpemiddel og ekt, fysisk prestasjon)

« Nedsatt lymfedrenasje — ogsa blotvevshevelser av usikker arsak som er
lokalisert langt fra det tilpassede hjelpemiddelet

Anvisninger for bruk
A - mageband

B - overarmsband

C - underarmsband

D - h&ndslynge
E - fingerlomme
F - smalt sideband

Trekke pa/plassere

Folgende bruksanvisning viser hvordan OmoLoc-ortosen skal plasseres
som stotte pa den heyre skulderen.

0 Plasser fingrene pa heyre hand i fingerlommen til det hoyre festet.
Plasser den heyre armen i rett vinkel foran kroppen. Hold ortosen fast
under armen med albueleddet.

@ For sa ortosen bakover rundt ryggen. Fa en annen til & hjelpe deg om
nedvendig. For fingrene pa den venstre handen inn i fingerlommen til det
venstre festet. 9 Fest sa det hayre festet tilstrekkelig strammet pa det
venstre festet.

0 Drei OmoLoc rundt bolen helt til overarmsbandet befinner seg pa
hoyre side av kroppen.

6 Stram begge de smale sidebandene. N sitter ortosen stramt, men
ikke ubehagelig mot kroppen, pa heyde med midjen. o Apne overarms-
og underarmsbandet samt handslyngen. Fikser fgrst overarmen med

det pverste bandet pa hayre side. o Legg underarmen og handen i de

to gjenvaerende bandene foran p& magen. Nar bandet lukkes, pass pa at
armen foles sikker, men ikke tilsnert. Korriger om ngdvendig magebandet
etter kroppsheyden slik at armen hviler i en avlastet og behagelig stilling.

Justering av belteposisjonene (ved hjelp av fagpersonale)

Om nedvendig kan posisjonen til bandet langs underarmen tilpasses.
Lgsne et band fra innsiden av ortosen. Endre posisjonen og fest
bandet pa innsiden igjen. Den gvre kanten pa borrelasen flukter da med

den ovre kanten p& magebandet. @) Lasen plasseres pa utsiden.

Bruk av OmoLoc med skulderstropp

Om ekstra stabilisering enskes, kan det ved behov benyttes en ekstra
skulderstropp. @ Fest skulderstroppen pa ryggen pa yttersiden av
Omoloc. Plasser ortosen som beskrevet over. & For bandet forover
over den friske skulderen. @ Fest enden pa skulderstroppen med den
firkantede borreldslommen enten pa underarmsbandet eller @ pa
magebandet. @ S lesner du den runde borreldsenden og justerer
lengden pa bandet.

Fjerning

Apne overarms- og underarmsbandet samt handslyngen. Ta armen
ut av bandene. Apne deretter festet med fingerlommene. Lukk alle
borrelasfestene for & unnga skader pa egne klaer eller pa OmolLoc.

Anvisninger for rengjering

Henvisning: Ikke utsett produktet for direkte varme (f.eks. ovn, direkte
sollys, oppbevaring i bilen). Risiko for skader pa materialet. Dette kan
pavirke virkeevnen til produktet.

Vaer oppmerksom pa vaskeanvisningene pa den pasydde etiketten. Den
befinner seg pa den evre kanten av magebandet:

1. Vask produktet per hand.

2. Lukk produktets lukking.

3. Produktet er ikke egnet for tarketrommel.

Vask produktet regelmessig

Ved reklamasjoner ber vi deg om & henvende deg til forhandleren som du
mottok varen fra.

Henvisning: Bare rengjorte varer blir behandlet.

Anvendelsesomrade
Alt etter indikasjoner (skulder). Se produktets hensikt.

Vedlikeholdsanvisninger
Ved riktig handtering og pleie er produktet praktisk talt vedlikeholdsfritt.

Sammensettings- og monteringsanvisning
Omoloc leveres klar til bruk.

Tekniske data/parametre
Den bestar av et magebelte, et overarms-, underarms- og handband - se

punkt D samt en valgfri skulderstropp.
OmoLoc - skulderstropp, 129 7506 0000 000

Anvisninger for gjenbruk
Produktet er beregnet til individuell behandling av én pasient.

Garanti

Lovbestemmelsene i landet hvor produktet ble kjopt, gjelder. Hvis du
mistenker et garantitilfelle, ta forst direkte kontakt med forhandleren
som du kjopte produktet av. Produktet skal rengjeres for det vises i
garantitilfeller. Hvis anvisningene om handtering og vedlikehold av
Omoloc ikke er overholdt, kan garantien bli pavirket eller utelukket.
Garantien utelukkes ved:

« Bruk som ikke er i samsvar med indikasjonene

« Manglende overholdelse av instruksjonene fra fagpersonalet

« Uautorisert endring av produktet

Ansvarsfraskrivelse

Ikke selvdiagnostiser eller selvmedisiner, med mindre du er medisinsk
fagpersonell. Radfer deg med legen din eller kvalifisert fagpersonale for
du tar i bruk vart medisinske produkt for ferste gang. Dette er den eneste
maten effekten av produktet kan vurderes i henhold til kroppen din og
eventuelle, individuelle risikoer ved anvendelse kan utredes. Folg radene
fra dette fagpersonalet og all informasjonen i denne brosjyren/eller dens
nettversjon — inkludert utdrag (herunder: tekst, bilder, grafikk osv.).

Hvis du er i tvil etter & ha konsultert fagpersonalet, kontakt legen din,
forhandleren eller oss direkte.

Meldeplikt

Pa grunn av regionale lovbestemmelser, er du forpliktet til & rapportere
alvorlige hendelser ved bruk av dette medisinske utstyret til bade
produsenten og den ansvarlige myndigheten umiddelbart. Var
kontaktinformasjon finner du pa baksiden av denne brosjyren.

Avhending

Etter avsluttet bruk, vennligst avhend produktet i henhold til lokale
forskrifter.

Materialsammensetning
Polyamid (PA), Polyuretan (PUR), Polyeter,
Polyoksymetylen (POM), Polypropylen (PP), Polyester (PES)

— Medical Device (Medisinsk utstyr)
— Identifikator av DataMatrix som UDI

Status informasjon: 2024-02

1 Ortose = ortopedisk utstyr som brukes til & stabilisere, avlaste,
immobilisere, kontrollere eller korrigere lemmer eller overkroppen

2 Fagpersonale er enhver person som har tillatelse til & tilpasse og
giinstruksjon om bruk av stetter og ortoser i henhold til de statlige
bestemmelser som gjelder.
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@ suomi

Hyva asiakkaamme,
kiitos paatoksestasi ostaa Bauerfeind-tuote.

Teemme joka paiva tyota hoitotuotteidemme tehokkuuden
parantamiseksi entisestaan, silla terveytesi on meille tarkeaa. Lue
ja noudata tarkasti kdyttoohjeen maarayksia ja ammattihenkiloston
antamia ohjeita. Jos sinulla on kysyttavaa, ota yhteytta hoitavaan
laakariisi tai tuotteen jalleenmyyjaan.

Kayttotarkoitus

OmoLoc on terveydenhuollon tarvike. Se on olkapaata immobilisoiva
ortoosi'.

Kayttoaiheet

« Immobilisointi, esim. olkapaaleikkauksen jalkeen

« Leikkauksen jalkeinen, vamman jalkeinen ja leikkausta edeltava hoito
* Luksaatio

A Haittavaikutukset

« Omoloc-ortoosia saa kayttaa vain naissa kayttoohjeissa
esitetylld tavalla ja kdyttoohjeissa mainittuihin kdyttotarkoituksiin
(kayttotarkoitus, kayttoalue).

« OmoLoc-ortoosin optimaalisen istuvuuden takaamiseksi
ammattihenkilostén? on maaritettava Omoloc-ortoosin koko.

« OmoLoc-ortoosin vatsan paalle tulevan hihnan sisapuolelle on ommeltu
tuote-etiketti, johon on merkitty koko, valmistaja, pesuohje ja CE-merkinta.
Vain koulutettu ammattihenkilostd saa sovittaa ortoosin (ensimmaisella
kayttokerralla) ja opastaa sen kaytéssa.

« Tuote toimitetaan laakarin maaraykselld, ja sita kaytetaan laakarin
ohjeiden mukaisesti ja [ddkarin maaraaman ajan. Laakari kertoo myos,
voiko OmoLocia kayttaa samanaikaisesti muiden tuotteiden kanssa ja
mitka ovat yhteensopivia tuotteita. Noudata tuotteen oston yhteydessa
saamiasi ohjeita seka kayttoohjetta.

« Tuotteen virheellinen kaytto tai omatoiminen muuttaminen voi aiheuttaa
vaurioita ja johtaa takuun raukeamiseen.

« Tuote ei saa joutua kosketuksiin voiteiden, kosteusemulsioiden tai
muiden rasvoja tai happoja sisaltavien aineiden kanssa.

« Kaikki kehoon kiinnitettavat apuvalineet voivat aiheuttaa paikallista
puristusta tai harvinaisissa tapauksissa painaa verisuonia tai hermoja,
jos ne kiristetaan liian tiukalle. Tallaisissa tapauksissa loysaa hihnaa tai
kiinnitysmekanismia hieman ja tarkistuta tarvittaessa ortoosin istuvuus
ja koko.

Huomio: Kun hihnoja loysataan tai tuote riisutaan, vammakohtaa
ei tueta. Valta siina tapauksessa kyseisen kaden tai olkapaan
kuormittamista.

« Kun kaytat OmolLocia, ala aja itse autoa, kaksipyoraista ajoneuvoa, kuten
moottoripyorad, polkupyoraa ja skootteria, tai muita kulkuneuvoja, joita
sinun on ohjattava itse.

« Noudata erityista varovaisuutta myos siksi, etta kavely- ja
seisomiskykysi (kadessa kaytettavien tuotteiden yhteydessa myos
tarttumiskyky) voi olla heikentynyt.

« Jos huomaat tuotteen kayton yhteydessa kehossasi poikkeavia
muutoksia, kuten vaivojen pahentumista, ota valittomasti yhteytta
laakariin ja riisu tuote heti.

Kayttorajoitukset

Koko elimistoon kohdistuvista haittavaikutuksista ei ole ilmoitettu tahan

mennessa. Seuraavissa tilanteissa tuotetta saa kayttaa vain laakarin

harkinnan mukaisesti:

« |lhosairaudet/-vauriot hoidettavalla alueella, varsinkin jos kyseinen alue
on tulehtunut, tai jos kyseisella alueella on koholla olevia arpia, jotka
ovat turvonneet, punoittavat tai kuumottavat

« Alaraajojen tuntohairiot ja verenkiertohairiot, esimerkiksi diabeetikoilla

« Sydamen ja keuhkojen toimivuuden huomattava heikentyminen
(verenpaineen nousun riski apuvalineita kdytettdaessa seka
voimakkaassa ruumiillisessa rasituksessa)

« Imunestekierron hairiot, myds kauempana tuesta sijaitsevat,
tuntemattomasta syysta johtuvat pehmytosien turvotukset

Kayttoohjeet

A - Vatsan paalle tuleva hihna
B - Olkavarren hihna

C - Kyynarvarren hihna

D - Kasilenkki
E - Sormitasku
F - Sivulla olevat kapeat hihnat

Pukeminen/asettaminen

Seuraavassa ohjeessa on esitetty Omoloc-ortoosin pukeminen oikeaan
olkapaahan.

o Aseta oikean kaden sormet oikeanpuoleisessa kiinnitysosassa
olevaan sormitaskuun. Aseta oikea kasivartesi suorassa kulmassa
vartalosi eteen.

Pida ortoosi kasivarren alla kyynarpaan avulla.



0 Vie ortoosi selan taakse ja edelleen vartalosi ympari. Pyyda
mahdollisesti apua toiselta henkilolta. Pujota vasemman kaden

sormet vasemmanpuoleisen kiinnitysosan sormitaskuun. @ Kiinnita
oikeanpuoleinen kiinnitysosa vasemmanpuoleisen kiinnitysosan paalle
vetden sita hieman kirealle. 0 Kierra Omoloc-ortoosia vartalosi ympari,
kunnes olkavarren hihna on vartalon oikealla puolella.

Veda seuraavaksi molemmat sivulla olevat kapeat hihnat kirealle.
Ortoosin on istuttava tiukasti mutta miellyttavasti kehoa vasten
vyotaron korkeudella. 0 Avaa olkavarren ja kyynarvarren hihnat seka
kasilenkki. Tue ensin olkavarsi ylemman hihnan avulla oikealla puolella.

Aseta vatsan paalla olevat hihnat kyynarvarren ja kaden ympari.
Huomioi hihnoja sulkiessasi, etta kasi on tuettu tukevasti, muttei liian
kirealle. Korjaa tarvittaessa vatsan paalla olevan hihnan korkeutta,
kunnes kasivarsi on miellyttavassa lepoasennossa, eika siihen kohdistu
kuormitusta.

Hihnojen sijai saato ( ti
Tarvittaessa hihnojen sijainteja voidaan saataa kyynarvarren pituuden
mukaan.

0 Irrota yksi hihna ortoosin sisdpuolella olevasta tarrakiinnityksesta.
Siirra hihnan sijaintia ja kiinnita hihna takaisin ortoosin sisapuolella
olevaan tarrakiinnitykseen. Tarraosan ylareunan on oltava samalla tasolla
vatsan pdalla olevan hihna ylareunan kanssa. Q Kaanna solki ulospain.
-ortoosin kaytto yhd: lkahih [

Lisatuen saavuttamiseksi ortoosissa voidaan tarvittaessa kayttaa
lisdvarusteena saatavaa olkahihnaa. ) Kiinnita olkahihna OmoLoc-
ortoosin selan puoleisen osan ulkosivuun tarrakiinnityksella. Pue
ortoosi ylla kuvatulla tavalla. @ Vie olkahihna terveen olkapaan yli
vartalon etupuolelle. @ Kiinnita olkahihnan paa kyynarvarren hihnassa
tai vatsan pailld olevassa hihnassa olevaan kolmion @B) muotoiseen
tarrakappaleeseen. @ Avaa seuraavaksi pyoristetty tarrapaa ja saada
olkahihnan pituus yksilollisesti.

Riisuminen

Avaa olkavarren ja kyynarvarren hihnat seka kasilenkki. Veda kasi pois
hihnoista. Avaa sormitaskuilla varustetut kiinnitysosat. Sulje kaikki
tarrakiinnitykset, jotta vaatteesi ja OmolLoc-ortoosi eivat vaurioidu.

Puhdistusohjeet

Ohje: Al3 altista tuotetta suoralle kuumuudelle (esimerkiksi
lammityspatterit, auringonvalo, sailytys kuumassa autossa). Se voi
vaurioittaa materiaalia. Materiaalin vaurioituminen puolestaan voi
heikentaa tuotteen vaikutusta.

Noudata ommellussa tuote-etiketissa olevia hoito-ohjeita. Se sijaitsee
vyotarohihnan ylareunassa:

1. Pese tuote kasin.

2. Sulje tuotteen kiinnityshihna.

3. Tuotetta ei saa laittaa kuivausrumpuun.

Pese tuote saannollisesti.

Ota reklamaatiotapauksessa yhteytta tuotteen myyjaan.

Ohje: Vain puhtaita tuotteita otetaan kasittelyyn.

Kayttoalue
Kayttoaiheiden mukaisesti (olkapad). Katso kohta »Kayttotarkoitus».

Huolto-ohjeet

Jos tuotetta kasitelldaan ja hoidetaan asianmukaisesti, sita ei tarvitse
huoltaa.

Kokoamis- ja asennusohjeet
OmolLoc-ortoosi toimitetaan kayttovalmiina.

Tekniset tiedot ja parametrit

OmoLoc on olkapaanivelen ortoosi. Se koostuu vatsan paalle tulevasta
hihnasta, olkavarren lenkista, kyynarvarren lenkista seka kasilenkista —
katso kohta D. Olkahihna on saatavana lisavarusteena.

Omoloc - olkahihna, 129 7506 0000 000

Tuotteen uudelleenkaytto
Tuote on tarkoitettu vain yhdelle potilaalle.

Tuotetakuu

Tuotteeseen sovelletaan sen ostomaan lainsaadantoa. Mahdollisessa
takuutapauksessa ota ensin yhteytta tuotteen myyjaan. Tuote on
puhdistettava ennen takuuvaatimuksen esittamista. Jos Omolocin hoito-
ja kasittelyohjeita ei ole noudatettu, takuuta voidaan rajoittaa tai se voi
raueta kokonaan.

Takuu ei ole voimassa, jos:

« Tuotetta on kaytetty kayttoaiheiden vastaisesti

« Ammattihenkiloston antamia ohjeita ei ole noudatettu

« Tuotteeseen on tehty omavaltaisia muutoksia
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Tuotevastuu

Al4 tee itsediagnoosia tai itsehoitoa, ellet ole terveydenhuollon
ammattilainen. Ennen kuin kaytat terveydenhuollon tarviketta
ensimmaista kertaa, kysy neuvoa laakarilta tai koulutetulta
ammattihenkilostolta, silla se on ainoa tapa arvioida tuotteemme
vaikutusta kehoosi ja maarittaa tarvittaessa ruumiinrakenteestasi
johtuvat kayttoon liittyvat riskit. Noudata ammattihenkiloston neuvoja ja
kaikkia taman asiakirjan tai sen verkkoversion ohjeita (mukaan lukien
tekstit, kuvat, grafiikka jne.).

Jos jokin asia jaa epaselvaksi ammattihenkiloston konsultoinnin jalkeen,
ota yhteytta (dakariisi, jalleenmyyjaasi tai suoraan meihin.

Ilmoitusvelvollisuus

Alueellisen lainsaadannon nojalla kaikista taman terveydenhuollon
tarvikkeen kayttoon liittyvista vakavista haittatapahtumista

on ilmoitettava seka valmistajalle etta toimivaltaiselle
valvontaviranomaiselle. Valmistajan yhteystiedot ovat taman esitteen
takakannessa.

Havittaminen

Tuote voidaan havittaa asianmukaisten maakohtaisten maaraysten
mukaisesti.

Materiaalikoostumus
Polyamidi (PA), Polyuretaani (PUR), Polyeetteri, Polyasetaali (POM),
Polypropeeni (PP), Polyesteri (PES)

[MD] - Medical Device (Laakinnllinen laite)
- Datamatriisin tunniste UDI:na

Versio: 2024-02

1 Ortoosi = ortopedinen apuvaline, joka tukee, lievittaa kipuja, immobilisoi
ja ohjaa tai korjaa raajojen tai vartalon asentoa

2 Ammattihenkiléstéon lukeutuvat henkilét, jotka voimassa olevien
maakohtaisten maardysten mukaisesti ovat valtuutettuja suorittamaan
tukien ja ortoosien sovituksen ja kayttdopastuksen.

dansk

Kare kunde
Tak, fordi du har valgt et Bauerfeind-produkt.

Vi arbejder hver dag pa at forbedre den medicinske effekt af vores
produkter, fordi dit helbred ligger os pa hjertet. Laes og vaer opmaerksom
pé angivelserne i denne brugsanvisning og det faguddannede
fagpersonalets oplysninger. Hvis du skulle have spargsmal, s& kontakt
din egen laege eller din forhandler.

Anvendelsesomrade

Omoloc er medicinsk udstyr. Den er en ortose’ til immobilisering af
skulderen.

Indikationer

« Immobilisering, f.eks. efter en skulderoperation
« Postoperativ, posttraumatisk, praeoperativ
« Luksation

A Bivirkninger

« Omoloc ber kun anvendes i henhold til angivelserne i denne
brugsanvisning og kun til de angivne anvendelsesomrader
(anvendelsessted).

« For at opna en optimal pasform af Omoloc er det nedvendigt, at
faguddannet personale? finder den rigtige storrelse.

« Tojmaerket med informationer om OmolLoc sasom starrelse, fabrikant,
vaskeinstruktion og CE-maerke sidder indvendigt i maveremmen.
Tilpasning (ferste) og instruktion ma kun foretages af faguddannet
personale.

« Hvis du har faet produktet ordineret af din laege, bedes du altid drafte
brugen og anvendelsesperioden med vedkommende. Laegen informerer
dig ogsa om, hvorvidt og i forbindelse med hvilke andre produkter,
Omoloc kan bruges. Folg altid rad og vejledning modtaget i forbindelse
med kebet af produktet samt oplysningerne i brugsanvisningen.

« Usagkyndig anvendelse eller ogsa ikke aftalte @ndringer af produktet
kan forarsage skader, og garantien bortfalder.

« Undga kontakt med fedt- og syreholdige midler, salver eller lotioner.

« Alle terapeutiske hjalpemidler til udvendig anvendelse pa kroppen
kan medfere lokale tryksymptomer og i sjaeldne tilfaelde indsnaevre
blodkar eller nerver, hvis de sidder for stramt. | disse tilfeelde skal du

lesne stropperne eller lukningen en smule og evt. fa ortosens korrekte
pasform og sterrelse kontrolleret.

Forsigtig: Nar stropperne losnes eller produktet tages af, plejes skaden
ikke tilstraekkeligt. Undga i hvert fald enhver form for belastning af hhv.
den pagaldende arm og den pagaldende skulder.

«Nar du har taget OmoLoc p3, skal du ikke selv kere bil, tohjulede
keretojer som f.eks. motorcykel, cykel, scooter eller andre
transportmidler, som du skal styre selv.

« Derudover skal du veere yderst forsigtig, da din evne til at ga og sta (ved
handprodukter evnen til at gribe) ogsa kan vaere pavirket.

«Veer opmaerksom pa, om du oplever usadvanlige andringer i
forbindelse med brugen af produktet — f.eks. tiltagende smerter — skal
du straks sege leegehjalp og omgéaende tage produktet af.

Kontraindikationer

Der er ingen kendte bivirkninger, som vedrgrer hele organismen. Ved

nedenstaende sygdomsbilleder er brug af produktet kun tilradeligt i

samrad med laegen:

» Hudsygdomme / -skader i det bergrte omrade af kroppen, iseer ved
betandelsestilstande; ligeledes ved opsvulmede ar med haevelse,
rodme og hypertermi

* Problemer med fglsomheden og blodgennemstremningen i benene,
f.eks. ved sukkersyge (diabetes mellitus)

« Forgget nedseettelse af hjerte- og lungefunktionen (risiko for forhgjet
blodtryk, nar hjzelpemidlet er taget pa, og der udferes eget kropslig
aktivitet)

« Lymfestase - og uklare haevelser af bleddele i sterre afstand fra
hjeelpemidlet

Brugsanvisning
A - Maverem

B - Overarmsrem

C - Underarmsrem

D - Handslynge
E - Fingerlomme
F - Smalle remme i siden

Patagning

Folgende vejledning viser, hvordan man tager en OmolLoc-ortose pa i
forbindelse med behandling af den hejre skulder.

o Stik hgjre hands fingre ind i fingerlommen pa hejre lukning. Bej hojre
arm, sa den ligger i en ret vinkel foran kroppen. Hold samtidig ortosen
fast under armen med albuen.

6 For nu ortosen bagfra rundt om ryggen. Fa evt. en anden til at hjeelpe
dig. Stik nu venstre hands fingre ind i fingerlommen pa venstre lukning.
0 Set nu hejre halvdel fast pa den venstre, uden at stramme alt for
meget.e Drej nu Omoloc, indtil overarmsremmen sidder i hgjre side

af kroppen.

@ Stram nu de to smalle remme i siden. Ortosen sidder nu stramt ind
til kroppen pa hgjde med taljen, uden at det foles ubehageligt. 0 Abn
nu overarms- og underarmsremmen samt handslyngen. Fikser forst
overarmen med den gverste rem i hojre side. @) Lag underarmen

og handen i de to tiloversblevne remme foran maven. Nar du lukker
remmen, skal du serge for, at armen stabiliseres, uden at det bliver

alt for stramt. Juster evt. maveremmen i hejden pa kroppen, sa armen
hviler i en aflastende, behagelig stilling.

Justering af remmenes stilling (med hjzelp fra faguddannet personale)
Ved behov kan remmenes position tilpasses underarmens laengde.

0 Losn en rem fra ortosens indvendige side. Flyt positionen og saet
remmen fast igen pa indersiden. Den overste kant af velcroen flugter med
maveremmens gverste kant. Q Spaendet flyttes, sa det sidder udvendigt.

Sadan bruges OmoLoc med skuldersele

Den ekstra skuldersele kan ved behov anvendes til en yderligere
stabilisering. @ Seet skulderselen fast et sted pa skulderen pa ydersiden
af Omoloc. Tag ortosen pa, som beskrevet ovenfor. m For remmen
fremad over den raske skulder. @ Szt enden af skulderselen med det
kantede stykke velcro fast pa underarmsremmen eller @ maveremmen.
@ Lesn nu det runde stykke velcro og juster remmens laengde
individuelt.

Aftagning

Abn overarms- og underarmsremmen samt handslyngen. Tag handen
ud af stroppen. Abn nu lukningen med fingerlommerne. Luk alle
velcrolukninger, sa du ikke gdelaegger dit tgj eller OmoLoc.

Renggring

Bemazerk: Produktet ma aldrig udseettes for direkte varme (f.eks. fra
radiator, solen, opbevaring i bil)! Materialet kan blive beskadiget. Dette
kan pavirke produktets funktion.

Vaer opmaerksom pa plejeanbefalingerne pa vaskemaerket. Maerket
sidder oppe pa maveremmens kant:

1.Vask produktet i handen.

2. Luk produktets burrelukning

3. Produktet ma ikke terretumbles.

Vask produktet regelmaessigt.
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Ved reklamationer bedes du kontakte den forhandler, hvor du har kebt
produktet.

Bemaerk: Vi tager kun imod rengjorte produkter

Anvendelsessted
Iht. indikationerne (skulder). Se anvendelsesomrade.

Vedligeholdelsesoplysninger
Ved korrekt handtering og pleje er produktet vedligeholdelsesfrit.

Samle- og monteringsvejledning
Omoloc leveres klar til brug.

Tekniske data/parametre

Omoloc er en ortose til skulderleddet. Den bestar af en maverem, en
overarms-, underarms- og handslynge - se punkt D - samt en ekstra
skuldersele, som fas som ekstraudstyr.

Omoloc - skuldersele, 1297506 0000000

Oplysninger vedrgrende brugen
Produktet er beregnet til individuel behandling af én patient.

Garanti

Lovbestemmelserne i det land, hvor produktet blev kebt, er gaeldende.
Henvend dig i garantitilfaelde forst direkte til den forhandler, hvor
du har kebt produktet. Produktet skal renses, inden det indsendes i
garantitilfaelde. Hvis oplysningerne vedrerende handtering og pleje
af OmoLoc ikke blev overholdt, kan garantien vaere begraenset eller
bortfalde helt.

Garantien er udelukket ved:

« Ved tilsideseettelse af indikationen

« Hvis det faguddannede personales instruktioner ikke falges

« Egenradige &ndringer pa produktet

Oplysninger om ansvar

Du ma ikke selvdiagnosticere eller selvmedicinere, medmindre du er
uddannet sundhedspersonale. For du bruger vores medicinske udstyr for
forste gang, skal du aktivt sgge rad fra en leege eller dette faguddannede
personale, da dette er den eneste made at vurdere virkningen af

vores produkt pa din krop og at bestemme eventuelle bivirkninger,

der kan opstar som folge af personlige forhold. Felg radene fra dette
faguddannede personale, samt alle instruktioner i dette dokument/eller
dens - ogsa delvise — online praesentation (herunder: tekst, billeder,
grafik osv.).

Hvis du fortsat er i tvivl efter at have konsulteret det faguddannede
personale, bedes du tage kontakt til din laege, forhandler eller direkte

til 0s.

Indberetningspligt

Pa grund af regional lovgivning er du forpligtet til straks at indberette
enhver alvorlig haendelse i forbindelse med brugen af dette medicinske
udstyr bade til producenten og til den kompetente myndighed. Vores
kontaktdata fremgar af denne brochures bagside.

Bortskaffelse
Udtjente produkter skal bortskaffes i henhold til de lokale regler.

Materialesammensatning
Polyamid (PA), Polyuretan (PUR), Polyaeter,
Polyoxymetylen (POM), Polypropylen (PP), Polyester (PES)

[MD] - Medical Device (Medicinsk udstyr)
ool - Maerkning af DataMatrix som UDI

Dato for eendring af teksten: 2024-02

1 Ortose = ortopaedisk hjeelpemiddel til stabilisering, aflastning,
immobilisering, styring eller korrektion af led eller krop

2En faguddannet er en person, som iht. geeldende lovgivning er
bemyndiget til at tilpasse og instruere i brugen af bandager og ortoser.

polski

Szanowni Klienci,
dziekujemy za zaufanie okazane produktom Bauerfeind.

Kazdego dnia pracujemy nad poprawg skutecznosci medycznej naszych
produktow, poniewaz Panstwa zdrowie jest dla nas bardzo wazne. Nalezy



Scisle stosowac sie do instrukcji uzytkowania i wskazowek fachowcéw.
Wszelkie pytania nalezy kierowac do lekarza prowadzacego lub sklepu
specjalistycznego, w ktérym nabyli Panstwo wyrob.

Przeznaczenie
Omoloc to wyréb medyczny. Jest to orteza! do unieruchomienia barku.

Wskazania

« Unieruchomienie, np. po operacji barku

« Stany pooperacyjne, pourazowe, przedoperacyjne
« Zwichniecie

A Zagrozenia wynikajace z zastosowania

« Orteze OmoLoc nalezy stosowac wytacznie zgodnie z informacjami
zamieszczonymi w niniejszej instrukcji i wskazaniami dotyczacymi jej
uzytkowania (przeznaczenie, miejsca zastosowania).

« Aby optymalnie dopasowac orteze Omoloc, nalezy powierzy¢ dobranie
jej rozmiaru specjaliscie2.

« Wszywka OmoLoc z informacjami na temat rozmiaru, producenta oraz z
wskazdwkami dotyczacymi prania i oznakowaniem CE jest umieszczona
na wewnetrznej czesci pasa brzusznego. Pierwsze dopasowanie
i poinstruowanie w zakresie zastosowania moze przeprowadzi¢
wytacznie przeszkolony specjalista.

« Jezeli produkt przepisat lekarz, trzeba omoéwic¢ z nim sposob i czas
stosowania. Poinformuje on réwniez, czy i z jakimi innymi produktami
mozna jednoczesnie stosowaé OmoLoc. Koniecznie przestrzegac
informacji uzyskanych przy zakupie produktu oraz instrukcji uzytkowania.

- Nieprawidtowe stosowanie, jak rowniez samowolna przerébka produktu
moze prowadzi¢ do szkdd i utraty gwarancji.

« Wyrdb nalezy chroni¢ przed bezposrednim kontaktem ze $rodkami
zawierajacymi ttuszcze lub kwasy, z masciami i balsamami.

» Wszelkie zaktadane na ciato srodki pomocnicze moga w wyniku zbyt
ciasnego dopasowania prowadzi¢ do wystapienia miejscowych uciskow
lub rzadziej do zwezenia naczyn krwionosnych lub nerwdw. W takich
przypadkach nalezy nieco poluzowac¢ pasy lub zapiecie i w razie
potrzeby sprawdzi¢ dopasowanie i rozmiar ortezy.

Uwaga: W przypadku poluzowania paskéw lub zdjecia produktu uraz nie
jest w wystarczajacym stopniu opatrzony. Nalezy w takim przypadku
unikac obciazania danego ramienia lub barku.

« Nie nalezy samodzielnie prowadzi¢ samochodu, pojazdu dwukotowego,
np. motocykla, roweru, skutera, ani zadnego innego $rodka transportu,
gdy ma sie zatozong orteze OmoLoc.

« Ponadto trzeba zachowac szczegélng ostroznosc, gdyz stosowanie
moze mie¢ wptyw na zdolnos¢ chodzenia i stania (w przypadku
produktow stosowanych na dtoniach i rekach — na zdolnos¢ chwytania).

« W razie zaobserwowania nietypowych zmian zwiazanych z noszeniem
produktu, np. nasilenia dolegliwosci, nalezy niezwtocznie skontaktowac
sie z lekarzem i zaprzestac stosowania produktu.

Przeciwwskazania

Dotychczas nie stwierdzono wystepowania dziatan ubocznych

dotyczgcych catego organizmu. W przypadku wymienionych ponizej

chordb stosowanie tego produktu trzeba bezwzglednie skonsultowac z

lekarzem:

« Choroby skéry, obrazenia w miejscu stosowania aktywnego
stabilizatora, w szczegdlnosci stany zapalne; nabrzmiate,
zaczerwienione i przegrzane blizny

« Zaburzenia czucia i ukrwienia nog, np. w przypadku cukrzycy (diabetes
mellitus)

« Znaczne ograniczenie wydolnosci serca i ptuc (zagrozenie wystapienia
podwyzszonego cisnienia podczas noszenia produktu oraz w przypadku
podjecia intensywnego wysitku)

« Zaburzenia uktadu limfatycznego - réwniez niewyjasnione obrzeki
tkanki migkkiej w partiach ciata oddalonych od zatozonego aktywnego
stabilizatora

Wskazowki dotyczace zastosowania

A - Pas brzuszny D - Pas na reke

B - Pas unieruchamiajacy ramie

C - Pas unieruchamiajacy
przedramie

E - Kieszonka na palce
F - Waskie, boczne paski

Zaktadanie
Ponizsza instrukcja opisuje zaktadanie ortezy Omoloc w celu
zaopatrzenia prawego stawu barkowego.
o Wtozy¢ palce prawej reki w kieszonke na palce na prawym zapieciu.
Prawe ramie przytrzymac przed soba w zgieciu pod katem prostym.
Przytrzymac przy tym orteze tokciem pod ramieniem.

Poprowadzi¢ teraz orteze od tytu wokot plecow. W razie potrzeby
poprosi¢ o pomoc drugg osobe. Wtozy¢ palce lewej reki w kieszonke
na palce na lewym zapieciu. Zapiac¢ rzep umieszczajac prawe
zapiecie na lewym i umiarkowanie je $ciagajac. Obrocic orteze
OmoLoc wokét tutowia na tyle, aby pas unieruchamiajacy ramie znalazt
sie na prawym boku. Nastepnie zapig¢ oba waskie boczne paski.
Orteza przylega scisle do ciata na wysokosci talii, a jednocze$nie nie
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powoduje dyskomfortu. G Rozpia¢ pas unieruchamiajacy ramie i pas
unieruchamiajacy przedramie oraz pas na reke. Za pomoca gornego pasa
unieruchomic najpierw ramie po prawej stronie. o Umiesci¢ przedramie
i reke w odpowiednich pasach na wysokosci brzucha. Podczas zapinania
pasow zwroci¢ uwage, aby ramie byto stabilne, lecz nie skrepowane. W
razie potrzeby skorygowac wysokos¢ umiejscowienia pasa brzusznego
na tutowiu, aby ramie spoczywato w odcigzonej, wygodnej pozycji.

L o liety)

Regulacja p paséw (zp 3 specj )
W razie potrzeby mozna dopasowac potozenie paséw do dtugosci
przedramienia. 0 Odpigc rzep pasa po wewnetrznej stronie ortezy.
Przesuna¢ potozenie i ponownie zapiaé rzep pasa na wewnetrznej
stronie ortezy. Gérna krawedz rzepu powinna przy tym przebiegac rowno
z gorna krawedzig pasa brzusznego. 0 Klamre przetozy¢ na zewnatrz.

Stosowanie OmoLoc z pasem barkowym

W celu dodatkowej stabilizacji mozna w razie potrzeby zastosowac pas
barkowy dostepny jako wyposazenie dodatkowe. @ Zapigc¢ rzep pasa
barkowego z tytu na zewnetrznej stronie ortezy OmolLoc. Zatozy¢ orteze
w sposdb opisany powyzej. m Poprowadzi¢ pas do przodu nad zdrowym
barkiem. @ Kwadratowy rzep znajdujacy sie na koncu pasa barkowego
przytwierdzi¢ do pasa unieruchamiajacego przedramie albo @ do pasa
brzusznego. @ Odpiac¢ zaokraglony koniec odczepianego zapiecia na
rzep i dopasowac indywidualnie dtugos¢ pasa.

Zdejmowanie

Rozpig¢ pas unieruchamiajacy ramie i pas unieruchamiajacy przedramie
oraz pas na reke. Wyjac ramie z pasow. Rozpig¢ zapigcie zaopatrzone w
kieszonki na palce. Zapiac zapigcia na rzep, aby zapobiec uszkodzeniu
odziezy lub ortezy OmoLoc.

Czyszczenie

Wskazowka: Produktu nie wolno wystawia¢ na dziatanie bezposredniego
zrodta ciepta (np. ogrzewania, promieni stonecznych, nie pozostawia¢ w
nagrzanym samochodzie)! Moze to spowodowac uszkodzenie materiatu.
Moze to skutkowac¢ zmniejszeniem skutecznosci ortezy.

Przestrzegac instrukcji znajdujgcych sie na wszywce. Znajduje sie ona
przy gornej krawedzi pasa brzusznego:

1. Produkt nalezy pra¢ recznie.

2.Zapiac¢ zapiecie na rzep.

3. Nie suszy¢ produktu w suszarce.

Produkt nalezy pra¢ regularnie.

W przypadku reklamacji zwrdcic sie do sprzedawcy, u ktdrego zakupiono
produkt.

Wskazéwka: Przyjmowane sg wytacznie czyste produkty.

Miejsce zastosowania
Zgodnie ze wskazaniami (bark). Patrz: Przeznaczenie.

Wskazowki dotyczace konserwacji
Produkt praktycznie nie wymaga konserwacji pod warunkiem nalezytego
stosowania i pielegnacji.

Instrukcja sktadania i montazu

Aktywny stabilizator OmoLoc jest dostarczany w stanie gotowym do
uzytku.

Dane techniczne / parametry

Omoloc jest ortezg stawu barkowego. Sktada sie z pasa brzusznego,
pasa unieruchamiajacego ramie, pasa unieruchamiajacego przedramie
i pasa na reke — patrz punkt D — oraz dostepnego jako opcja pasa
barkowego.

OmoLoc - pas barkowy, 129 7506 0000 000

Wskazowki na temat ponownego zastosowania

Produkt przeznaczony jest do indywidualnego zaopatrzenia jednego
pacjenta.

Gwarancja

Obowigzuja przepisy prawa kraju, w ktérym zakupiono wyrob. W razie
ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi nalezy sie najpierw zwrocic¢
bezposrednio do sprzedawcy, u ktérego zakupiono wyréb. Przed odda-
niem do reklamacji produkt nalezy oczyscic. Nieprzestrzeganie instrukcji
dotyczacych uzytkowania i czyszczenia Omoloc moze ograniczy¢ zakres
roszczen z tytutu rekojmi lub jej wytaczenie.

Wytaczenie rekojmi nastepuje w przypadku:

« Uzytkowania niezgodnego ze wskazaniami

« Nieprzestrzegania instrukcji specjalisty

« Samowolnych modyfikacji produktu

Zastrzezenie odpowiedzialnosci

Nie wolno samodzielnie stawia¢ diagnozy ani leczy¢ sie na wtasna
reke, chyba ze jest sie specjalista w tym zakresie. Przed pierwszym
uzyciem naszego produktu medycznego nalezy zasiegnac porady

lekarza lub przeszkolonego personelu specjalistycznego, poniewaz tylko
w ten sposob mozna oceni¢ wptyw naszego produktu na organizm i
okreslic ewentualne zagrozenia bedace nastepstwem jego stosowania,
wynikajgce z indywidualnych uwarunkowan. Nalezy stosowac sie do
zalecen specjalistycznego personelu, jak rowniez do wszystkich instrukcji
zawartych w niniejszym dokumencie lub jego prezentacji online, nawet
we fragmentach (w tym: tekstow, obrazéw, grafik itp.).

Jesli po konsultacji z personelem specjalistycznym pozostana
jakiekolwiek watpliwosci, nalezy skontaktowac sie z lekarzem,
sprzedawca lub bezposrednio z nami.

Obowiazek zgtaszania

Na podstawie regionalnych przepiséw prawa uzytkownik jest
zobowiazany do niezwtocznego zgtaszania wszelkich powaznych
incydentow zwigzanych z uzyciem tego wyrobu medycznego - zaréwno
producentowi, jak i wtasciwemu organowi. Nasze dane kontaktowe
mozna znalez¢ na odwrocie broszury.

Utylizacja
Po zakonczeniu uzytkowania zutylizowac produkt zgodnie z lokalnymi
przepisami.

Sktad materiatowy

Poliamid (PA), Poliuretan (PUR), Polieter,
Polioksymetylen (POM), Polipropylen (PP), Poliester (PE)

- Medical Device (Urzadzenie medyczne)
— Unikalny identyfikator urzadzenia - kod DataMatrix, UDI

Data zatwierdzenia lub czesciowej zmiany tekstu ulotki: 2024-02
Torteza = pomoc ortopedyczna stosowana do stabilizacji, odcigzenia,

unieruchomienia, prowadzenia lub korygowania konczyn lub tutowia

2 Specjalista to kazda osoba, ktora zgodnie z obowiazujgcymi
regulacjami krajowymi jest upowazniona do dopasowywania aktywnych
stabilizatordw i ortez oraz do instruowania w zakresie ich uzytkowania.

@ Cesky

Vazena zakaznice, vazeny zakazniku,
mnohokrat vam dékujeme, ze jste se rozhodl(a) pro produkt Bauerfeind.

Denné pracujeme na zlepSovani lékar'ské ucinnosti nasich produktd,
protoze nam zalezi na vasem zdravi. Peclivé si prectéte a dodrzujte
Udaje uvedené v tomto navodu k pouziti a pokyny odborného personalu.
V pripadé otazek se obratte na svého lékafe nebo na specializovany
obchod.

Ugel

Omoloc je lékarsky vyrobek. Je to ortéza' k imobilizaci ramena.

Indikace

« Imobilita, napf. po operaci ramene

« Pooperacni, posttraumaticka, predoperacni
« Luxace

A Rizika pouziti

Peélivé dodrzujte udaje uvedené v tomto navodu k pouziti a pokyny

odborného personalu.

< Omoloc je tfeba nosit pouze podle (daju tohoto navodu k pouZiti a
podle uvadénych oblasti pouziti (stanoveni Gcelu, misto nasazeni).

« K zajisténi optiméalniho nasazeni ortézy Omoloc je nutné, aby velikost
Omoloc zjistil prodkoleny odborny personal2.

« Nasivku pro OmoLoc s informacemi o velikosti, vyrobci, navodu k pranf
a oznacenim CE naleznete na vnitini strané brisniho pasu. (Prvni)
prizplsobeni a instruktaz smi provadét pouze proskoleny odborny
personal.

« Pokud vam tento vyrobek predepsal lékar, je bezpodminecné nutné,
abyste s nim projednali pouzivani a délku aplikace vyrobku. Lékar vas
bude informovat o tom, zda a s jakymi jinymi vyrobky lze pouZzivat
OmoLoc soucasné. Bez vyjimky respektujte pokyny, které jste obdrzeli
pfi porizeni tohoto vyrobku, a také navod k pouziti.

« Pri neodborném pouzivani nebo svévolnych zménach vyrobku mohou
vzniknout $kody a zanika zaruka.

« Zabrante kontaktu vyrobku s prostredky, které obsahuji tuky, kyseliny,
masti a télova mléka.

«Vsechny pomocné prostredky zvenci priloZzené na télo mohou, pokud
pevné doléhaji, vyvolat lokalni piiznaky zplsobené tlakem nebo
zfidka takeé zUzit prichozi cévy nebo nervy. V takovych pfipadech
prosim popruhy prip. prezku trochu uvolnéte a eventualné si nechte
zkontrolovat spravné usazeni a velikost ortézy.
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Pozor: Pri uvolnéni popruht nebo pfip. sejmuti vyrobku neni poranéni
dostate¢nym zplsobem osetreno. V tomto pripadé se vyvarujte
jakéhokoli zatizeni postizené paze nebo ramene.

« Neridte auto, dvoukolova vozidla, jako je motocykl, kolo, skutr nebo jiné
dopravni prostredky, které musite sami ovladat, s nasazenou ortézou
Omoloc.

« Kromé toho budte maximalné opatrni, protoze mize byt negativné
ovlivnéna i vase schopnost chiize a stani (u vyrobkd uréenych pro ruce a
paZe i schopnost Uchopu).

« Pokud zjistite v souvislosti s pouzivanim vyrobku neobvyklé zmény —
napfiklad zhoréeni obtizi, preruste jeho pouzivani a neprodlené
vyhledejte lékare.

Kontraindikace

Vedlej ky, které by ovlivnily cely organismus, nejsou doposud

znamé. Pri dale uvedenych priznacich onemocnéni je prilozeni a noseni

pomucky indikovano pouze po domluvé s vasim lékarem:

« Kozni choroby nebo poranéni v dotéené Casti téla, zvlasté pri zanétlivych
projevech; rovnéz vystupuijici jizvy s otoky, zarudnuti a prehrati

« Poruchy citlivosti a prokrveni nohou, napf. pfi (»cukrovce«) cukrovce
(Diabetes mellitus)

« Vétsi omezeni vykonnosti srdce a plic (nebezpeci zvyeni krevniho tlaku
s pfilozenou pomackou a pfi vétsi télesné namaze)

« Poruchy odvodu lymfy, také nejasné otoky mékkych tkani v mistech
vzdalenych od pfilozené pomUcky

Pokyny k pouzivani
A - Brisni pas

B - Pas kolem nadlokti

C - Pas na predlokti

D - Smycka kolem ruky

E - Kapsa na prsty

F - Uzké boc¢ni pasy

Obleéeni/ pfilozeni

Nasledujici navod zobrazuje prilozeni ortézy Omoloc k zajisténi pravého
ramena.

o Prsty pravé ruky umistéte do kapsy na prsty pravého uzavéru.
Pravou pazi ohnéte do pravého Uhlu pred télem. Pritom pevné (pfidrzte)
pridrzujte ortézu s loketnim kloubem pod pazi.

Nyni vedte ortézu vzadu kolem zad. VyuZzijte pritom pripadné pomoci
druhé osoby. Prsty levé ruky vsunte do kapsy na prsty levého uzavéru.
0 Pravy uzavér nyni prilepte suchym zipem s primérenym napnutim k
levému uzavéru. Ortézu OmoLoc vedte kolem trupu tak daleko, az se
pas na nadlokti nachazi na pravé strané téla.

@ Nyni utdhnéte oba Uzké boéni pasy. Ortéza nyni pevné priléha k t&lu
ve vysi pasu, ale nebudi nepfijemné pocity. Otevrete pas na nadlokti

a predlokti a také smycku kolem ruky. Nejdfive fixujte nadlokti hornim
pasem napravo. o Predlokti a ruku vlozte do obou zbyvajicich past pred
brichem. PFi uzavirani pasu dbejte, aby byla paze vedena bezpecné, ale
aby nebyla zaskrcena. Pripadné korigujte vysku brisniho pasu na téle,
aby paze spocivala v uvolnéné, pohodIné poloze.

Zména nastaveni polohy past (za pomoci odborného personalu)

V pfipadé potieby lze polohy past prizpsobit délce predlokti.

Q Odepnéte suchy zip pasu z vnitini strany ortézy. Posunte polohu a
pas na vnitini strané ortézy opét upevnéte suchym zipem. Horni hrana
suchého zipu je pritom ve stejné Urovni jako horni hrana brisniho pasu.
0 Spona se posune smérem ven.

(Vyuzivani) Pouzivani ortézy OmoLoc s ramennim pasem

K dalsi stabilizaci lze pripadné vyuZit ramenni pas, ktery je k dostani jako
volitelné prislusenstvi. Ramenni pas prilepte suchym zipem v oblasti
zad na vnéjsi stranu ortézy Omoloc. Ortézu prilozte vyse popsanym
zplsobem. @ Pas vedte pres zdravé rameno smérem dopredu.

Konec ramenniho pasu s hranatou sponou na suchy zip prilepte
suchym zipem k pasu na predlokti nebo @ k brisnimu pasu. @ Nyni
uvolnéte kulaty konec uzavéru a nastavte individualné pozadovanou
délku pasu.

Odkladani

Otevrete pas na nadlokti a predlokti a také smycku kolem ruky. Vyjméte
pazi z pasl. Nyni otevrete uzavér s kapsami na prsty. Uzaviete vSechny
suché zipy, abyste zabranili poskozeni odévu nebo ortézy Omoloc.
Pokyny k ¢isténi vyrobku

Upozornéni: Nikdy vyrobek nevystavujte pfimému teplu (napfiklad
topeni, slunecnimu zafeni, ulozeni v osobnim vozidle)! Maze dojit k
poskozeni materialu. To mUze negativné ovlivnit G¢innost vyrobku.
Respektujte pokyny k péci uvedené na nasivce. Nachazi na hornim okraji
brisniho pasu.

1. Vyrobek perte v ruce.

2. Zapnéte zip vyrobku.

3. Vyrobek neni vhodny do susicky.

Vyrobek perte pravidelné.

V pripadé reklamaci se obracejte na obchodnika, od kterého jste vyrobek
obdrzeli.

Upozornéni: Zpracovavame jen vycisténé zbozi.



Misto nasazeni
Podle indikaci (rameno). Viz stanoveni Gcelu.

Upozornéni tykajici se udrzby
Pri spravném zachdzeni a péci nevyzaduje vyrobek Zadnou udrzbu.

Navod k sestaveni a montazi
Ortéza Omoloc se dodava pripravena k okamzitému pouziti.

Technické udaje / parametry

Omoloc je ortéza pro ramenni kloub. Sklada se z brisniho pasu, pasu
kolem nadlokti, predlokti a smycky kolem ruky - viz bod D, a z volitelné
dodavaného ramenniho pasu.

OmolLoc - ramenni pas, 129 75060000000

Upozornéni tykajici se opakovaného pouzivani
Vyrobek je urc¢en k individudlnimu osetreni jednoho pacienta nebo pacientky.

Zaruka

Plati zdkonna ustanoveni zemé, ve které byl produkt zakoupen. Jestlize
predpokladate, Ze nastal pripad uplatnéni zaruky, obratte se nejdrive na
osobu, od které jste produkt zakoupili. Pred ohlasenim naroku ze zaruky
vyrobek vycistéte. Pri nerespektovani pokynl k nakladani s vyrobkem
Omoloc a k péci o néj muze byt zaruka omezena nebo vyloucena.
Plnéni ze zaruky je vylouceno v nasledujicich pripadech:

« Pouziti neodpovidajici indikaci

« Nerespektovani pokynt odborného personalu

« Svévolné pozmeénovani vyrobku

Pokyny k poskytovani odpovédnosti

Pokud nejste odborny zdravotnicky pracovnik, neprovadéjte
samodiagnostiku ani samolécbu. Pred prvnim pouzitim naseho
lékarského vyrobku se poradte s [ékafem nebo vySkolenym odbornym
personalem, protoze je to jediny zplisob, jak posoudit G¢inek naseho
vyrobu na vase télo a v pfipadé potreby urcit pripadna aplikacni rizika
vyplyvajici z vasi télesné konstituce. Ridte se radami tohoto odborného
personalu a vsemi informacemi v tomto dokumentu / nebo jeho online
verzi — véetné vynatkl (zejména: texty, obrazky, grafika atd.).

Mate-li po konzultaci s odbornym personalem jakékoli pochybnosti,
obratte se na svého |ékare, prodejce nebo kontaktujte prfimo nas.

Ohlasovaci povinnost

Na zakladé regionalnich zakonnych predpist jste povinni neprodlené
ohlasit kazdou zavaznou udalost pri pouziti tohoto lékarského vyrobku jak
vyrobci, tak i prislusnému Gradu. Nase kontaktni Gdaje najdete na zadni
strané této brozury.

Likvidace vyrobku

Po skonceni doby pouZitelnosti vyrobek zlikvidujte podle platnych
mistnich predpisu.

Slozeni materialu
Polyamid (PA), Polyuretan (PUR), Polyéter,
Polyoxymethylen (POM), Polypropylen (PP), Polyester (PES)

- Medical Device (Zdravotnicky prostiedek)
- Identifikator maticového 2D kodu jako UDI

Stav informaci: 2024-02

Tortéza = ortopedicka pomucka pro stabilizaci, odlehceni, fixaci, vedeni
nebo korekci koncetin ¢&i trupu

20dborny personal je kazda osoba, ktera je opravnéna dle platnych statnich
nafizeni provadét pfizpisobeni a instruktaz o pouzivani bandazi a ortéz.

@ slovensky

Vazena zakaznicka, vazeny zakaznik,

dakujeme pekne, ze ste sa rozhodli pre vyrobok firmy Bauerfeind.
Pracujeme kazdy den na zlepseni medicinskej U¢innosti nasich vyrobkoy,
lebo Vase zdravie ndm lezi na srdci. Precitajte si a respektujte ¢o
najpresnejsie zadania uvedené v tomto navode a pokyny kvalifikovaného
personalu. Pri otdzkach sa obratte na svojho lekara alebo odbornud
predajnu.

Urcenie ucelu

Omoloc je medicinsky vyrobok. Je ortéza! na imobilizaciu ramien.
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Indikacie

« Imobilizacia, napr. po operacii ramena

« Postoperacna, posttraumaticka, predoperacna
« Luxacia

A Rizika pouzitia

«Omoloc sa smie pouzivat iba v sulade s tdajmi stanovenymi v tomto
navode na pouzitie a v uvedenych oblastiach pouzitia (uréenie Ucelu,
miesto pouzitia).

« Aby bolo mozné zabezpecit optimalnu polohu ortézy OmoLoc, musi
vyskoleny odborny personal? stanovit potrebnu velkost.

« Nasivka Omoloc s informaciami o velkosti, vyrobcovi, spésobe prania a
znackou CE sa nachadza na vnutornej strane brusného popruhu. (Prvé)
prisposobenie a poucenie musia vykonat vyskoleni odborni pracovnici.

+ Ak vam bol predpisany vyrobok, potom konzultujte s lekarom o spésobe
a dlzke pouzivania. Informuje vas o tom, ¢i a s ktorymi vyrobkami sa da
sucasne pouzivat OmoLoc. ReSpektujte bez vynimky pokyny, ktoré ste
dostali pri zakupeni vyrobku, a tiez navod na pouzivanie.

« Pri neodbornom pouzivani alebo svojvolnej zmene produktu mézu
vzniknut $kody a dojde k zaniku zaruky.

« Zabrante kontaktu s prostriedkami s obsahom tuku a kyseliny, masti a
emulzii.

« VSetky pomocky, ktoré sa prikladaju na telo z vonkajsej strany moézu,
ak prilis tesne doliehaju, spdsobit lokalne priznaky tlaku, alebo tiez v
zriedkavych pripadoch zUzit prechadzajuce tepny alebo nervy.

V takychto pripadoch povolte trochu popruhy alebo uzaver a v

prip. si nechajte skontrolovat spravne nasadenie a velkost ortézy.
Pozor: Pri uvolneni popruhov alebo odstraneni vyrobku nedochadza
k dostatoénému oSetreniu zranenia. V tomto pripade musite zabranit
akémukolvek zatazeniu postihnutej ruky alebo postihnutého ramena.

« Nesoférujte auto, dvojkolesové vozidla ako motocykel, bicykel,
skuter alebo iné dopravné prostriedky, ktoré musite ovladat sami,

s natiahnutou ortézou OmolLoc.

« Okrem toho budte mimoriadne opatrni, pretoze vasa schopnost chodit a
stat (schopnost uchopenia v pripade vyrobkov na ruky a ramena) bude
tieZ vazne narudena.

« Ak na sebe zistite v suvislosti s pouzivanim vyrobku mimoriadne
zmeny - napr. zvysenie tazkosti — vyhladajte okamzite lekarsku pomoc a
odlozte ihned vyrobok.

Kontraindikacie

Vedlajsie Ucinky, ktoré postihuju cely organizmus, nie st doteraz zname.

Na nasledujlcich obrazkoch ochorenia sa zobrazuje pouzivanie vyrobku

iba po porade s lekarom:

« Ochorenia a zranenia pokozky v dotknutej casti tela, obzvlast pri
zapalovych prejavoch, takisto vystupujucich jazvach s opuchmi,
scCervenanim a prehriatim

« Poruchy citlivosti a prekrvenia noh, napr. pri cukrovke (Diabetes mellitus)

« Zvy$ené obmedzenie vykonnosti srdca a plic (nebezpecenstvo zvysenia
krvného tlaku pri zaloZzenej pomécke a zvysenom fyzickom vykone)

« Poruchy odtekania lymfy, ako aj neobjasnené opuchy makkych tkaniv
distalne od prilozenej pomdocky

Upozornenia tykajuce sa pouZivania
A - Brusny popruh

B - Popruh nadlaktia
C - Popruh predlaktia

D - Zaves ruky
E - Vrecko na prsty
F - Uzke bocné pasy

Obliekanie / zakladanie

Nasledujuci navod zobrazuje nasadenie ortézy Omoloc pre oSetrenie
praveho pleca.

o Prsty pravej ruky vlozte do vrecka na prsty pravého uzaveru.
Natiahnite pravu ruku v pravom uhle pred telo. Pritom pevne drzte
ortézu s klbom lakta pod ramenom.

Q Teraz prevedte ortézu zo zadnej strany okolo chrbta. PoZiadajte
pritom pripadne o pomoc inej osoby. Prsty [avej ruky zavedte do vrecka
na prsty lavého uzaveru. Upevnite potom pravy uzaver pod miernym
napnutim na lavy uzaver. @@ Ortézu Omoloc otocte na drieku tak, aby sa
popruh horného ramena nachadzal na pravej strane tela.

QTeraz pevne dotiahnite oba Uzke bo¢né popruhy. Ortéza potom sedi
pevne, ale nie neprijemne na tele, vo vySke pasu. Rozpojte popruh
nadlaktia a predlaktia, ako aj zavesy ruky. Nadlaktie najprv upevnite na
pravej strane hornym popruhom. Predlaktie a ruku polozte do oboch
zvy$nych popruhov pred bruchom. Pri zatvarani popruhov davajte pozor
na to, aby bolo rameno bezpecne vedené, ale nie priskrtené. Pripadne
vys$kovo upravte brusny popruh, aby bolo rameno v odlahcenej, pohodlnej
polohe.

Prestavenie poldh popruhu (pomocou kvalifikovaného personalu)

V pripade potreby je mozné upravit polohy pasov na dizku predlaktia.
Pas uvolnite z vnutornej strany ortézy. Zmerite polohu a pas upevnite

opat na vnatornu stranu. Horna hrana suchého zipsu pritom uzatvara

hornu hranu brusného pésu. 0 Sponu prelozte smerom von.

Pouzitie ortézy OmoLoc s ramennym popruhom

Pre dodatoc¢nu stabilizaciu je mozné v pripade potreby pouZit ramenny
popruh, ktory je mozné ziskat na poziadanie. @ Ramenny popruh pevne
upevnite suchym zipsom v oblasti chrbta na vonkajsiu stranu ortézy
Omoloc. Ortézu nasadte tak, ako je popisané vyssie. @ Popruh prevlecte
okolo zdravého pleca smerom dopredu. @ Koniec ramenného popruhu
s hranatym jazyckom upevnite bud na popruh predlaktia alebo @ na
bruény popruh. @Teraz uvolnite kruhovy koniec uzaveru a individualne
nastavte dlzku popruhu.

Zlozenie

Rozpojte popruh nadlaktia a predlaktia, ako aj ru¢né zavesy. Rameno
vyberte z popruhov. Teraz otvorte uzaver s vreckami na prsty. Zatvorte
véetky suché zipsy, aby ste zabranili poskodeniu vasho odevu alebo
ortézy Omoloc.

Upozornenia tykajuce sa ¢istenia

Upozornenie: Nevystavujte vyrobok priamemu Zziareniu (napr. kurenie,
slneéné Ziarenie, uskladnenie v osobnom automobile)! MoZnost
poskodenia materialu. Toto méze znizit Gcinnost vyrobku.
Dodrziavajte pokyny k oSetrovaniu uvedené na vsitom Stitku. Tato sa
nachadza na hornom okraji popruhu brucha:

1. Vycistit vyrobok ru¢nym umyvanim.

2. Uzavrite uzaver vyrobku

3.Vyrobok nie je vhodny do susicky.

Vyrobok musite pravidelne umyvat.

Pri reklaméaciach sa obratte na obchodnika, od ktorého ste zakupili
vyrobok.

Upozornenie: Upravuje sa iba vycisteny tovar.

Miesto nasadenia
Podla indikacii (plece). Pozri Ur¢enie Ucelu.

Upozornenia tykajuce sa o$etrovania vyrobku

Pri spravnom zaobchadzani a starostlivosti si vyrobok nevyzaduje
prakticky Ziadne osetrovanie.

Navod na zostavenie a montaz
Ortéza Omoloc sa dodava pripravena na pouzitie.

Technické udaje / parametre

Omoloc je ortéza pre ramenny kib. Sklada sa z bedrového popruhu,
popruhu hornej ¢asti ruky popruhu na predlaktie a ruku - pozri bod D a
volitelného ramenného popruhu.

OmoLoc - ramenny popruh, 129 7506 0000 000

Pokyny pre opakované pouzitie

Vyrobok je napldnovany na individualne oSetrovanie pacienta alebo
pacientky.

Zaruka

Platia zakonné ustanovenia krajiny, kde bol vyrobok zakupeny. Ak vznikne
podozrenie na zaruc¢ny pripad, kontaktujte najprv priamo tu osobu, od
ktorej ste vyrobok zakupili. Vyrobok sa musi pred podanim zarucnej
reklamacie vycistit. Pokial neboli dodrzané pokyny k manipulacii a
osetrovaniu OmoLoc, mdze byt negativne ovplyvnena alebo vylicena
zaruka.

Zaruka je vylucena pri:

« Pouzivani bez spravnej indikacie;

« Nedodrziavani pokynov kvalifikovaného personalu;

« Svojvolnych zmenach vyrobku

Pokyny k zaruke

Nevykonavajte samostatnu diagnostiku ani samoliecbu, pokial nie

ste kvalifikovany zdravotnicky pracovnik. Pred prvym pouZzitim nasho
medicinskeho vyrobku sa bezpodmienecne poradte s lekarom alebo
kvalifikovanym zdravotnickym personalom, pretoZe je to jediny sposob,
ako posudit U¢inok nasho vyrobku na vase telo a prip. urcit uzivatelské
rizika, ktoré vyplyvaju z vasej osobnej konstitucie. Respektujte rady
tohto kvalifikovaného zdravotnickeho personalu a tiez vsetky informacie
uvedené v tychto podkladoch / alebo v ich - online prezentacii (tiez: texty,
obrazky, grafiky atd.).

Pokial mate po konzultacii s odbornym personalom nadalej pochybnosti,
obratte sa na svojho lekéra, predajcu alebo kontaktujte priamo nasu
spolo¢nost.

Ohlasovacia povinnost’

Na zaklade regionalnych zakonnych predpisov ste povinni, bezodkladne
nahlasit kazdy zavazny problém pri pouZzivani tohto medicinskeho
vyrobku vyrobcovi, ako aj kompetentnému uradu. Nase kontaktné Udaje
najdete na zadnej strane tejto brozury.
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Likvidacia vyrobku
Zlikvidujte vyrobok po ukonceni pouZivania podla miestnych predpisov.

Zlozenie materialu

Polyamid (PA), Polyuretan (PUR), Polyeter,
Polyoxymetylén (POM), Polypropylén (PP), Polyester (PES)

— Medical Device (Zdravotnicke pomdcky)
- Znackovac datova matrica ako UDI

Stav informécii: 2024-02

Tortéza = ortopedicka pomécka na stabilizaciu, odlahéenie, znehybnenie,
vedenie alebo korekciu koncatin alebo trupu

20dbornym personalom je kazda osoba, ktora je v sulade s platnymi

narodnymi predpismi opravnena vykonavat prispdsobenie a zaskolenie
do pouzivania banddzi a ortéz.

@ magyar

Tisztelt Vasarlonk!

Koszonjuk, hogy a Bauerfeind termékét valasztotta.

Minden nap azon dolgozunk, hogy a termékeink egészseégugyi haté-
konysagat noveljik, hiszen az On egészsége fontos szamunkra. Kérjlk,
pontosan olvassa el és tartsa be a jelen hasznalati Utmutato eldirasait
és a szakszemélyzet utasitasait. Felmerild kérdéseivel kapcsolatban
forduljon a kezeléorvosahoz vagy keresse fel a szakizletet.

Rendeltetés
Az Omoloc egy gyogyaszati termék. A vall régzitésére szolgald ortézis'.

Javallatok

«Immobilizalasra, pl. valloperaciot kovetéen
« Operaci6 utan, poszttraumas esetben, operacio elétt
« Ficam

A Hasznalati kockazatok

« Az Omoloc kizarolag a hasznalati Utmutatéban talalhatd utasitasok
szerint és a felsorolt felhasznalasi teriileteken (rendeltetés, hasznalati
hely) viselhetd.

« Az OmoLoc optimalis illeszkedésének biztositasa érdekében az OmoLoc
méretét képzett szakszemélyzetnek? kell meghataroznia.

» Az OmoLoc bevarrt cimkéje, amely a termék méretét, gyartojat,
valamint a termék mosasaval és CE-jeldlésével kapcsolatos
informacidkat tartalmazza, a haspant belsé részében talalhato. Az (elsé)
egyedi illesztést és a bemutatast kizarolag képzett szakszemélyzet
végezheti.

+Ha Onnek a terméket orvos irta fel, beszélje meg vele annak
hasznalatat és alkalmazasi idétartamat. O tajékoztatni fogja Ont arrol,
hogy az OmoLoc hasznalhato-e egyszerre mas termékekkel, és ha
igen, melyekkel. Kérjlk, kivétel nélkil vegye figyelembe az utasitasokat,
illetve a hasznalati Gtmutatdt, amelyet a termék megvasarlasakor
kapott.

« A termék szakszerutlen hasznalata vagy 6nkényes modositasa a
termék karosodasahoz vezethet, ekkor a garancia érvényét veszti.

«Ugyeljen arra, hogy a termék ne érintkezzen zsir- vagy savtartalmu
anyagokkal, kendcsokkel és krémekkel.

« A testre kivilrél felhelyezett valamennyi segédeszkoz szoros
felhelyezés esetén nyomadsérzést okoz, vagy ritka esetekben akar ossze
is nyomhatja a vérereket vagy az idegeket. llyen esetekben kérjik,
lazitsa meg egy kicsit a pantokat, ill. a tépdzarat, és sziikség esetén
ellendriztesse az ortézis megfeleld illeszkedését és méretét.

Vigyazat: Ha a pantok meglazulnak, vagy a terméket eltavolitjak, a
sérilés ellatasa nem megfelelé. Ebben az esetben kerllje az érintett
kar vagy az érintett vall barmilyen megterhelését.

« Ne vezessen autot, kétkerek( jarmUveket, példaul motorkerékpart,
kerékpart, rollert vagy mas olyan kozlekedési eszkozt, amelyet sajat
maganak kell vezetnie, amikor az OmoLoc fel van helyezve.

« Ezenkivil legyen rendkiviil dvatos, mivel az On jards-és allasképessége
(a kéz- és kartermékek esetében a fogoképesség) is nagymertékben
korlatozodik.

« Amennyiben a termék hasznalataval 6sszefliggésben szokatlan
valtozasokat észlel magan - pl. a tiinetei sulyosbodnak —, stirgésen
keressen fel egy orvost és ne hasznalja tovabb a terméket.



Ellenjavallatok

Jelenleg nem ismertek a terméknek az egész szervezetre hato

mellékhatasai. A kovetkezd diagnozisok esetén a termék hasznalata csak

az orvossal folytatott megbeszélés utan javallott:

- Bérbetegségek, a bér sériilései a segédeszkoz altal ellatott testtajékon,
kilonosen gyulladasos tiinetek megléte esetén, valamint gyulladt és
duzzadt hegek, borpir és tulzott melegség esetén

« A labak érzékelési és a vérellatasi zavara esetén, pl. cukorbetegség
(Diabetes mellitus)

« A sziv és a tidé mikodésének erds csokkenése (magas vérnyomas
veszélye a segédeszkoz nagy erdkifejtéssel jaro fizikai tevékenység
kozben torténd viselésekor)

« Nyirokkeringési zavarok, tisztazatlan, testidegen lagyrészi duzzanatok a
felhelyezett orvosi segédeszkozok miatt

Hasznalati utmutaté

A - Haspant D - Kézkotés

B - Felkarpant E - Ujjzseb

C - Alkarpant F - Vékony oldalpant
Felvétel / felhelyezés

Az alabbi Gtmutatd leirja az OmoLoc bandazs felhelyezését a jobb vall
ellatasa esetén.

o Helyezze a jobb kéz ujjait a jobb oldali régzités ujjzsebébe. A

jobb kezét hajlitsa derékszogbe maga el6tt. Szorosan régzitse a
konyokiziletet tarto bandazst a kar alatt.

@ Vezesse 4t a bandazst hatulrél a hat koriil. Adott esetben ehhez

kérje egy masik személy segitségét. Helyezze a bal kéz ujjait a bal

oldali régzités ujjzsebébe. A jobb oldali rogzitést kozepes erésséggel
erdsitse a bal oldali rogzitésre. @ Az Omoloc segédeszkozt ugy tekerje a
torzs koré, hogy a felkarpant a test jobb oldalan helyezkedjen el.

Q Hlzza meg a két vékony oldalsd pantot. Az ortézis igy szorosan, de
nem kényelmetlenil simul a testre a derék magassagaban. 0 Kapcsolja
ki a felkar- és alkarpantot, valamint a kézkotést. El6szor rogzitse a
felkart a fels6 panttal a jobb oldalon. o Az alkart és a kezet helyezze

a két kimaradt pantba a has el6tt. A pant bekapcsolasakor tgyeljen

arra, hogy a pant a kart biztosan tartsa, de ne szoritsa. Adott esetben
modositsa a haspant magassagat a testnél, hogy a kar tehermentesitett,
kényelmes poziciéban legyen.

A pént pozicisjanak beallitisa (szak lyzet segitségével)
Szlikség esetén a pant pozicioja az alkar hosszanak megfelelden
médosithaté. @) Kapcsolja ki a bandazs belsé oldalan lévé egyik pantot.
Csusztassa el a pantot, majd rogzitse azt ismét a belsé oldalra. A tépézar
felsd szegélye ekkor a haspant felsd szegélyéhez tapad. @ A kapocs
kivilre kerdl.

Az OmoLoc hasznalata vallpanttal

Az extra stabilizalds érdekében sziikség esetén hasznalhat opcionalisan
kaphato vallpantot is. @ Rdgzitse a vallpantot a hatrészen az Omoloc
kiils6 oldalara.

A bandazst a fentieknek megfelelden helyezze fel. ) Vezesse elére a
pantot az egészséges vallon at. @ Rogzitse a vallpant végét a szogletes
tépGzaras cipényelv segitségével az alkarpantra vagy @ a haspantra.
@ Kapcsolja ki a kerek tépdzaras véget, és allitsa be egyénileg a pant
hosszat.

Levétel

Kapcsolja ki a felkar- és alkarpantot, valamint a kézkotést. Vegye ki a
kart a pantokbol. Nyissa ki az ujjzsebes rogzitést. Zarja le az 6sszes
tépdzarat, hogy a ruhdja vagy az Omoloc ne karosodjon.

Tisztitasi utasitasok

Megjegyzés: Ugyeljen arra, hogy a terméket soha ne érje kozvetlen
héhatas (pl. fltés, napsugarzas vagy gépkocsiban torténd tarolas miatt).
Az ilyen hatasok miatt az anyag karosodhat. Mindez befolyasolhatja a
termék hatékonysagat.

Vegye figyelembe a termék bevarrt cimkéjén olvashaté gondozasi
utasitasokat. Ez a haspant felsé szélén talalhatoé:

1. A termék kézi mosassal tisztithatd.

2. Kapcsolja 0ssze a termék pantjat.

3. A termék nem szarithatd szaritogépben.

A terméket rendszeresen mossa ki.

Reklamacio esetén forduljon a keresked6jéhez, akitél a terméket
vasarolta.

Megjegyzés: Csak tisztitott termék reklamaciojaval foglalkozunk.

Hasznalati hely
A javallatoknak megfeleléen (vall). Lasd a rendeltetést.

Karbantartasi utasitasok

Megfeleld kezelés és dpolas esetén a termék gyakorlatilag nem igényel
karbantartast.
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Osszeallitasi és szerelési utmutato
Az Omoloc hasznalatra kész allapotban keril kiszallitasra.

Miiszaki adatok / paraméterek

Az Omoloc a vallizllet szamara készilt bandazs. Egy haspantbdl,
egy felkar-, egy alkar- és egy kézkotésbél - ldsd D pont, valamint egy
opcionalisan kaphato véllpantbol all.

OmoLoc - vallpant, 129 7506 0000000

Utasitasok ujboli hasznalathoz
A termék a betegek egyénre szabott ellatdsara készilt.

Garancia

Annak az orszagnak a torvényi eléirasai érvényesek, amelyben a terméket
megvasarolta. Amennyiben On garancialis problémat gyanit, kérjik, hogy
elészor forduljon ahhoz, akitél On a terméket megvasarolta. Kérjik, hogy a
termeéket a garancidlis probléma bejelentése eldtt mossa ki. Amennyiben
a Omoloc haszndlatdra és az dpolasara vonatkozo utasitasokat nem
tartottak be, a garancia karosodhat vagy kizarasra kerilhet.

A garanciat kizard feltételek:

« Nem az indikacionak megfelelé hasznalat

« Amennyiben nem tartjak be a szakszemélyzet utasitasat

« Onhatalmilag elvégzett valtoztatasok a terméken

Jogi nyilatkozat

Ne végezzen ondiagnozist vagy ongyogyitast, hacsak nem egészségiigyi
szakember. Gyogyaszati termékink elsé hasznalata elétt mindenképpen
kérje ki orvos vagy szakképzett személyzet tandcsat, mivel csak

igy mérheté fel termékiink hatasa az On szervezetére, és csak

igy hatarozhatok meg az On személyes alkata miatt esetlegesen
felmeriilé hasznalati kockazatok. Kovesse az emlitett szakszemélyzet
tanacsait, valamint az ebben a dokumentumban/vagy annak online
megjelenitésében (szovegek, képek, grafikak stb.) talalhato 6sszes
utasitast.

Amennyiben az egészségligyi szakemberrel valo konzultaciot kdvetéen
barmilyen kételye marad, kérjik, forduljon orvosahoz, viszonteladdjahoz
vagy kozvetlenil hozzank.

Jelentési kotelezettség

A regionalis térvényi eléirdsok alapjan On kételes a jelen gydgyaszati
termék hasznalata soran jelentkezd valamennyi jelentés eseményt
haladéktalanul jelenteni a gyartd, valamint az illetékes hatosag felé.
Elérhetéségeinket a jelen tajékoztatd hatoldalan talalja.

Artalmatlanitas

Kérjiuk, a hasznalatot kdvetéen a terméket a helyi eldirasoknak
megfeleléen artalmatlanitsa.

Anyag Osszetétele
Poliamid (PA), Poliuretan (PUR), Poliéter, Polioximetilén (POM),
Polipropilén (PP), Poliészter (PES)

— Medical Device (Orvostechnikai eszkoz)
— Az UDI az adatmatrix azonositéja

Szdveg ellenérzésének datuma: 2024-02

Tortézis = ortopédiai segédeszkoz a végtagok vagy a torzs
stabilizélasahoz, tehermentesitéséhez, nyugalomba helyezéséhez,
beallitdsdhoz vagy tartasanak korrigalasahoz

2 A szakszemeélyzet azokat a személyeket foglalja magaba, akik az adott
orszagaban érvényes eldirasok értelmében a bandazsok és ortézisek
egyedi illesztésére és hasznalatanak betanitasara jogosultak.

@ hrvatski

Postovani korisnici,

zahvaljujemo vam Sto ste se odlucili za proizvod tvrtke Bauerfeind.

Mi svakodnevno radimo na pobolj$anju medicinske ucinkovitosti svojih
proizvoda jer vase nam je zdravlje izuzetno vazno. Molimo procitajte i
obratite pozornost na specifikacije navedene u ovim uputama za uporabu
i na upute stru¢nog osoblja. Ako imate kakvih pitanja, obratite se svom
lije¢niku ili specijaliziranoj trgovini.

Odredena primjena

OmoLoc je medicinski proizvod. To je ortoza' za imobilizaciju ramena.

Indikacije

« Imobilizacija, npr. nakon operacije ramena

« Postoperativno, posttraumatski, predoperativno
« Luksacija

A Rizici primjene proizvoda

« OmoLoc dopusteno je nositi samo u skladu s podacima navedenima u
ovim uputama za uporabu i navedenim podruc¢jima primjene (odredena
primjena, mjesto primjene).

« Da bi ortoza Omoloc bila optimalno postavljena, njezinu veli¢inu treba
odrediti $kolovano struéno osoblje2.

« Ugradena oznaka proizvoda OmoLoc s informacijama o velicini,
proizvodacu, uputama za pranje i CE oznakom nalazi se u unutarnjem
dijelu trbusne trake. (Prvu) prilagodbu i postavljanje smije vrsiti samo
stru¢no Skolovano osoblje.

« Ako Vam je proizvod propisao lije¢nik, molimo da se vezano za uporabu
i duljinu noSenja obavezno s njime posavjetujete. On ¢e Vas takoder
informirati moZe li se ortoza OmolLoc koristiti istovremeno s drugim
proizvodima i na koji nacin. Molimo bez iznimke se pridrzavajte
naputaka koje ste dobili prilikom nabavke proizvoda, kao i ovih uputa za
uporabu.

« U slucaju nepropisne primjene ili takoder samovoljnih izmjena na
proizvodu, mogu nastati Stete i jamstvo prestaje vrijediti.

« Izbjegavajte kontakt sa sredstvima koja sadrze masnoce i kiseline,
ljekovitim mastima i losionima.

« Sva pomocna sredstva koje se koriste izvana na tijelu mogu, ako
precvrsto nalijezu, uzrokovati pojavu lokalnih tragova pritiska ili, u
rijetkim slucajevima, suzenje krvnih zila ili Zivaca. U takvim slucajevima
molimo malo olabavite pojas odnosno zatvarac i eventualno obavite
provjeru odgovarajuceg oblika i velicine ortoze.

Oprez: Ako je traka olabavljena ili je proizvod uklonjen, nema dovoljnog
zbrinjavanja odnosno tretiranja ozljede. U tom slu¢aju izbjegavajte bilo
kakvo opterecenje zahvacene ruke odnosno ramena.

« S postavljenom OmoLoc ne upravljajte osobno automobilom, vozilima
na dva kotaca kao Sto su motocikl, bicikl, skuter ili druga prijevozna
sredstva kojima morate samostalno upravljati.

« Budite izuzetno oprezni jer ¢e vasa sposobnost hodanja i stajanja (u
slu¢aju proizvoda za Sake i ruke to se odnosi na sposobnost drzanja)
takoder biti ozbiljno narusena.

« Ako tijekom uporabe proizvoda na sebi primijetite neuobicajene
promjene — npr. povecanje tegoba — odmah se obratite lije¢niku i
prestanite s uporabom proizvoda.

Kontraindikacije

Dosad nisu poznate nuspojave koje djeluju na cijeli organizam. U slucaju

sljedecih simptoma bolesti koristenje ovog proizvoda indicirano je tek

nakon prethodnog savjetovanja s lijecnikom:

« Kozna oboljenja ili ozljede na lijecenom dijelu tijela, narocito u
slucaju upalnih pojava, te izboceni oziljci s oteklinama, crvenilom i
hipertermijom

« Poremecaji osjeta i cirkulacije u nogama, npr. kod Secerne bolesti
(Diabetes mellitus)

« Znacajnije narusena funkcija srca ili pluc¢a (opasnost od povecanja
krvnog tlaka ako se pomagalo nosi tijekom pojac¢anog tjelesnog napora)

« Poremecaji limfne drenaze - ukljucujuci nejasne otekline mekog tkiva
distalno od postavljenog pomagala

Upute za uporabu
A —Trbusna traka

B - Nadlakti¢na traka

C - Podlakti¢na traka

D - Povez za Saku
E - DZep za prste
F - Uske bocne trake

Navlacenje / postavljanje

Sljedece upute pokazuju postavljanje ortoze OmoLoc radi lijecenja
desnog ramena.

o Stavite prste desne ruke u dZep za prste desnog zatvaraca. Stavite
desnu ruku pod pravim kutom ispred tijela. Pritom lakatnim zglobom
pridrzite ortozu pod rukom.

0 Previjte ortozu straga preko leda. Neka vam pritom pomogne druga
osoba ako je potrebno. Stavite prste lijeve ruke u dzep za prste lijevog
zatvaraca.

o Umijereno zategnite i ¢ickom pricvrstite desni zatvarac na lijevi
zatvarac. 0 Okrecite OmoLoc na trupu dok nadlakti¢na traka ne sjedne
na desnu stranu tijela.

6 Pritegnite obje uske bocne trake. Ortoza sada ¢vrsto nalijeze na
tijelo u visini struka, ali ne stvara neugodu. Q Otvorite nadlakticnu i
podlakti¢nu traku te povez za Saku. Prvo nadlakticu fiksirajte gornjom
trakom s desne strane. o Stavite podlakticu i $aku u dvije preostale
trake pred trbuhom. Prilikom zatvaranja traka pazite da stabilizirate
ruku, ali je ne stegnete previse. Po potrebi ispravite trbusnu traku na
tijelu po visini, kako bi ruka mogla mirovati u opustenom, udobnom
polozaju.
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Podesavanje poloZaja traka (uz pomoé struéne osobe)

Ako je potrebno, polozaji traka mogu se prilagoditi duljini podlaktice.
Q Odlijepite jednu traku s unutarnje strane ortoze. Promijenite polozaj
i opet zalijepite traku s unutarnje strane. Pritom se gornji rub cicka
zatvara s gornjim rubom trbusne trake. o KopCu pricvrstite s vanjske
strane.

Upotreba ortoze OmoLoc s ramenom trakom

Radi dodatne stabilizacije mozete po potrebi koristiti i opcionalno
dostupnu ramenu traku. @ Zalijepite ramenu traku na lednom podrucju
na vanjsku stranu ortoze OmoLoc. Stavite ortozu prema prethodnom
opisu. m Prebacite traku naprijed preko zdravog ramena. @ Uglatim
jeziccem s ¢ickom zalijepite kraj ramene trake na podlakti¢nu traku ili
@ na trbusnu traku. é Odvojite okrugli kraj ¢icka i postavite zeljenu
duljinu trake.

Skidanje

Otvorite nadlakti¢nu i podlakti¢nu traku te povez za Saku. Izvadite ruku iz
traka. Otvorite zatvarac s dzepovima za prste. Zatvorite sve zatvarace s
¢ickom da se ne bi ostetila vasa odjeca ili OmoLoc.

Upute za ¢iséenj

Napomena: Nikada ne izlaZite proizvod izravnoj toplini (npr. grijanje,
sunceva svjetlost, skladistenje u osobnom vozilu). Moguce su Stete na
materijalu. To moze umanijiti u¢inkovitost proizvoda.

Molimo pridrZavajte se uputa za odrzavanje na usivenoj etiketi. Ona se
nalazi na gornjem rubu trbusne trake:

1. Ruc¢no perite proizvod.

2. Zatvorite zatvarac proizvoda

3. Proizvod se ne smije susiti u susilici rublja.

Redovito perite proizvod.

U slucaju reklamacija obratite se trgovcu, kod kojeg ste kupili ovaj
proizvod.

Napomena: Obraduje se samo ocis¢ena roba.

Mjesto uporabe
Prema indikacijama (rame). Vidi odredenu primjenu.

Upute za odrzavanje
Uz ispravno rukovanje i njegu proizvod se gotovo ne treba odrzavati.

Upute za sastavljanje i postavljanje
Ortoza Omoloc isporucuje se pripremna za uporabu.

Tehnicki podaci/ parametri

Omoloc je ortoza za rameni zglob. Sastoji se od trbusne, nadlakticne i
podlakticne trake, poveza za $aku - vidi tocku D, te opcionalno dostupne
ramene trake.

Omoloc - traka za rame, 129 7506 0000000

Napomene za ponovnu uporabu
Proizvod je predviden za individualno zbrinjavanje jednog pacijenta.

Jamstvo

Vrijede zakonske odredbe drzave u kojoj ste kupili proizvod. U sluc¢aju
potrazivanja iz jamstva, molimo prvo direktno kontaktirajte prodajno
mjesto na kojem ste kupili proizvod. Proizvod se treba odistiti prije
prijave jamstva. Ako se niste pridrzavali uputa za postupanje i odrzavanje
bandaZe Omoloc, jamstvo moze biti umanjeno ili isklju¢eno.

Jamstvo je isklju¢eno u sljedecim slucajevima:

« Primjena nije sukladna indikaciji

« Nepostivanje uputa stru¢nog osoblja

« Samoinicijativna izmjena na proizvodu

Iskljucenje odgovornosti

Nemojte provoditi samodijagnoze ili samomedikaciju osim ako se

ne ubrajate u medicinsko stru¢no osoblje. Prije prve primjene naseg
medicinskog proizvoda svakako se aktivno posavjetujte s lijecnikom

ili Skolovanim stru¢nim osobljem jer se jedino tako moze procijeniti
djelovanje naseg proizvoda na vase tijelo te se eventualno mogu utvrditi
rizici primjene koji nastaju zbog osobne konstitucije. Pridrzavajte se
savjeta strucnog osoblja te svih naputaka iz ovog dokumenta/ili
njegove - takoder i djelomicne - online verzije, (isto tako: tekstova, slika,
grafika itd.).

Ako nakon konzultacije sa stru¢nim osobljem i dalje ostanu nedoumice,
molimo obratite se svom lijecniku, trgovcu ili izravno nama.

Obveza prijave

jinij
dogadaj vezan uz uporabu ovog medicinskog proizvoda odmah prijaviti
kako proizvodacu tako i nadleznoj drzavnoj instituciji. Nase podatke za
kontakt mozete pronaci na poledini brosure.




Odlaganje
Molim zbrinite proizvod nakon zavrsetka razdoblja uporabe sukladno
lokalnim propisima o zbrinjavanju takvog otpada.

Sastav

Poliamid (PA), Poliuretan (PUR), Polieter,
Polioksimetilen (POM), Polipropilen (PP), Poliester (PES)

— Medical Device (Medicinski proizvod)
— |dentifikator matrice podataka kao UDI

Datum revizije uputa: 2024-02

1 Ortoze = ortopedska pomagala za stabilizaciju, rasterecenje,
imobilizaciju, vodenje ili korekciju ekstremiteta ili trupa

2Struéno osoblje je svaka osoba, koja je prema vaze¢im nacionalnim
propisima ovlastena za prilagodavanje bandaza i ortoza te za davanje
uputa o njihovoj uporabi.

@ srpski

Postovani korisnici,
hvala vam Sto ste se odlucili za Bauerfeind proizvod.

Svaki dan radimo na poboljsanju medicinske efikasnosti nasih proizvoda,
jer je vase zdravlje blizu nasih srca. Molimo vas da pazljivo procitate i
postujete specifikacije u ovom uputstvu za upotrebu i uputstva stru¢nog
osoblja. Ako imate pitanja, obratite se isklju¢ivo svom lekaru ili vasoj
specijaliziranoj prodavnici.

Odredivanje namene
Omoloc je medicinski proizvod. To je ortoza' za imobilizaciju ramena.

Indikacije

« Imobilizovanje, npr. nakon operacije ramena

« Postoperativno, posttraumatsko, predoperativno
« Luksacija

A Rizici primene

«Omoloc treba da se nosi samo u skladu sa specifikacijama navedenim
u ovom uputstvu za upotrebu i na navedenim podruéjima primene
(odredivanje namene, mesto primene).

« Da bi se osiguralo optimalno pristajanje OmoLoc, veli¢ina OmoLoca
mora da bude utvrdena od strane kvalifikovanog stru¢nog osoblja?.

« Usivena etiketa OmoLoc, koja sadrzi informacije o veli¢ini i proizvodacu,
uputstva o nacinu pranja i oznaku CE nalazi se sa unutrasnje strane
pojasa za stomak. (Prvo) prilagodavanje proizvoda i kratko upuéivanje u
proizvod sme da izvrsi samo kvalifikovano stru¢no osoblje.

« Ukoliko Vam je ovaj proizvod prepisao lekar, tada obavezno sa njim
razgovarajte o upotrebi i duljini primene ovog proizvoda. On ¢e Vas
takode informisati da li se OmoLoc mozete da koristite sa drugim
proizvodima i na koji nacin. Molimo obratite paznju bez iznimke na
napomene koje ste dobili prilikom kupovine ovog proizvoda, kao i na
uputstva za upotrebu.

« U slucaju nepravilne primene ili neovlaséenih promena na proizvodu
moze nastati Steta, te se gubi pravo na garanciju.

« Izbegavajte da proizvod dode u dodir sa sredstvima koja sadrze
masnocu ili kiselinu, kremama ili losionima.

« Sva spoljna pomagala postavljena na telo mogu, ako se stegnu suvise
¢vrsto, izazvati lokalne pritiske, a u retkim slu¢ajevima mogu da suze
krvne sudove ili nerve. U takvim slucajevima, malo olabavite trake
odnosno kopcu i, ako je potrebno, proverite da li ortoza pravilno pristaje
i da li je odgovarajuce velicine.

Oprez: Ako se traka olabavi ili proizvod ukloni, ne postoji dovoljan
postupak lecenja odnosno tretman povrede. U tom slucaju izbegavajte
bilo kakvo opterecenje odgovarajuce ruke ili ramena.

« Sa postavljenom OmolLoc ne vozite automobil, vozila na dva tocka kao
Sto su motocikl, bicikl, skuter ili druga prevozna sredstva koja morate
sami upravljati.

« Pored toga budite izuzetno oprezni jer ¢e vasa sposobnost hodanja i
stajanja (sposobnost hvatanja u slucaju proizvoda za ruke i ruke) takode
biti ozbiljno narusena.

« U slucaju da primeti neuobicajene promene na sebi koje su povezane sa
upotrebom ovog proizvoda - npr. povecanje tegoba — odmah potrazite
lekara i prekinite sa upotrebom proizvoda.
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Kontraindikacije

Do sada nisu poznate kontraindikacije koje se odnose na ceo organizam.

U slucaju sledecih simptoma bolesti postavljanje i noSenje takvog

proizvoda indikovano je tek nakon prethodnog dogovora sa svojim

lekarom:

« Kozne bolesti/ povrede na tretiranim delovima tela, posebno u slu¢aju
upalnih pojava, kao i kod izrazenih oziljaka sa oteklinama, crvenila i
hipertermije

= Senzorni i cirkulacijski poremecaji u nogama, npr. kod Secerne bolesti
(Diabetes mellitus)

« Smanjenje funkcije srca i pluca (rizik od rasta krvnog pritiska kod
postavljanja pomocnog sredstva i veceg fizickog napora)

« Poremecaji limfotoka - kao i oticanje mekog tkiva koje se ne nalazi u
neposrednoj blizini postavljenog pomagala

Uputstva za primenu
A - Pojas za stomak

B - Pojas za nadlakticu

C - Pojas za podlakticu

D - Omc¢a za Saku
E - DZep za prst
F - Uski bocni pojasevi

Oblacenje / postavljanje

Uputstvo koje sledi prikazuje postavljanje Omoloc ortoze za zbrinjavanje
desnog ramena.

o Stavite prste desne ruke u dzep za prste na desnoj kopci. Stavite
desnu ruku ispred tela pod pravim uglom. Pri tome, ortozu ¢vrsto
pritisnite zglobom lakta i drzite je ispod ruke.

Potom ortozu otpozadi prebacite preko leda. Pri tome, po potrebi,
zatrazite pomoc¢ druge osobe. Prste leve ruke uvucite u dZep za prste na
levoj kop¢i.

Potom zalepite desnu kopcu na levu uz umereno zatezanje.

o Okrenite Omoloc na trupu sve dok pojas za nadlakticu ne bude
doveden na desnu stranu tela.

6 Zatim ¢vrsto zategnite dva uska bo¢na pojasa. Na taj nacin ortoza
stoji zategnuto i udobno na telu, u visini struka. o Otvorite pojas za
nadlakticu i podlakticu, te omcu za $aku. Prvo fiksirajte nadlakticu na
desnoj strani pomocu gornjeg pojasa. o Stavite podlakticu i Saku u
dva preostala pojasa ispred stomaka. Prilikom zatvaranja pojaseva
vodite racuna da ruka bude sigurno vodena, ali ne i previse zategnuta.
Po potrebi korigujte visinu pojasa za stomak na telu kako bi ruka bila u
opustenom, udobnom poloZaju.

(uz pomoé struéne osobe)

PoloZaj pojaseva, po potrebi, moZze da se prilagodi prema duzini
podlaktice. 0 Odlepite jedan pojas sa unutrasnje strane ortoze. Podesite
polozaj i ponovo zalepite pojas sa unutrasnje strane. Gornja ivica Cicka
se, pri tome, zatvara sa gornjom ivicom pojasa za stomak. Q Kopca se
postavlja sa spoljasnje strane.
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Upotreba OmoLoc sa ramenim pojasem

Za dodatnu stabilizaciju moZze, po potrebi, da se koristi rameni pojas, koji
je dostupan opcionalno. Zalepite ¢vrsto pomocu ¢icka rameni pojas

u lednom delu sa spoljasnje strane Omoloc. Postavite ortozu kao Sto je
prethodno opisano. @ Prebacite pojas napred preko zdravog ramena.
@ Zalepite ¢vrsto kraj ramenog pojasa pomocu uglaste Cicak petlje na
pojasu za podlakticu ili @ na pojasu za stomak. Nakon toga, olabavite
okrugli kraj ¢icka i individualno podesite duZinu pojasa.

Skidanje

Otvorite pojas za nadlakticu i podlakticu, te omcu za Saku. Izvucite ruku iz
pojaseva. Zatim otvorite kopéu pomocu dzepova za prste. Zatvorite svako
Cicak zatvaranje da biste izbegli oste¢enja na odeci ili OmoLocu.

Napomene za ¢iScenje

Napomena: Nikada ne izlazite proizvod direktnoj toploti (npr. grejanje,
sunceva svetlost, skladistenje u automobilu). Moguce su Stete na
materijalu. To moZe uticati na efikasnost ovog proizvoda.

Molimo vas obratite paznju na uputstva za odrzavanje na usivenoj etiketi.
Ona se nalazi na gornjoj strani trake preko stomaka.

1. Proizvod perite ru¢no.

2. Zatvorite zatvarac na ovom proizvodu.

3. Proizvod nije prikladan za masine za susenje vesa.

Proizvod redovito perite ru¢no.

U slucaju reklamacije obratite se prodavcu, kod kojeg ste kupili proizvod.
Napomena: Samo ocisceni proizvodi bic¢e prihvaceni

Podrucje primene
U skladu sa indikacijama (rame). Vidi odredivanje namene.

Napomene za odrzavanje
Kod ispravne primene i nege, proizvod prakti¢no ne zahteva odrzavanije.

Uputstvo za sastavljanje i montazu
Ortoza Omoloc se isporucuje gotova za upotrebu.

Tehnicki podaci/ parametri

Omoloc je ortoza za rameni zglob. Sastoji se od pojasa za stomak, pojasa
za nadlakticu, podlakticu i omce za Saku - vidi tacku D, kao i opcionalno
dostupnog ramenog pojasa.

Omoloc - traka za rame, 129 7506 0000 000

Uputstvo za ponovnu primenu
Proizvod je namenjen za individualno tretiranje jednog pacijenta.

Garancija

VaZe zakonski propisi zemlje u kojoj ste proizvod kupili. U slucaju
potrazivanja iz garancije stupite u kontakt prvo s prodavcem kod kojeg
ste proizvod kupili. Proizvod se mora ocistiti pre garantne reklamacije.
Ako nisu postovana uputstva za rukovanje i odrzavanje Omoloc,
garancija moze biti umanjena ili isklju¢ena.

Garancija je iskljucena kod:

« Primene koja nije u skladu sa indikacijama

» Nepostovanja uputstava stru¢nog osoblja

« Neovlascene modifikacije proizvoda

Odricanje od odgovornosti

Nemojte sami postavljati dijagnozu ili provoditi samolecenje, osim ako
niste medicinski stru¢ni radnik. Pre prve upotrebe naseg medicinskog
proizvoda, aktivno potrazite savet lekara ili medicinskog stru¢nog osoblja,
jer je to jedini nacin da procenite efekat naseg proizvoda na vase telo

i, ako je potrebno, da odredite sve rizike primene koji proizilaze iz vase
licne konstitucije. Pratite savete medicinskog stru¢nog osoblja i sve
informacije u ovoj dokumentaciji /ili njenoj - delimic¢no sazetoj - on-line
verziji (takode: tekst, slike, grafike, itd.).

Ako nakon konsultacije sa stru¢nim osobljem imate bilo kakve
nedoumice, obratite se svom lekaru, prodavcu ili nas kontaktirajte
direktno.

Obavezno prijavljivanje
Na osnovu regionalnih zakonskih propisa, obavezni ste da bez odlaganja
prijavite bilo koji ozbiljan incident kada koristite ovaj medicinski proizvod
i proizvodacu i nadleznom organu vlasti. Nase kontaktne podatke mozete
pronaci na poledini ove brosure.

Odlaganje
Molim da proizvod nakon njegovog korisnog veka odlozite u otpad prema
lokalnim zakonskim propisima.

Sastav materijala
Poliamid (PA), Poliuretan (PUR), Polieter,
Polioksimetilen (POM), Polipropilen (PP), Poliester (PES)

- Medical Device (Medicinsko sredstvo)
— Identifikator matrice podataka kao UDI

Datum revizije uputstva: 2024-02

1 Ortoze = ortopedska pomagala za stabilizovanje, rasterecenje, poloZaj
mirovanja, vodenije ili korekturu ekstremiteta ili trupa

2 Struéno osoblje je svako lice koje je prema za njega vaze¢im drzavnim
propisima ovlasceno za prilagodavanje aktivnih bandaza, ortoza prema
uputstvima za njihovu upotrebu.

@ slovenski

Spostovani kupec,
zahvaljujemo se vam, da ste se odlocili za izdelek podjetja Bauerfeind.

Nenehno se trudimo izbolj$ati medicinsko u¢inkovitost nasih izdelkov,
saj nam je vase zdravje pomembno. Natan¢no preberite in upostevajte
smernice teh navodil za uporabo ter napotke strokovno usposobljenega
osebja. Ce imate kakrsna koli vprasanja, se obrnite na svojega zdravnika
ali specializirano prodajalno.

Namen uporabe

OmoLoc je medicinski pripomocek. Gre za ortozo' za imobilizacijo
ramena.
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Indikacije

« Imobilizacija, npr. po operaciji ramena

« Postoperativno, posttravmatsko, predoperativno
« Luksacija

A Tveganja uporabe

« Ortozo OmoLoc smete uporabljati samo skladno s prilozenimi navodili
in za navedene indikacije (namen, mesta uporabe).

« Za zagotavljanje optimalnega prileganja ortoze OmoLoc mora njeno
velikost dolo¢iti strokovno usposobljeno osebje?2.

« Etiketa OmoLoc z informacijami o imenu izdelka, velikosti, proizvajalcu,
navodilih za pranje in oznaki je véita v notranji del trebuénega pasu.
Prilagoditev (prva) in usposabljanje lahko opravi izklju¢no strokovno
izobrazeno in usposobljeno osebje.

« Ce vam je zdravnik predpisal ta izdelek, se z njim pogovorite o uporabi
in trajanju uporabe. Seznanil vas bo s tem, ali lahko izdelek OmoLoc
hkrati uporabljate z drugimi izdelki in ¢e da, s katerimi. Brez izjeme
upostevajte napotke, ki ste jih prejeli ob prejemu izdelka, ter navodila za
uporabo.

« Pri nenamenski uporabi ali tudi samovoljnem spreminjanju izdelka
lahko nastanejo poskodbe in garancija preneha veljati.

« Izdelek ne sme priti v stik s snovmi, mazili in losjoni, ki vsebujejo
mascobe in kisline.

« Vsi pripomocki, ki se namestijo na zunanjo stran telesa, lahko pri
pretesni namestitvi povzrocijo lokalno preveliko stiskanje tkiva ali v
redkih primerih neprekinjeno stiskanje zil ali zivcev. V taksnih primerih
nekoliko razrahljajte trakove oz. zapenjalo in po potrebi preverite
prileganje ter velikost ortoze.

Previdno: Ce se trakovi razrahljajo ali izdelek sname, poskodba ni
zadostno oskrbovana. Vtem primeru se izogibajte vsakrsni obremenitvi
poskodovane roke ali rame.

«Z namesceno ortozo Omoloc ne vozite avtomobila, dvokolesnega vozila,
kot je motorno kolo, kolo, skuter ali drugega prevoznega sredstva, ki ga
morate voziti sami.

« Pri gibanju bodite zelo previdni, saj bo tudi vasa sposobnost hoje in
vstajanja omejena (pri izdelkih za roke in dlani pa tudi sposobnost
prijemanja).

« Ce ob uporabi izdelka opazite nenavadne spremembe — npr. poslabanje
bole¢in — nemudoma obiscite zdravnika in prenehajte z uporabo izdelka.

Kontraindikacije

Nezeleni ucinki, ki bi vplivali na celoten organizem, niso znani. Pri

naslednjih bolezenskih stanjih lahko izdelek nosite samo po predhodnem

posvetu z zdravnikom:

« bolezni/ poskodbe koZe na delih telesa, kjer nosite pripomocek,
predvsem kadar gre za vnetja, kot tudi pri vseh izbocenih brazgotinah z
oteklino, rdecico in pretiranim pregrevanjem

« tezave z oziljem in ¢utenjem nog, npr. pri sladkorni bolezni (Diabetes
mellitus)

- zmanj$ana zmogljivost delovanja srca in plju¢ (nevarnost povisanega
krvnega tlaka pri oblecenem pripomocku in vecja obremenitev telesa)

« motnje odvajanja limfne tekocine — tudi nejasno otekanje mehkih tkiv
pri namescenem pripomocku

Navodila za uporabo
A - Trebusni pas
B - Pas nadlakti
C - Pas podlakti

D - Ro¢na preveza
E - Zepek za prst
F — Ozki stranski pasovi

Nameséanje

Sledeci napotki prikazujejo namestitev ortoze Omoloc za oskrbo desne
rame.

0 Prste desne roke namestite v Zepek desnega zapenjala. Desno roko
upognite pravokotno pred telesom. Ortozo pri tem s komolénim sklepom
pridrzite pod roko.

Q Sedaj ortozo z zadnje strani ovijte okrog hrbta. Pri tem vam lahko
pomaga druga oseba. Prste leve roke vstavite v zepek levega zapenjala.
e Sedaj desno zapenjalo z zmerno napetostjo pripnite na levega.

0 Ortozo OmoLoc obracajte okoli trupa, dokler pas nadlakti ni na desni
strani telesa.

9 Zategnite oba ozka stranska pasova. Ortoza se sedaj v viSini pasu
telesu dobro prilega, vendar brez neprijetnega obcutka. 0 Odpnite

pas nadlakti in podlakti ter ro¢no prevezo. Sprva z zgornjim pasom na
desni strani fiksirajte nadlaket. 0 Podlaket in roko poloZite v preostala
pasova pred trebuhom. Pri zapiranju pasov pazite, da pri vodenju roke ne
prevezete. Po potrebi popravite trebusni pas v visini telesa, tako da roka
pociva v udobnem in razbremenjenem poloZaju.

jev pasov (s p jo str p jeneg

)
osebja)
Po potrebi lahko prilagodite lego pasov po dolzini podlakti. 0 Odpnite
pas z notranje strani ortoze. Prestavite lego in pas znova pripnite

na notranji strani. Zgornji rob jezka pri tem z zgornjim robom zapira
trebusni pas. O Zaponka se prestavi navzven.



Uporaba ortoze OmoLoc z ramenskim trakom

Za dodatno stabilizacijo lahko po potrebi uporabite ramenski trak, ki
je na voljo opcijsko. @ Pritrdite ramenski trak v obmoc¢ju hrbta na
zunanji strani ortoze Omoloc. Ortozo namestite, kot je opisano zgoraj.
m Pas povlecite naprej ¢ez zdravo ramo. @ Konec ramenskega traku
z oglatim prilagodljivim trakom pritrdite bodisi na pas podlakti bodisi
@ na trebusni pas. @ Sedaj sprostite okrogli konec jezka in opravite
individualno nastavitev dolZine pasu.

Snemanje

Odpnite pas nadlakti in podlakti ter ro¢no prevezo. Roko vzemite iz pasov.
Sedaj odpnite zapenjalo z Zepki za prste. Zapnite vse zadrge jezka, da ne
poskodujete oblacil ali ortoze OmoLoc.

Navodila za ciSéenje

Napotek: Izdelka nikoli ne izpostavljajte neposrednemu viru toplote (npr.
ogrevalnim telesom, sonénim zarkom, shranjevanju v avtomobilu). Pri
tem lahko namrec¢ nastanejo poskodbe materiala, Posledi¢no se lahko
zmanjsa ucinkovitost izdelka.

Upostevajte navodila za nego na véiti etiketi. Etiketo najdete na zgornjem
robu trebusnega pasu.

1.1zdelek ro¢no operite.

2. Zaprite zapenjalo izdelka.

3. lzdelek ni primeren za susenje v suSilnem stroju.

Izdelek redno perite.

Ob reklamacijah se obrnite na trgovca, pri katerem ste izdelek prejeli.
Napotek: Obravnavamo lahko zgolj Cist izdelek.

Mesto namestitve
Skladno z indikacijami (rama). Glejte namen uporabe.

Navodila za vzdrzevanje
Pri pravilnem ravnanju in negi izdelek skoraj ne potrebuje vzdrzevanja.

Navodilo za sestavo in namestitev
Omoloc je ortoza, pripravljena za uporabo.

Tehnicni podatki/ parametri

Ortoza OmoLoc je namenjena uporabi na ramenskem sklepu. Sestavljena
je iz trebusnega pasu, preveze za nad-, podlaket in rocne preveze - glejte
tocko D ter opcijskega ramenskega traku.

OmolLoc - ramenski trak, 129 7506 0000 000

Navodila za ponovno uporabo
Izdelek je namenjen izklju¢no individualni oskrbi pacienta ali pacientke.

Garancija

Veljajo zakonski predpisi drzave, v kateri je bil izdelek kupljen.V primeru
uveljavljanja garancije se najprej obrnite neposredno na osebo, pri kateri
ste izdelek kupili. Izdelek morate pred prijavo garancijskega zahtevka
ocistiti. Neupostevanje navodil za ravnanje z opornico Omoloc in njeno
nego lahko neugodno vpliva na garancijo ali ta preneha veljati.

Garancija preneha veljati, kadar:

« Izdelka ne uporabljate v skladu z indikacijami;

« Ne upostevate navodil strokovno usposobljenega osebja;

« Izdelek samovoljno spreminjate

Omejitev odgovornosti

Ne poskusSajte sami postaviti diagnoze ali se sami zdraviti, razen ce ste
strokovno usposobljeno zdravstveno osebje. Pred prvo uporabo nasega
medicinskega izdelka se posvetujte z zdravnikom ali usposobljenim
strokovnjakom, saj lahko ta oceni ucinek nasega izdelka na vase telo in
morebitna tveganja pri uporabi zaradi vase telesne zgradbe. Upostevajte
nasvet strokovnjakov in vsa navodila v tem dokumentu/ ali njegovi — tudi
nepopolni - spletni razlicici (vkljutno z besedili, slikami, grafikami itn.). Ce
ste po posvetu s strokovno usposobljenim zdravstvenim osebjem $e vedno
v dvomih, se obrnite na svojega zdravnika, trgovca ali neposredno na nas.

Obveznost obvescanja

Zaradi regionalnih zakonskih predpisov ste dolzni vsak resen incident pri
uporabi tega medicinskega pripomocka nemudoma javiti proizvajalcu in
pristojnemu organu. Nase kontaktne podatke najdete na zadnji strani te
brosure.

Odstranjevanje
Po prenehanju uporabe izdelek odstranite skladno z lokalnimi predpisi.

Sestava materiala

Poliamid (PA), Poliuretan (PUR), Polieter,
Polioksimetilen (POM), Polipropilen (PP), Poliester (PES)
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[MD] — Medical Device (Medicinski pripomocek)
[0ol] - 0znaka kode podatkovne matrice kot edinstvenega UDI

Stanje informacij: 2024-02

1 Ortoza = ortopedski pripomocek za stabilizacijo, razbremenitev,
imobilizacijo, naravnanje ali korekcijo udov ali trupa

2 Strokovno usposobljeno osebje je vsaka oseba, ki je po veljavnih
drzavnih predpisih pooblascena za prilagajanje in namestitev bandaz in
ortoz.

romanian

Stimata clienta, stimate client,
va multumim ca ati ales un produs Bauerfeind.

in fiecare zi lucram pentru a fmbunatati eficienta medicala a produselor
noastre, deoarece sanatatea dumneavoastra este cea mai importanta
pentru noi. Va rugam sa cititi si sa respectati cu strictete indicatiile din
aceste instructiuni de folosire, precum si indicatiile personalului de
specialitate. Daca aveti intrebari, adresati-va medicului sau distribuito-
rului specializat.

Destinatia de utilizare

Omoloc este un produs medical. Acesta este o orteza' pentru
imobilizarea umerilor.

Indicatii

« Imobilizare, de exemplu dupa o operatie la umar
« Postoperatoriu, posttraumatic, preoperatoriu

« Luxatie

A Riscuri in utilizare

» Omoloc trebuie purtat numai in conformitate cu indicatiile din aceste
instructiuni de folosire si in domeniile de aplicare enumerate (destinatia
de utilizare, locul utiliz&rii).

« Pentru a asigura pozitia optima a produsului OmoLoc, marimea
adecvata trebuie determinata de catre personalul de specialitate?
instruit.

« Eticheta cusuta a OmoLoc cu informatii privind marimea, producatorul,
instructiunile de spdlare si marcajul CE se afla pe partea interioara a
benzii pentru abdomen. Ajustarea (prima ajustare) si instructiunile se
vor asigura doar de catre personalul de specialitate instruit.

«Daca vi s-a prescris produsul, va rugam sa discutati cu medicul
dumneavoastra despre utilizare si durata utilizarii. De asemenea,
medicul va informeaza daca si cu ce alte produse poate fi utilizat
in acelasi timp OmolLoc. Va rugam sa tineti cont, fara exceptie, de
instructiunile primite la achizitionarea produsului, precum si de
instructiunile de utilizare.

«In cazul utilizarii necorespunzatoare sau al modificarii neautorizate a
produsului, pot aparea pagube si se pierde garantia.

« Evitati contactul cu agenti care contin grasimi sau acizi, unguente si
lotiuni.

« Daca sunt stranse prea tare, toate produsele de suport auxiliare aplicate
din exterior pe corp pot produce o presiune locala excesiva si, in cazuri
rare, chiar comprimarea vaselor sanguine si a nervilor.

In astfel de cazuri, slabiti putin curelele sau dispozitivul de inchidere si,
daca este necesar, verificati daca profilul si dimensiunea ortezei sunt
corespunzdtoare.

Precautie: In cazul slabirii benzilor sau daca produsul este indepartat,
leziunea nu este ingrijita corespunzator. In acest caz, evitati sa va
suprasolicitati bratul sau umarul respectiv.

« Atunci cand va este aplicat produsul OmoLoc, nu conduceti
autovehicule, vehicule cu doua roti, cum ar fi motociclete, biciclete,
scutere sau alte mijloace de transport pe care trebuie sa le controlati
pentru a le conduce.

« De asemenea, fiti extrem de precaut, deoarece va este grav afectata
capacitatea de a merge si de a sta in picioare (in cazul produselor
pentru mana si brat, capacitatea de prindere).

« Daca observati modificari neobisnuite corelate cu folosirea produsului,
cum ar fi agravarea simptomelor, intrerupeti utilizarea acestuia si
consultati imediat un medic.

Contraindicatii

in prezent, nu se cunosc efecte secundare care sa afecteze intregul

organism. In urmatoarele tipuri de boli, aplicarea produsului trebuie

facutd numai dupa consultarea medicului dumneavoastra:

« Dermatoze/ leziuni cutanate in zona de aplicare a produsului, in special
n cazul aparitiei inflamatiilor, dar si in caz de cicatrice deschise
inflamate, inrosire si supraincalzire

« Perturbari senzoriale si de circulatie la nivelul membrelor, de exemplu
in caz de diabet zaharat (diabetes mellitus)

« Scadere pronuntata a capacitatii inimii si plamanului (in cazul aplicarii
mijlocului auxiliar si al activitatii fizice intense, exista pericolul cresterii
presiunii sanguine)

« Probleme de circulatie limfatica — inclusiv tumefieri ale tesuturilor moi
n alt loc decat locul de aplicare a mijlocului auxiliar

Indicatii de utilizare

D - Dispozitiv de fixare mana
E - Orificiu pentru degete

F - Benzi laterale inguste

A - Banda pentru abdomen
B - Banda pentru brat
C - Banda pentru antebrat

imbriacarea/aplicarea

Instructiunile de mai jos va explica cum se aplica orteza Omoloc pentru
ingrijirea umarului drept.

o Plasati degetele mainii drepte in orificiul pentru degete al inchizatorii
din partea dreapta. Pozitionati bratul drept in unghi drept in fata corpului.
Pentru aceasta tineti bine orteza sub brat, folosindu-va de articulatia
cotului.

0 Acum puneti orteza in jurul mijlocului, prin spate. Eventual solicitati
ajutorul altei persoane. Introduceti degetele mainii stangi in orificiul
pentru degete al inchizatorii din partea stanga. 9 Acum aplicati
inchizatoarea din dreapta pe cea din stanga, cu o presiune moderata.
o Rotiti OmoLoc pe corp pana cand banda pentru brat se afla pe partea
dreapta a corpului.

@ Acum strangeti bine cele doua benzi inguste laterale. Orteza sta
acum bine intinsa pe corp, dar nu inconfortabil, la inaltimea taliei.

e Deschideti banda pentru brat si antebrat, precum si dispozitivul de
fixare a mainii. Fixati mai intai bratul pe partea dreapts, folosind banda
superioara. o Introduceti antebratul si mana in cele doud benzi ramase
in fata abdomenului. Cand inchideti benzile aveti grija ca bratul sa se
afle intr-o pozitie sigura, dar nu sugrumata. Eventual corectati inaltimea
benzii pentru abdomen pe corp, pentru ca bratul sa se afle intr-o pozitie
libera si comoda.

Reglarea pozitiilor benzilor (cu ajutorul personalului de specialitate)
Daca este necesar, pozitiile benzilor pot fi ajustate in functie de lungimea
antebratului. @) Desfaceti o bandi de pe partea interioara a ortezei.
Reglati pozitia si inchideti la loc banda pe partea interioara. Marginea
superioara a inchizatorii cu arici se incheie pe marginea superioara a
benzii pentru abdomen. @) Catarama este mutata la exterior.

Utilizarea produsului OmoLoc cu banda pentru umar

Daca este necesar, pentru o stabilizare suplimentara se poate utiliza
banda de umar disponibila optional. @ Inchideti bine banda de umar in
zona spatelui, pe partea exterioara a OmoLoc. Aplicati orteza conform
descrierii de mai sus.

m Aduceti banda in fata, trecand-o peste umarul sanatos. @ Prindeti
capatul benzii de umar, cu eclisa patrata de prindere, fie pe banda pentru
antebrat, fie @ pe banda pentru abdomen. @ Acum desfaceti capatul
rotund al inchizatoarei si reglati individual lungimea benzii.

Scoaterea

Deschideti banda pentru brat si antebrat, precum si dispozitivul de fixare
a mainii. Scoateti bratul din benzi. Acum deschideti inchizatoarea cu
orificiile pentru degete. Inchideti toate inchizatorile cu arici, pentru a evita
deteriorarea hainelor sau a ortezei Omoloc.

Instructiuni de curatare

Indicatie: Evitati expunerea produsului la caldura directa (de ex. surse de
caldura, razele soarelui, pastrarea in autovehicule). Materialul se poate
deteriora. Astfel eficienta produsului poate fi afectata.

Va rugam respectati instructiunile de ingrijire de pe eticheta. Aceasta se
gaseste pe marginea superioara a curelei abdominale.

1. Curatati produsul manual.

2.Inchideti dispozitivul de inchidere a produsului

3.Produsul nu este adecvat pentru uscarea automata.

Spalati periodic produsul.

in caz de reclamatii, adresati-va comerciantului de la care ati achizitionat
produsul.

Indicatie: Se prelucreaza numai produsele curatate.

Locul de utilizare
Conform indicatiilor (umar). Vezi destinatia de utilizare.

Instructiuni de intretinere

La o utilizare si ingrijire corespunzatoare, produsul nu necesita practic
nici un fel de intretinere.

Instructiuni de asamblare si montaj
Omoloc se livreaza gata de utilizare.
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Date tehnice / parametri

OmoLoc este o ortezd pentru articulatia umarului. Este alcatuita dintr-o
banda pentru abdomen, o banda pentru brat, antebrat si mana - a se
vedea punctul D, precum si dintr-o banda de umar disponibild optional.
Banda pentru umar OmoLoc Omoloc, 1297506 0000000

Indicatii de reutilizare
Produsul este conceput pentru ingrijirea individuala a unui pacient.

Garantie

Sunt aplicabile prevederile legale valabile in tara in care a fost
achizitionat produsul. In cazul situatiilor in care se impune aplicarea
prevederilor referitoare la garantie, va rugam sa va adresati mai intai
persoanei de la care ati achizitionat produsul. Produsul trebuie curatat
fnainte de solicitarea garantiei. Daca nu au fost respectate indicatiile
privind manipularea si ingrijirea Omoloc, garantia poate fi afectata sau
exclusa.

Garantia este exclusa in caz de:

« Utilizare neconforma cu indicatiile

« Nerespectare a instructiunilor personalului de specialitate

« Modificare neautorizata a produsului

Informatii privind raspunderea

Nu recurgeti la autodiagnosticare sau la automedicatie, cu exceptia
cazului in care faceti parte din personalul medical de specialitate. Inainte
de a incepe sa utilizati produsul nostru medical, trebuie sa solicitati
sfatul unui medic sau al personalului de specialitate instruit, intrucat
aceasta este singura modalitate de a evalua efectele produsului nostru
asupra corpului dumneavoastra si de a stabili daca exista riscuri in
utilizarea produsului, determinate de constitutia individuala. Respectati
instructiunile primite din partea personalului de specialitate, precum si
toate instructiunile din acest document sau din forma sa publicata online,
integral sau partial (inclusiv: texte, imagini, reprezentari

grafice etc.).

Dacd incd aveti nelamuriri dupa ce v-ati consultat cu personalul de
specialitate, va rugam sa luati legatura cu medicul dumneavoastra sau
cu comerciantul de la care ati achizitionat produsul sau sa ne contactati
direct.

Destinatia de utilizare

Datorita prevederilor legale regionale, sunteti obligat sa comunicati fara
ntarziere orice incident grav aparut ca urmare a utilizarii acestui produs
medical atat producatorului, cat si autoritatii competente. Datele noastre
de contact le gasiti pe partea posterioara a acestei brosuri.

Eliminarea ca deseu

La sfarsitul perioadei de utilizare va rugam sa eliminati produsul in
conformitate cu reglementarile locale.

Compozitia materialului

Poliamida (PA), Poliuretan (PUR), Polieter,
Polioximetilena (POM), Polipropilena (PP), Poliester (PES)

~ Medical Device (Dispozitiv medical)
~ Identificator MatriceDate sub forma de UDI

Data informatiilor: 2024-02

1 Orteza = mijloc ortopedic auxiliar pentru stabilizarea, detensionarea,
imobilizarea, dirijarea sau corectarea membrelor sau a trunchiului

2Se considera personal de specialitate orice persoana care, in
conformitate cu reglementarile nationale, este calificata pentru

ajustarea bandajelor si a ortezelor si pentru instruirea privind folosirea
acestora.

EMNVIKA

Ayannté melatn,

00G EUXAPIOTOVE TTOU EMAEEQTE €va TTpoidy TG Bauerfeind.

Epyalouaote o€ kabnuepviy Baon otn ReATiwon TG 1laTPIKAG
QAMOTEAECHATIKOTNTAG TWV MPOIOVTWY pag, kabwg Sivoupe 1dlaitepn Bapitnta
otnV Lyeia oag. AlaBAcTe kal TNPE(TE EMAKPIRWG TIG TANPOQOPIEC TTou Ba
Bpeite oTIC Mapovoeg 0dnyleg xpriong kat Tig 0dnyieg Twv eidikwv. Edv éxeTe
arnopieg, amevBuvBEeiTe oToV 1ATPO 0AG 1} OTO ECEISIKEVHEVO KATACTNUA TTOU
00G £6UNTNPETEL.



TKOMOUMEVN Xprion

To Omoloc ival éva 1atpiko mpoiov. Eival pia dpbwon! yia akivntomnoinon
TOU WHOU.

Evdczifeig
« Akivntomoinon, my. HETa and emépupacn oTov WHo
+ METEYXEIPNTIKY, HETATPAUHATIKA, TIPOEYXEIPNTIKA
- E€apBpwon

A\ Kivsuvor xenong

« To OmoLoc Ba mpérmel Ba MPEMEL va XENOILOTOLETAL ATTOKAEIOTIKG CUMQWVa
e TIc 08nyleg Tou MapdVTog eyXEIPISIOU Kal yia Ta avagepOpEVa onpeia
EQAPHOYIG (OKOTIOUUEVN XPr|ON, ONKEID EQAPHOYIQ).

« Na va dlaopahioTel n BErtiotn epappoyry Tou Omoloc, ot SlacTacelg Tou Ba
nipénet va kabopilovtal and katdAnAa ekmaideupévoug ldIKOUC2.

« H pappévn eTikéta Tou OmolLoc pe MANPOPOPIES yia To péyedog, Tov
KOTAOKELAOTH, TIG 0dnyieg mwoiuatog Kat To orjua CE Bpiokovtat otnv
EOWTEPIKT TAEUPA TOL LPACHATOG, H (TpWTn) EQappoyr kat n emdeién
TOU TPATIOU EQAPHOYNG Ba TTPETTEL Va YIVETAL AITOKAEIOTIKA ATd KATAMNAQ
ekmadeLEVOUC EISIKOUC,

« T€ TEPITTWON OLUVTAYOYPAPNONG TOU TTPOIOVTOG, OUHBOVNEUTEITE

onMwWoSHTMOTE TOV 1aTPO 0AG OXETIKA HE TN XPrion Kat T SIAPKELT XProng

Tou. Emiong, Ba oag mapéxel MANPOPOPIEG OXETIKA LE TO €4V Kal e TTola GAa

TIpoiovVTa Pmopei va xpnotponoindei Tautdxpova to Omoloc. Tnpeite xwpic

e€aipéoelc Tic uToSei€elg Tou AABaTe Katd TNV armdKTNon Tou MPOoIOVTOG,

KaBwe kat Tig 0dnyleg xpriong.

Y€ TEPITTTWON 1N TIPOBAEMOUEVNG EGAPHOYNG I} aUBAiPETNE TpoTOMONONG

TOU TTPOIOVTOG, eVEEXETal va TTPoKANBoUY (NUIEG kal va akupwbel n eyyunon.

« ATIOQEUYETE TNV EMAPH) TOU TTPOIOVTOG HE Péoa TIoU TIEPIEXOLV AT Kall &€,
HE ANOIPES Kal AOCIOV.

« e mepintwon unepBOAIKA OPIXTHG EQapHOYAG, orolodinoTe BondnTiko
HEOO TTOU TOTOBETEITAL OTO OWHA EEWTEPIKA EVOEKETAL VO TIPOKAAEDEL
TOTTIKOUG UWAWTIEG ), OE OTTAVIEC TIEPUTTWOELG, OTEVWON AyYEiwV 1 VELPWY
TIou SIEPXOVTAL MO TA CUYKEKPIUEVA ONPEIQ. € QUTEC TIC TIEQIMTTWOELG,
XOAAPWOTE ENAPEWG TOUG IHAVTEG 1} TO KOUUTTWUA KA, EYOCOV aalTe(Tal,
eNéYETE TNV 0pON epappoyr Kat To péyefog NG dpBwong.

Mpoooxr: L& Tepimwon XaAdPWonE TwV IMAVTWV 1} Apaipecng Tou
TIPOIOVTOG, SEV MAPEXETAL EMAPKIG PEOVTIOA TOL TPAUHATIOHOV. S QUTAV
TNV TEPIMTWON, ano@eVyeTe omoladrmote emPBapuvan Tou v Adyw Avw
GKPOU 1| WHOU.

« Otav xpnaoiponoleite To OmolLoc, pnv odnyeite autokivnTa, Sikukha
OXNAHATA, T, HOTOOUKAETEG, TOSHAATA KAl GKOUTE, 1) OTIOIOSATIOTE GANO
HETAPOPIKO HECO TTOU TIPETEL VA SIEVBUVETE PGVOL Oag.

« Emm\éov, va €i0Te 181aiTePQ TIPOOEKTIKOI, KaBWwG emnpedleTal Oe HEYANO
Babpd Kat n IKavoTNTA 6aG va TEPTIATATE Kal va OTEKEDTE GpBiol
(n SuvaTOTNTA CLYKPATNONG OE TIEP(ITTWON XPHONG TEOIGVTWY YIa TA AVWw
Gkpa).

« EGv Siamothoete acuvriBIoTes alayég 0 OuVEUAOHO HE TN XEHOoN Tou
TIPOIOVTOC, Y. ALENON TWV EVOXAOEWY, aval(nTHOTE Apeoa évav 1aTpd Kat
SIAKOYTE apEowE TN XPrion Tou MPOIOVTOG.

Avtevdeifeig

Agv €xouv £WG TWPA avapepBel Mapevepyeleg TTou va emnpealouv OAOKANPO

TOV OPYAVIOHO. 3TIG AKONOUBEG TIEPITTWOELG KAVIKWV CUMMTTWHATWY, N XPron

TOU TTPOIOGVTOG OLVIOTATAL HOVO KATOTIV GUVEWONONG e Tov Depdmovta

aTPo 0aG:

+ AEPUATIKEG AODEVEIEC/ TPAUUATIONO! OTO HEPOC TOU GWHATOG TTOU
TomoBete(tal To BorBnua, 16iwg Eav UMIAPXOLY PaVOUEVA PAEYHOVAG. ETTiong,
OUNEG e 0idNnpa, epeBIoNOC Kal aioBnpa kavoou

+ AloBnTnplakée Slatapayég Kat Slatapayes apdtwong ota média, Tmx. o€
mepimwon oakxapwdoug dlapritn (Diabetes mellitus)

« Evtovn kapSiakr Kal TIVEUHOVIKY Qverdpkela (kivouvog abénong tng
APTNPIOKNAG TEONG KATA TNV TOTTOBETNON Tou BonBNTIKOU HECOU KAl KATA TN
SidpKela EvTovng CWHATIKAG KATamdvnong)

« AlaTapayEc ot por TG AEPPOU, AKOUN Kal armpoodloploTng altlohoyiag
OI8AHATA HAAAKWV HOPIWY OE HEPOG TOU OWHATOG Hakpld armd to Boriénua
Tou TomoBeteital

Ymnodeieig xpriong
A = lpdvtag Koag

B - lpavtag dvw Bpaxiova
C - lpavtag avtippdyou

D - ©nNd xeptov
E - Yrmodoxn yia ta daxtuha
F - Ztevol maivol (ndveg

E@appoyr /Tomo0étnon

Ot mapakatw odnyieg Seixvouv Ty TomoBétnon tng 6pBwong OmolLoc yia
Bepareia Tou Se€lov wou.

@ Tornofetriote Ta GdxTuNa Tou G100 XEPIOV OTNV EIBIKY UTOSOXH TOU
Se€loU Koupmwpuatoc. TomoBetrote To Sel Bpayiova og 0pOr ywvia pmpootd
and Tov Koppo. Kpatdte tnv 0pbwon e Ty dpBpwon Tou aykwva oTabepd
Katw amo 1o Bpayiova. @ OdnyroTe Twpa Ty dpbwon amd miow yupw amd
NV MAGTN. ArioTe éva SelTePO ATopo va oag Bonorioel oe autd. MepdoTe

Ta SAXTUAA TOU apIoTEPOU XePIoU oTNV eI8IKr UTTOSOXT TOL APIOTEPOU
KOUUTTWHATOC.
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© KoMrote Tpa 10 Se&i KOUPMWLA AOKMOVTAE KATAMNNAN Tiieon TTdvw oTo
aplotepd kouunwpa. @ Mupiote 1o Omoloc yupw amd Tov Koppd HEXPL O
1avTag Tou dvw Bpayiova va @tdoel otn Se€1A PEPIA TOL KOPHOU.

TpaPri&te Twpa pe Suvapn Toug VO OTEVOUC TMAAIVOUC IHAvTEC. H 0pBwon
£QPAPHOLEL TINEOV OPIXTE, Ot OUWG 0 SUCAEPEDTO BaBUO OTOV KOPHO, OTO
uYoc TG péong. @ Avoite Tov pavta Tou dvw Bpaxiova kat Tou avTiBPayiou
KOG Kat TN BNNG xepLov. STEPEWOTE TPWTA ToV Gvw Bpayiova He Tov EMavw
IHavta otn Se€id mieupd. o TomoBEeTHOTE TO AVTIBPAXIO KAl TO XEPL OTOUG
SU0 IHAVTEC TIOU QTTOUEVOLV UTTPOCTA Ao TV Kod. OTav KAEIVETE TOUG
IMAVTEG TIPOOEXETE O Bpaxiovag va MEPVAEL LE AoPAELa armd auToug, Xwpig
OUWE va eivat Sepévog. AlopBwoTe, av xpeldletal, Tov (AvVTa KOINAE 0To UPOg
TOU KOPHOU, WOTE 0 Bpayiovag va sivat xahapdg ot pia avetn Béon, drou dev
empapuvetat.

Q¢ 0. Sceov)

I )

Metatémon twv B (ne ™ B
AV XOEIQOTE(, WTOPOUV VA LETATOTOTOUV Ol BECEIG TWV IHAVTWY KATA HIKOG
Tou avtiBpayiou. @) ZekoMroTe évav (pdvTa and TNV ECWTEPIKI TTAEUPA TNG
6pBwonc. Metatomiote Tn B£0n kat EaVaKoMAOTE TV IHAVTA OTNY ECWTEPIKT
TAeUPE. To Qvw AKPO TOU Velcro KAEIVEL e TO Avw AKPO TOU IAVTa KOIMAC.

H népmn tonoBeteitat méov mpog Ta £Ew.

Xprion Tov OmoLoc pe Tipavta WHou

la emimiéov otabepomoinon umopel Katd mepimtwon va xenotponolndel n
Tipavta wpov, mou SiatiBetal mpoaipeTikd. Y KoMroTe Tnv Tipdvta wuou
oTNV MEPLOXT TG MAATNG OTNV £EWTEPIKT MAgUpd Tou OmoLoc. ToroBeTrote
v 6pbwon onwe meptypagetat mapandvw. ) Mepdote tov ipavta navw ano
TOV UYL WHO TIPOG Ta rtpooTd. @ KOMAOTE T GKPOo TNG TIPAVTAG WHOU HE
N HuTepn yAwttida velcro eite otov ipdvia avtiBpayiou eite @) otov lavia
koG, (@ XahapwoTe Tpa To 0TPOYYUAO Akpo pe Velcro kat puBpiote to
HAKOG TOU pdvTa Katd mepintwon.

Agaipeon

Avoi€Te Tov 1uavta Tou dvw Bpaxiova kal tou avtiBpdyiou kabwg Kat T Bnhia
XePL0U. TpaPr&Te To xEpt amd Toug IHAVTEG. AVOIETE TWPA TO KOUUMWUA HE TG
urodoxEq yla ta SdyTula. KAeiote OAa Ta velcro yia va amo@uyete (Ui ota
pouxa oag r To Omoloc.

Ymnodeieig kabapiopouv

Ynodegn: To mpoidv dev mpérel va ektiBetal moté oe ueon mnyn
BeppoTnTag (m.x. ovotrpata B¢puavong, NAIAKT akTivoBolia, Aoyw
anoBrikeuong o€ autokivnTo). Evééxetal va mpokAnBouv {npiEg 0To LNIKO. Me
SQUOEVEIC EMMTWOELS YIA TNV AMTOTEAEOUATIKOTNTA TOU TIPOIOVTOC,

Tnpeite 11 08nyieg ppovTidag mou avaypapovtal 0TV UPAoHATIVN ETIKETA. H
ETIKETA BPIOKETAL OTO EMAVW GKPO TOU IHAVTA KOIMAG,

1. MAEVETE TO MPOIOV OTO XEPL.

2. KAEIOTE TO KOUUMWHA TOU TTPOIOVTOG.

3. To mpoidv Sev elval KATAANAO yla TO OTEYVWTHPA.

M\éveTte 10 MPOidV oUYVA.

S e mepinTwon mapandvwy, aneuBuvBeite 0Tov £Umopo and Tov ormoio
TIPOUNBEUTAKATE TO TIPOTOV.

Ynodedn: Enclepyaldpaote amokhelotiké kabapd rmpoidvia.

Inpeio epappoyiig
SUpewva e TiG evOEiEeLC (WpoQ). PA. okomoUpevn xprion.

Ymnodei§eig ouvtiipnong

To mipoiov Sev anmartel cuvtrpnon, dv yivetal cwoTr| XPron kat @povtida tou.

Ynod&1§n cuvappoAdynong kat tomo0étnong

To Omoloc mapadidetal £TOIHO yia Xprion.

TeXVIKA XAPAKTNPIOTIKA / TTAPAHETPOL

To Omoloc gival pia 6pBwan yia v ¢pBpwon Tou Wuou. Anoteleital and
évav Ipdvta koA, évav Ipdvta avw Bpayxiova, évav Iavia avtiBpayiova Kat
Hia Onhid xeptov (BAEme onpeio D), KaBwG Kat KA TIPOAIPETIKT TIPAVTA WHOU.
Omoloc - ipavtag wpou, 1297506 0000 000

Ynodeigeig yia tnv emavaypnotpomnoinon
To mpoidv mpooplleTal yia TNV EEATOIKEVHEVN EQAPHOYH OE £vav Kal HOVO
aoBeviy.

Eyyuodotikr Kahuyn

loxUouv ot VouIkéG SIATAEEI TNG XWPAG OTNV OTToial AmOKTHBNKE TO TTPOIOV. 2
TEP(mTWOon mou BewpPE(Te OTL LA TTEPIMTTWON EUMINTEL 0TA TACIOI €YYUOSOTIKAG
kahuync, ameubuvBeite apyikd oTo onpEio amod To omoio PopnBeuTHKATE TO
mpolov. KabBapilete To mpoidv mpiv amd omoladinote agiwon ota mhaiola tng
£yYUOSOTIKAG KAAUYNG. € TIEPITTTWON N THENONG Twv UMTOSEIEEWY OXETIKG
HE TOV XEIPIopO Kat TN @povTida Tou Omoloc, vdéxeTal va MEPLOPIOTE 1 va
akUpwOEl N yyuodoTikr) kKAAUPN. H eyyuoSoTikr) KAAUPN AKUPWVETAL OTIC
AKOAOUDEG TIEPITTWOELG:

+ Xprion ox1 avéhoya pe TiG evOeiEelg

+ Mn TPNon Twv o8nyIV Twv E8IKWOV

+ AUBQIPETEC TPOTIOTIOINTEIS TOL TIPOIOVTOC

Amomoinon evbuvng

Mnv mpofaivete oe autodidyvwon r autoBepameia, EKTOC Qv i0Te EIIKAG,
P amo TN XPron Tou [ATpIKoU POIOVTOC Yia TTPWTN GOPd, CUHBOUANEUTE(TE
onwWoSHTOTE évav 1aTPO 1| vav eKMAIGEVPEVO EISIKO, KaBWIC auTOG eival

0 HOVOC TPOTTOG Yia va a§IoNOYAOETE TNV eMidpacn Tou MPOIGVTOG OTO

OWHa 0ag Kal va TPOOSIoPIoETE TUXOV KIVOUVOUG amd Tn Xeron mou

pmopel va MPoKUPoLV. AKONOUBE(TE TIC CUHBOUAEC TOU €181KOU, KaBWG Kal
ONEG TIG OBNYIEC TTOU TIEPIEXKOVTAL OTO TIAPOV GUANABIO | OTNY, AKOWN Kal
amoomacpatikn, online mapouciacn (EMoNG: Keipeva, EIKOVES, YPOAPIKA KNTT).
Edv e€akoNoUBE(TE va £XeTe QU@IBONEG HETA TNV EMKOWVWVIA HE TOV EISIKO,
EMKOIVWVAOTE HE TOV 1ATPO 0AE, TOV EUMOPO 1| armeuBeiag pe epAc.

Ynoyxpéwaon SnAwong

SUHQWVA HE TIG VOUIKES SIATAEELG TTOU 10XVOULV KATA TOTTOUG €(0TE
UMOXPEWHEVOL VA SNAWVETE AUETQ OTTOLOONTTOTE 00BAPO MEPIOTATIKO
QVTIMETWTTIOETE KATA TN XEroN TOU TApOVTOG 1ATPIKOV TIPOIGVTOG TOOO OTOV
KOTAOKELQOTH| 600 Kal 0TV appddia apyr. MNa Ta OTOIKER EMKOWWVIAS TG
£TAIPEIAG PG, AVATPEETE OTO OTMOBOPUANO TOU TIAPGVTOC YUANaSIOL.

Anéppipn
ATIOPPIMTETE TO TIPOIOV LETA TN XPrION CUPPWVA HIE TIG KATE TOTIOUG I0XVUOUOEG
odnylec.

TuvBeon

MoAvapidio (PA), MoAuoupeBavn (PUR), Mohuaibépac,
MoAvo&upeburévn (POM), ModuripomuAévio (PP), MoAveotépag (PES)

- Medical Device (latpikr) cuoKeur)
— AVayvwpIoTIKO TNG prTPag SeSopévwy pe TN popen UDI

Evnuépwon: 2024-02

1'0pBwon = opBonediko Borinua yia atabepornoinon, amoesetion,
akwvntoroinon, kaBodrynon fi §16pBwon Tou KOPHOU 1} LEAWV TOU OWHATOC

2 EEEIBIKEVEVO TIPOOWTTIKO = TIPOKEITAL YIA TA ATOKA TTOU CUUPWVA HE TIG
10XUOUOEC KPATIKEC SIOTALEL elval €ouciodotnpéva va epappdlouy ta
BonBripata Kat Tic 0pBWOELS Kal va UTTOSEIKVUOLV TOV OWOTO TPOTIO XPHONG
TouG.

@ tirkce

Degerli miisterimiz
Bir Bauerfeind urtnuni tercih ettiginiz icin cok tesekkir ederiz.

Her giin drinlerimizin tibbi etkinligini arttirmak icin calisiyoruz, ¢linki
sagliginizin kalbimizde yeri var. Lutfen bu kullanim talimatlarini ve uzman
personelin talimatlarini dikkatlice okuyun ve bunlara uyun. Herhangi bir
sorunuz varsa, litfen doktorunuza veya yetkili saticiya basvurun.

Amag¢

OmoLoc tibbi bir Uriindir. Omzun hareketsiz hale getirilmesi i¢in
tasarlanmis bir ortezdir!.

Endikasyonlar

- immobilizasyon, 6rnegin omuz ameliyatindan sonra
« Postoperatif, posttravmatik, preoperatif

« Luksasyon

A Kullanim Riskleri

» Omoloc, sadece kullanim kilavuzunda yer alan bilgiler dogrultusunda
ve uygulama alanlari gercevesinde (amag, kullanim yeri) kullanilmalidir.

«OmoLoc'un uygun sekilde yerlesmesini saglamak icin ol¢lisu bir
uzman? tarafindan belirlenmelidir.

« Uriin ad), ol¢u, Uretici, yikama talimati ve CE isaretinin bulundugu etiket
bel kemerinin i¢ kismina dikilmistir. Itk uygulama bir uzman tarafindan
gerceklestirilmelidir.

« Size Urin recete edildiyse kullanimi ve kullanim siresi hakkinda
doktorunuzla gorustn. Doktorunuz, OmolLoc'un baska hangi Uriinlerle
ayni anda kullanilabilecegini de size bildirir. Urini satin alirken verilen
talimatlari ve kullanim kilavuzunu istisnasiz olarak dikkate alin.

« Uriinlin yanlis kullanimi veya irtinde onaylanmamis degisikliklerin
yapilmasi da hasara neden olabilir ve garantiyi gegersiz kilar.

« Yag ve asit iceren maddeler, merhemler ve losyonlarla temasindan kaginin.

« Distan viicuda giyilen yardimci drlinler cok siki yerlestirildiklerinde,
lokal basing semptomlarina neden olabilir veya ¢ok nadir olarak kan
damarlarini veya sinirleri sikistirabilir. Bu gibi durumlarda, litfen
bantlari veya kapagi biraz gevsetin ve gerekirse ortezin kalip ve
boyutunun dogrulugunu kontrol edin.

Dikkat: Bantlar gevserse veya Uriin ¢ikarilirsa, yeterli yara bakimi soz
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konusu olmaz. Bu durumda, etkilenen kol veya omuz tizerinde herhangi
bir zorlamadan kaginin.

« Omoloc agikken bir araba, motosiklet, bisiklet, scooter gibi iki tekerlekli
bir ara¢ veya kendi basiniza sirmeniz gereken baska bir ulasim araci
kullanmayin.

« Ayrica, ylrime ve ayakta durma kabiliyetiniz (el ve kol Urlnleri s6z
konusu oldugunda kavrama kabiliyeti) de ciddi sekilde etkileneceginden
son derece dikkatli olun.

« Uriintin kullanimina bagli olarak kendinizde olagandisi bir degisiklik
fark ederseniz, 6rnegin rahatsiziginiz artarsa, derhal bir doktora
basvurun ve derhal trtind kullanmayi birakin.

Kontrendikasyonlar

Tum vicudu etkileyen bir yan etkiye bugline kadar rastlanmamistir.

Asagidaki klinik durumlarda Uriin ancak doktorunuza danisildiktan sonra

kullanilabilir:

« Destegin kullanildig bolgelerde, cilt bozukluklari/yaralar ve 6zellikle
inflamasyon mevcutsa. Ayni sekilde sislikle birlikte kizariklik, yara,
kabarma ve asiri 1si hissedilmesi durumunda.

« Bacakta duyarlilik ve dolasim bozukluklari mevcutsa, 6rn. "seker
hastaliginda” (Diabetes mellitus)

« Kalp ve akciger islevinin ciddi bir sekilde kisittanmis olmasi. Yogun
fiziksel efor sirasinda destek yoruyorsa ve tansiyonun yikselme riski
varsa.

« Lenf akis bozukluklari — destekten uzakta tespit edilen, baslangici
belirsiz yumusak doku sisliklerinin olmusmasi.

Kullanim Talimati
A - Bel kemeri

B - Ust kol kemeri

C - Alt kol kemeri

D - El askisi
E - Parmak yuvasi
F - Dar kenarli yan kemerler

Giyme / Takma

Asagida, ortezin sag omuza icin nasil takilacagr anlatilmaktadir.

o Sag elinizin parmaklarini sag kapaktaki parmak yuvasi igine

yerlestirin. Sag kolunuzu dik bir agrile viicudunuzun 6n kisminda

konumlandirin. Bu esnada ortezi dirsek eklemi ile kolunuzun altinda

sikica tutun.

9 Ortezi arkadan belinizin etrafina yerlestirin. Gerekiyorsa ikinci bir

kisiden yardim isteyin. Sol elinizin parmaklarini sol kapaktaki parmak

yuvasi icine yerlestirin. 9 Sag kapagdi uygun bir gerginlikle sol kapagin

Uzerine yapistirin. o Omoloc ortezini dirsek Ustu bolimi viicudun

sag tarafina gelecek sekilde belden dondirin. QYan kemerlerin

dar kenarlarini sikin. Ortez bel hizasinda viicudu sikmayacak sekilde

gergin durmalidir. 0 Dirsek Usti ve dirsek alti kemerlerini ve el

askisini agin. Dirsegin Ust tarafini sag taraftaki kemer ile sabitleyin.
Dirsegin alt bolimund ve elinizi 6n tarafta kalan kemerlerin igine

yerlestirin. Kemerleri kapatirken kolun giivende olmasina, ancak ¢ok siki

baglanmamis olmasina dikkat edin. Kolun yikinin azaltilmasi ve rahat

bir pozisyonda olmasi i¢in gerektiginde bel kemerini duzeltin.

( I

Kemer pozisyonlarinin ayarl per

intiyac durumunda kemerler dirsek alti uzunluguna gore
ayarlanabilmektedir. Q Kemeri ortezin i¢ tarafindan g¢ikarin.
Pozisyonunu degistirin ve kemeri tekrar i¢ bolime yapistirin. Velcro
bandin iist kenari bel kemerinin Gst kenar! ile kapatilmalidir. @) Toka
disari dogru takilmalidir.

yardimiyla)

Omuz askisi ile OmoLoc kullanimi

Ek bir stabilizasyona ihtiya¢ duyulursa istege bagli temin edilebilen

omuz askisi kullanilabilir. ) Omuz askisini bel blimiinde OmoLoc dis

tarafina sabitleyin. OmoLoc'u yukarida tarif edildigi gibi takin. m Askiyi

saglam omzun Gzerinden one dogru getirin. Omuz askisinin ucunu

Velcro kanadi ile alt dirsek kemerine veya bel kemerine sabitleyin.
Velcronuzu agin ve askinin uzunlugunu ayarlayin.

Cikarma

Dirsek Ustl ve dirsek alti kemerlerini ve el askisini agin. Kolunuzu
kemerden ¢ikarin. Kapagi parmak yuvalari ile agin. Giysilerinizde veya
Omoloc'ta hasar olmamasi i¢in velcro bantlari kapatin.

Temizlikle Ilgili Uyarilar

Bilgi: Urinii asla dogrudan isiya (6r. isiticilar, direkt giines 1sig1, araba
icinde) maruz birakmayin! Malzeme zarar gorebilir. Bu durum Grintn
etkisini azaltabilir.

Litfen etiketteki bakim talimatlarini dikkate alin. Etiket, bel kemerinin tst
kenarinda bulunur.

1.Urinu elde yikayin.

2.Urlni kapatin

3 Uriin kurutucu icin uygun degildir.

Urini diizenli olarak yikayin.

Sikayetiniz oldugunda uriind aldiginiz satictya basvurun.

Bilgi: Sadece temizlenmis drlnler isleme alinir



Kullanim yeri
Endikasyonlarda belirtilen bolgeler (omuz). Bakiniz Amag.

Bakim Uyarilan
Dogru kullanildiginda ve bakim yapildiginda, Griiniin normal sartlarda
teknik bakima ihtiyaci yoktur.

Birlestirme ve Montaj Talimatlari
OmoLoc kullanima hazir sekilde teslim edilir.

Teknik veriler / Parametreler

OmoLoc omuz eklemiigin kullanilan bir ortezdir. Bir bel kemeri, bir Ust
kol, bir alt kol, bir el askisi (bkz. Madde D) ve istege bagli olarak temin
edilebilen omuz askisindan olusur.

Omoloc - omuz askisi, 12975060000 000

Yeniden kullanim sartlarn
Uriin tek bir hastanin kisisel tedavisi icin 6ngorilmistir.

Garanti

Uriniin satin alindigi tilkkedeki yasal hiikiimler gegerlidir. Bir garanti
talebi halinde, litfen 6nce Urinl satin aldiginiz yere basvurun. Urin,
garanti icin gosterilmeden once temizlenmelidir. OmoLoc'in kullanimi ve
bakimi ile ilgili talimatlara uyulmamissa, garanti bozulabilir veya gegersiz
olabilir.

Garanti asagidaki durumlarda gegersizdir:

« Endikasyona uygun olmayan kullanim

« Saglik uzmaninin tavsiyelerine uyulmamasi

« Kendi kendine yapilan Urln degisikligi

Sorumluluk kapsami

Tip uzmani degilseniz kendi kendinize tani koymayin veya kendi
kendinize ilag vermeyin. Tibbi Grinimizi ilk kez kullanmadan once,
Uriinimuzin vicudunuz tzerindeki etkisini degerlendirmenin ve kisisel
yapl nedeniyle ortaya ¢ikabilecek kullanim risklerini belirlemenin tek
yolu bu oldugundan, aktif olarak bir doktorun veya egitimli uzmanin
tavsiyesini alin. Bu uzmanin tavsiyelerine ve bu belgedeki/veya cevrimigi
sunumundaki tim talimatlara, alintilarda bile uyun (ayrica: metinler,
resimler, grafikler vb.)
Uzman personelle goristikten sonra herhangi bir sipheniz kalirsa,
lutfen doktorunuza, bayinize veya dogrudan bize basvurun.

Bildirme ylikimlilagi

Bélgesel yasal diizenlemeler nedeniyle, bu tibbi cihazi kullanirken
meydana gelen her ciddi olayl hem ureticiye hem de yetkili makama
derhal bildirmeniz gerekir. lletisim bilgilerimizi bu brosiriin arka
sayfasinda bulabilirsiniz.

imha Etme

Latfen Grind kullanimdan sonra yerel yonetmeliklere uygun olarak
bertaraf edin.

Malzeme igerigi

Polyamid (PA), Poliiiretan (PUR), Polieter,

Polioksimetilen (POM), Polipropilen (PP), Polyester (PES)

Medical Device (Tibbi cihaz)
— UDI veri matrisi niteleyicisi

Bilgi gtincelligi: 2024-02

1 0rtez = kol ve bacaklarin veya gévdenin stabilize edilmesi, yikinin
hafifletilmesi, hareketsiz hale getirilmesi, yonlendirilmesi veya
duzeltilmesi gibi amaglarla kullanilan ortopedik yardimci gereg

2Uzman, bandajlarin ve ortezlerin uyarlanmasi ve bu trinlerin kullanim

talimatlarinin verilmesi ile ilgili yurirlikteki yasal yonetmelikler
dogrultusunda yetki sahibi olan kisidir.

@ pyccKmMia

YBaxkaemble KnueHTbi!
Bnarogapum Bac 3a nprobpeteHre npogykumy Bauerfeind.

Kaxabiit ieHb Mbl paboTaem Hag noBbieHnem 3GGeKTUBHOCTY Hallen
MeﬂMLlVIHCKO\Z MPOAYKLUMN, MOCKOJbKY Balle 340PpOBbe HaM OYeHb AOPOTO.
O3HaKOMbTECh 1 B TOYHOCTU (neﬂy&ﬁe VIH¢ODMBLLVH/I B ﬂaHHO\;I VHCTPYyKUNN
MO MCNOMb30BaHWIO 1 yKasdaHMAM Cneunannctos. HDM BO3HUKHOBEHUN
BOMPOCOB 0bpaTHTECh K CBOEMY Nevalliemy Bpady Win B Celuanii3upoBaH-
Hblt MarasuH.
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HasHaueHune

Omol.oc aenaetca NPOAYKTOM MEANUMHCKOro HasHaveHnA. 310 opTe:a* ana
UMMOBVNM3aLMW Nneva.

MokasaHua

. V‘MMD6V\J’\VI3&L\MH, Hanpumep, nocne onepauynn Ha nneye

- MocneonepauumoHHan Tepanyis, MOCTTPaBMaTUYECKOe COCTOAHME,
npefonepaunoHHas NOAroToBKa

« BbiBux

A Puck npu ncnosib3oBaHun nsgenna

+ Omoloc cneflyeT NpUMEHATb B CTPOrOM COOTBETCTBIM C HACTOALL el
VIHCTPYKLIMEN 1 TONbKO Ha YKa3aHHbIX B Hell 06n1acTax Tena (HasHaueHue,
4acTvi Tena, AnA KOTOPbIX NPUMEHASTCA JaHHOE V3aenue).

« [InA obecneyeHna onTManbHON nocaakn opresa Omoloc ero pasmep
LOMKeH NoA06PaTh KBaNMPUUMPOBAHHbIN CMELMaNmCT2.

« Bumtan aTnkeTka optesa Omoloc, Ha KOTOPOI yKasaH pasmep,
NPOV3BOANTEND, MHCTPYKLMM NO CTUPKe 1 3Hak CE, pacnonoxeHa Ha
BHYTPEHHEV CTOPOHE PEMHA Ha XWMBOTe. [lepBylo NOATOHKY 1 0ObACHEHVEe
NPUMEHEeHA OpTe3a A0KEH NPOBECTY KBAMPULIMPOBAHHBINA CNELManmCT.

« Ecnm n3pgenvie Bam nponvican Bpad, MPOKOHCYNBTUPYITECH C HUM
OTHOCUTENBHO OCOOEHHOCTEN 1 ANIMTENBHOCTU UCMONb30BaHKA. OH
paCcCKaxeT TaKxe O TOM, MOXHO N1 OAHOBPEMEHHO Mcronb3osaTb Omoloc
C APYTUMY V3AENNAMM, U €CIN MOXHO, TO C KaKiMU. YunTbiBaiiTe Bce be3
UCKMIOYEHWA YyKa3aHWA, NoNyYeHHbIe NPy MOKYyMKe W3Aenus, a Takke
MHCTPYKLIMIO MO VICNONb30BaHMIO.

« Mpv HeHaanexatlem NCnob30BaHUM UMY CaMOBOJIbHOM U3MEHEHN
13[1eNMA BO3MOXHO €ro NoBpexeHue 1 NoTepa rapaHTuu.

+ /136eraiiTe KOHTaKTa M3AENUA C XKMPO- U KNCIOTOCOAEPKaLLMMII CPEACTBAMY,
Ma3AMM 1 NIOCbOHaMM.

+ Bce Hanesaemble Ha Te0 BCromoraTesibHble CPeiCTBA NP CILLKOM
NNOTHOM NPWNEraHny MOryT OKa3blBaTb Ype3MepHOe fjaBneHne Ha
HEKOTOPbIe Y4aCTKV Tena. B pefikix Ciy4anx OHV MOrYT TaKkxe nepexinmats
KPOBEHOCHbIE COCY/bl UMW HEPBbI. B Takix Cyyanx HeMHOro ocnabste
PEMHU N 3aCTEXKY 1 NPU HEOOXOAUMOCTY MONPOCUTE NPOBEPUTL
NPasuNbHOCTb MOCAAKY 1 pasMep opTesa.

BHuMaHvie: Mpy ocnabnerun pemMHern Unv CHATN U3eniia JOCTaTouHoe
TepaneBTVYecKoe BO3ENCTBYIE Ha 30HY NOBPEX/AEHUA He obecrneynBaeTca.
B Takom cnyyae HeOOXOAUMO 136eraTh ioGbix HArpy30K Ha GoMbHYI0 PYKy
1nu nnevo.

« Mpw vicnonb3osanumn n3genua Omoloc He ynpasnaiiTe aBToMobunem,
[NIBYXKONECHbIMM TPAHCMOPTHBIMU CPEACTBAMM, TaKVMU Kak MOTOLIMKI,
BeNOCKUNes, MOTOPONEP, U NI0GbIM APYTVIM CPEACTBOM NEPEABIKEHNS,
KOTOPbIM BaM MPYXOAUTCA YNPaBAATb CAMOCTOATENBHO.

+ Kpome Toro, 6yabTe npefenbHO OCTOPOXHBI, MOCKOMbKY Balla CMOCOBHOCTL
XOAWTb 1 CTOATb (NPU MCMONBb30BaHNM U3AENWIA ANA PYK U KUCTER —
CMOCOBHOCTL K yepXaHIiio NPeAMETOB) NOBEPTHETCA CUNBHOMY
OrpaHUYeHMio.

« Ecnv npyt cnonb3oBaHn M3Aenmna NPOUCXOAAT HEOObIUHbIE M3MEHEHNA,
Hanpumep, ycunmeaeTca 6onesor CUHAPOM, CliefyeT 6e30TnaratenbHo
06paTUTLCA K Bpauy 1 HEMEANEHHO NPeKPaTUTb UCMONb30BaHWe N3AENMA.

MpoTuBonokasaHua

Ha cerogHAWHMM AeHb He M3BECTHbI Kakme-nnbo noboUHbe SGGeKTsl,

OKa3blBaloLLie BAVAHME Ha OPraHK3m B Lesiom. [py NepeuncnerHbix Huke

KNUHNYECKNX KapPTUHaX NpUMeHeHe 1n3aenna BO3MOXHO TONIbKO nocne

KOHCYNbTaumm C nevauimm spayom:

+ 3abonesaHunA/ NOBPEXACHUA KOXM Ha COOTBETCTBYIOL|E 0bnacTy Tena,
0COBEHHO NPV MOABNEHUM NPV3HAKOB BOCMANEHNSA, a TakKe NPpU Hannunm
LIPAMOB, BbICTYNAIOLLVX HaZl MOBEPXHOCTBIO KOXW, OTEKOB, MOKPACHEHNI U
npvi NOABMEHN YyBCTBA apa

. HapyLIJEHVle HyBCTBUTEIbHOCTA 1 KpOBOCHa6>KEHV]H HUXHEN KOHEeYHOCTH,
Hanpvimep, Npu caxapHom Anadete (Diabetes mellitus)

« Cepbe3Hble HapyLleHna GYHKLWM CepaLa v Nerkux (PUCK NoBbILeHA
KPOBAHOro AaBeHnA Npun HOWeHUKN BCNOMOraTesibHbIX CPeACTB B Cllydanx
130ObITOYHON GY3NYECKO Harpy3KI)

. HapyLueHme ﬂMM¢OOTTOKa — B TOM YMCTIe OTEK MATKKX TKaHen Ha
3HAYUTENBbHOM YAaneH1n OT HaNOXEHHOTO BCMOMOraTe/ibHOro CpeacTsa

YKasaHuA Mo UCNob30BaHUI0

A - PemeHb Ha xviBoTe D - MNepeBA3b ANA KNCTU PyKn
B - Nnevesoit pemeHb E - KapmaH ana nanbLes
C - PemeHb npeanneyba F — ToHkune 60KoBbIE PEMHIM

HapeBaHue/ pukcaums

B crepyiollem pyKOBOACTBE paccMoTpeHa drikcauma optesa Omoloc ana
CTabunv3auyuy Npasoro nneva.

o [MpocyHbTe NanbLbl NPaBO Pk B KapMaH ANA NanbLes NPaBom 3aCTEXKN.
CorHute pyKy nofl NPAMbIM Yriom nepez Kopnycom. Mpy Tom nog pyKon

VfepxuBaliTe opTes NOKTEeBbIM CyCTaBOM.

Tenepb npoBeauTe opTe3 y ceba 3a cnuHoi. Ecnm Heobxoammo, mycTs Bam
KTO-HMOYb MOMOXeT. [POCYHbTe NanbLibl IEBOV PYKW B KapMaH [nA nanbLes
nesoi 3acTexku. €) Tenepb He CAMIIKOM CUAbHO 3aTAHIUTE NPaBYlo YacTb
3aCTeXKM 1 3aKpenuTe ee Ha NeBoW YacTu.

@ Bpauwaiite opres Omol.oc Ha Kopriyce A0 Tex Mop, NoKa NNeueBoit peveHb

He GyAeT PacnonoxeH C NPaBoi CTOPOHbI TeNa.

@ Tenepb 3ataHNTe 06a TOHKIX BOKOBbIX pemHA. OpTes 0KeH NI0THO
nneraTb K Tesy Ha YPOBHE Tanki, HO He Bbi3biBaTb NpK 3TOM AMCKoMdopTa.
Paccternute nneuesoi pemeHb 1 pemeHb Npeanneybs, a Takxe nepesasb

AnA Kuctv pykun. CHauana cnpasa BepxXHUM PemHeM 3aduKCHpyiTe nneyo

(ﬁlO ﬂOKTﬂ). o Monoxure npeanneyvbe N KNCTb PyKW B Ba OCTaBLWNXCA

nepes K1MBOTOM PeMHA. [1p1 3aKPbITUV PEMHE CneauTe 3a Tem, YToObl PyKa

6bina HaaexHo 33¢MKCV]DOBaHa, HO He NepeTaHyTa. Hp\/l HeOﬁXO,ElV\MOCTV]

OTpefyﬂMpy\ZTe PemMeHb Ha X1BOTe MO BbICOTE, YTOObI PyKa nokowmnaco B

pasrpyKeHHOM yI0OHOM NONOKEHUU.

n p i (c [ Ta)
TPy HEOBXOAMMOCTY NONOXEHUA PEMHEN NPEANAEYbA MOKHO
OTPerynMpogats.

PaccTertuTe OfWH 13 pemHel C BHyTpeHHel CTOPOHbI opTesa. M3meHuTe
MONOXEHNE 1 CHOBa 3adUKCUPYIiTe PeMEHb C BHYTPEHHEN CTOPOHBI. [pw
STOM BEPXHWIA Kpalt 3aCTexK VelCcro coefrHUTCA C BEPXHUM Kpaem PeMHA
Ha Xnote.

0 3acTexka byneT C Hapy»KHOW CTOPOHbI.

Wcnonb3oBaHne OmoLoc ¢ nneyeBbiM peMHeM
[1nA AONONHUTENBHON CTabUAN3aLMK NPU HEOOXOAMMOCTI MOXKHO
NCNonb30BaTh ,ElOﬂOﬂHVITeﬂbeM nnevueson pemeHb. HpvicreerTe
3acTexkamu Velcro nnevegoit pemMeHb B 061acTI CMUHBI K BHELHe CTOpOHE
Omoloc. HanoxwTe opTes, Kak OnMcaHo BbiLLe. m Cnepeau nposeaunTte
peémMeHb Haa 340POBbIM MIEYOM.

HDMCTGFHMTG KOHeLl nneyeBoro pemMHsa MHOFOFpaHHO\Z 3acTexkom Velcro
K pemHio npeanneyba uiv ) k pemHio Ha xusote. ) Tenepb pacctertmte
Kpyrible 3acTexKu Velcro u oTperynvipyiite AiMHy PeMHel No oTAENbHOCTH.

CHATMe opTesa

PaccterHuTe nneyesoi pemeHb U pemeHb Npearnneybs, a Takxke nepesasb AnA
KMCTW PyKW. BbiHbTE PYKY 13 pemHelt. Tenepb OTKPOWTE 3aCTEXKY C KapMaHOM
[11A NanbLes. 3acTerHuTe Bce 3acTexku Velcro, utobbl 136exaTb «3aTmkek» Ha
Ballen ogexae vnu nospexaernit Omoloc.

YKasaHua no yxoay 3a usgennem

MpumeyaHme: Hukora He NoasepraiiTe M3aenve BO3ENCTBII0 NPAMOro
TeNNOBOro V3yyeHnA (Hanpyimep, He OCTaBNAlTe ero BoNM3M oborpesatenel,
NoA NPAMBIMY CONHEUHBIMM Nly4amu, B aBTOMOGWE). BO3MOXHbI NOBpeXAeHUA
matepviana. B 3Tom cnyuae nevebHoe AeiicTBre MOXeT bbiTb 0cnabneHo.
Cobniogaiite pekoMeHAaLMm No YXOLy, yKa3aHHbe Ha BLUMTOM 3TukeTKe. OHa
HaXOANTCA Ha BEPXHEN KPOMKe PeMHS, 3aKPEenAemoro Ha XuBoTe:

1. CtupaiiTe nsgenue BpyUHyto.

2. 3aCTerHuTe 3acTexky U3aenva.

3. Vzpenue He NPYUroAHO ANA CYLWKM B CYLMIBHOM MalluHe.

PerynapHo ctupaiTe nsgenve.

[Mpyr HanMuMn NpeTeH3uin obpalLainTecs K NPOAaBLyy, y KOToporo 6bino
npvobpeTeHo v3aenve.

npmmeuauwe: Hasau n3penna NPpUHUMAaoTCA TONBbKO B YMCTOM BMAE.

Yactb Tena, ana KOTOPOI‘I'I npumeHsaeTcA AaHHoOe
nsgenue
B cooTBETCTBUM C NOKasaHMAMM (NneyeBoii cycTas). CM. Ha3HaueHVe.

Yxop 3a usgenvem

M3penvie He Tpeéyer ocoboro YXOfa npw NpasuibHOM O6pau.lEHVll/I n
XpaHeHun.

®opma nocTaBKu
MocTaBnaemoe migenue Omoloc roToBO K MCMOMb30BaHMIO.

TexHMYecKMe xapaKTepncTnku / napameTpbl

Oprte3 Omoloc ncnonb3yetca Ana nneyesoro cyctasa. OH COCTOWT 13 peMHa
Ha W1BOTe, NNIEYEBOrO PEMHSA, PEMHA NPeAMnNeyba 1 NepeBAsV ANA KNCTH
pyKU (M. MyHKT D), @ Takxe OnUMOHanbHOrO MNNeyeBoro PEMHA, KOTOPbIN
MOXHO NPUOBPeCTH OTAENBHO.

Omoloc — nneyesoi pemetb, 1297506 0000000

YKa3saHus N0 NOBTOPHOMY MCNONb30BaHUI0

Mz,qenme npeAHasHaveHo Ana HAMBMAYanbHOro MCNob30BaHA OAHUM
nauneHToOM.

Fapantua

[leincTByIOT 3aKOHOAATENbHbIE NONOXEHNA CTPaHbI, B KOTOPOK NPUOBPETEHO
ngenve. ECnv Bbl npegnonaraete, YTo MMEET MeCTO rapaHTUIMHBIA Ciyya,
obpallaiTecs cpasy K TOMy, y KOro bbi10 nprobpeTteHo aaHHoe n3genve.
Mpexae yem 0bpalaTbCa 3a rapaHTUIMHBIM OBCNYKMBAHVEM, 13aenvie CnefyeT
ounctuts. Ecm yKasaHua no O6an_L€Hl/IIO C 6aHD,a>KOM Omoloc n yxogy 3a HUm
He Gbinn CO@J’HOL(EHI)\, FapaHTVH;\Hb\E obs3atenscTea npownssoanTena Moryt 6bITb
OrpaHnyeHbl Un UCKNIOYEHbI.

[apaHTVA VCKMIOYaeTca B Cllyuae:
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- VICnonb30BaHusA 13[enUs He NO Ha3HaueHIo
- HecobnioaeHua pekoMeHaaLmin CneLmanictos
« CaMOCTOATENbHOrO M3MEHEeHWA wnigenna

YKa3aHuA 06 OTBETCTBEHHOCTU

He 3aHnMaiiTeCh camogmarHOCTUKOM UK CamoneyeHnem, eCiu Bbl He
ABnAeTeCb MeANLUNHCKUM CnelranmncTom. ﬂepeﬁl nepBbIM UCMOJIb30BaHNEM
HalLero MeaMLMHCKOro 13fenua obAaTeNbHO 0bpaTUTeCh 3a KOHCyNbTaL|uel
K Bpauy 1y KBanmouLmMpoBaHHOMY CNELManMCTy, NOCKONbKY TONBKO

OHM MOTYT OLEHNTb BO3,E[E\ZCTBM€‘ Hawero 1n3genna Ha Bal opraHmsm

1 NPY HEOBXOAMMOCTU BLIABUTDL PYCK NPV MCMONb30BaHNN U3Aenua,
00YCNIOBAEHHbIN VHAVBWAYaNbHOM KOHCTUTYUMER. CneayiiTe pekoMeHaaumam
3TUX CNeLManmcToB, a Takke BCEM YKa3aHNAM HaCTOﬂLLlE\;I WHCTPYKUWW 1nn ee
OHNaliH-BEPCIY, BKIOYaA YacTUUHble My6nmKaLmm (B T. u. TeKCTbl, doTorpadui,
N306paKEHNA U T. 1)

Ecnv nocne KoHCynbTaLmMm CrieumanicTa y Bac OCTavcb COMHEHMA,
CBAXUTECH CO CBOMM BPa4oM, D,I/\CTDV\6I>)OTOPOM nnn HeNnoCpeaCcTBeHHO C
Hamm.

0653aHHOCTb U3BELLEeHUA

B cooTseTCTBMM C NpeAncaHAMA PervioHanbHoro 3akoHOAaTeNbCTaa,

0 KaXK[1OM CEPbEe3HOM UHLMAEHTE, NPOV30LWe/WEM NP NCMOMb30BaHUM
NlaHHOTO MEIVLIVHCKOrO W3AeNNA, ClleflyeT He3ame/IMTeNbHO 13BeLlaThb Kak
NPOU3BOANTENSA, TaK V1 KOMMETEHTHbIN OpraH. Haluy KOHTaKTHble JaHHble
YKasaHbl Ha 06paTHON CTOPOHE BPOLLIOPbI.

YTunusauymsa

yTMﬂMSaLLMﬂ M3AennA nocne OKOHYaHWaA ero NCrnosb30oBaHUA OCYLLIeCTBAARTCA
COrnacHO MeCTHbIM NPeAnnCaHNAM.

CocTtaB maTepuana
Monvamung (PA), Monwvypetan (PUR), Monnadup, Monrokcrmetunex (POM),
Monunponunen (PP), Monuactep (PES)

Medical Device (MeanumnHckoe obopyaoaHue)
— KnaccudukaTop mMatpuubl faHHbIX kak UDI

MHdopmauma npeacTasneHa Ha MomeHT: 2024-02

1 OpT03 - OpTONEANUECKOE NPUCNIOCOBNEHNE ANA CTABUNN3ALINM, PA3TPY3KY,
MMMOGVIHM3&L\VIM, HanpasneHuna 1 Koppekunm KoHeuHocTen nnbo Tynosuula.

2 KBaﬂMd)ML\V]pOBaHHb\M cneunanmcTom CHMTAEeTCA TOT, KTO COMacHO
ﬂel;ICTBy)OLL\MM rocyfapcTBeHHbIM HOPMam MMEET MPaBO KOHCYNIbTMPOBATL

naLVeHToB B 06NacTV OpTe30B 1 6aHAAKEN, a TakxkKe 3aHUMATbCA X
VIHAVBILYaNbHOM NOATOHKOM.

eesti

Lugupeetud klient!

Suur ténu, et olete otsustanud Bauerfeindi toote kasuks!

Iga paev todtame oma toodete meditsiinilise kasutamise parendamise
nimel, sest Teie tervis laheb meile korda. Palun jargige hoolikalt selles
kasutusjuhendis olevaid eeskirju ja spetsialisti juhtnodre. Kui teil on
kisimusi, siis poorduge oma arsti voi spetsiaalse poe poole.

Otstarve
Omoloc on meditsiinitoode. See on ortoos! 6lgade immobiliseerimiseks.

Nédidustused

« Immobiliseerimine, nt parast 6lgade operatsiooni
« Operatsiooni-, traumajargne, operatsioonieelne

« Nihestus

/\ Ohud kasutamisel

« Omoloci tohib kanda Uksnes selle kasutusjuhendi juhiste kohaselt ja
loetletud kasutuskohtades (otstarve, kasutuskoht).

Tagamaks Omoloci ideaalse istuvuse, peab valjaéppega spetsialist?
OmoLoci kohandama.

OmoLoci taljevoo sisemise osa kiilge on 6mmeldud etikett, millele
on margitud toote suurus, tootja, pesemisjuhend ja CE-margistus.
(Esmakordse) kohandamise ja juhendamise tohib abi viia ainult
vastava valjadppe saanud spetsialist.

Kui Teile on see toode valja kirjutatud, konsulteerige selle kasutamise
ja kasutusaja osas oma arstiga. Ta Utleb Teile ka seda, kas ja milliste
toodetega voib Omoloci samaaegselt kasutada. Palun jargige
eranditult koiki juhiseid, mille olete toote ostmisel kaasa saanud;
samuti jargige kasutusjuhendit.

Toote vale kasutamine voi omavoliline muutmine véib péhjustada



kahjustusi ja toote garantii muutub kehtetuks.

Valtige kokkupuudet rasvu ja happeid sisaldavate vahendite, salvide ja
ihupiimadega.

Koik valispidiselt kehale asetatavad abivahendid voivad liiga tugeva
kinnituse korral hakata lokaalselt muljuma voi harvadel juhtudel
pohjustada ka labivate veresoonte voi narvide kokkusurumist. Sellistel
puhkudel l6dvendage veidi rihmasid voi kinnitust ja laske vajaduse
korral kontrollida ortoosi sobivust ja diget suurust.

Ettevaatust! Rihma [6dvendamisel voi toote eemaldamisel ei ole
vigastus piisavalt toestatud. Sellisel juhul valtige mis tahes koormust
vigastatud kasivarrel voi olal.

Kui Omoloc on peale pandud, arge juhtige ise autot,

kaherattalisi sdidukeid nagu nt mootorratas, jalgratas, roller,

voi muid lilkumisvahendeid, mida peate ise juhtima.

Seetottu olge darmiselt ettevaatlik, kuna Teie kdndimis- ja
seismisvoime (labak&e- ja kasivarretoodete puhul haaramisvéime) on
samuti oluliselt hairitud.

Seoses toote kasutamisega tehke erakorralised muudatused; nditeks
kui Teil tekib ebamugavustunne, [6petage selle kasutamine ja votke
kohe Uhendust arstiga.

Vastundidustused

Korvalmojusid, mis puudutavad tervet organismi, pole tanaseni teada.
Allpool loetletud haiguspiltide puhul on niisuguse toote kasutamine
naidustatud ainult parast arstiga konsulteerimist.

Nahahaigused ja -vigastused ravitavas kehapiirkonnas, eriti
péletikulised ilmingud, samuti naha pinnale tousnud haava armid,
millega kaasneb paistetus, punetus ja llekuumenemine

Kasivarte tundlikkuse ja liikumise haired, nt suhkruhaiguse

(diabetes mellitus) korral

Sldame ja kopsude vastupidavuse tugev vahenemine (vererdhu tousu
risk paigaldatud abivahendi téttu ja kehalise pingutuse korral)
Limfisoonte haired — ka teadmata pohjusega pehmete kudede tursed
mujal kui abivahendi paigalduskohas

Kasutusjuhised

A - Taljevoo D - Ola ja kiilinarliigest fikseeriv
rippside

E - Sormetasku

F - Kitsad kuljerihmad

B - Olavarrerihm

C - Kidnarvarrerihm

Pealepanek / Paigaldamine
Alljargnev juhis nditab OmoLoci ortoosi paigaldamist parema 6la raviks.
Pange parema kae sormed parempoolse kinnituse sormetaskusse.
Viige parem kasi 6ige nurga all keha ette. Seejuures fikseerige ortoos
koos kitnarliigesega kasivarre all.
Q Viige niild ortoos tagant Umber selja. Vajaduse korral laske end
kellelgi aidata. Juhtige vasaku kae sormed vasakpoolse kinnituse
sormetaskusse. 0 Nuud kinnitage parem kinnitus vasakpoolse kinnituse
kilge, m6éodukalt pingutades. G P6orake Omoloci kehal nii palju, kuni
olavarrerihm on keha paremal pool.
9 Nuld pingutage moélemat kitsast kilgmist rihma. Ortoos paikneb niid
tihedalt, kuid mitte ebamugavalt, vastu keha, talje korgusel. e Avage
olavarre- ja kliinarvarrerihm, niisamuti 6la ja kitnarliigest fikseeriv
rippside. Fikseerige kdigepealt 6lavars (ilemiste rihma abil parema poole
kilge. o Asetage kilnarvars ja kasi kohu ette jaanud mélemasse rihma.
Rihmade sulgemisel olge veendunud, et kasivars on kindlalt juhitud, aga
mitte kinni seotud. Vajaduse korral korrigeerige taljevood keha korgusel,
et kdsivars oleks mugavas, koormusvabas asendis.

Rihma asendi reguleerimine (spetsialisti abiga)

Vajaduse korral saab rihmade asendeid reguleerida kitnarvarre pikkuse
jargi. €) Tehke rihm ortoosi sisekdljelt lahti. Nihutage asendit ja kinnitage
rihm seestpoolt uuesti. Seejuures Uhtib takjapaela Ulemine serv taljevoo
llemise servaga. 0 Pannal on podratud valjapoole.

Omoloci k koos dlarihmag

Vajaduse korral saab lisastabiliseerimiseks kasutada lisana saadavat
olarihma. Kinnitage 6larihm OmolLoci valiskiljele seljapiirkonnas.
Paigaldage ortoos Ulalkirjeldatud viisil. O Viige rihm Ule terve ola

ette. Kinnitage olarihm neljakandilise takjapaelaga kiinarvarre voi
@ taljevoo kiilge. @ NUld vabastage Umar takjapaela ots ja reguleerige
rihma pikkus individuaalselt.

Eemaldamine

Avage oOlavarre- ja kiiinarvarrerihm, niisamuti ola ja kuinarliigest
fikseeriv rippside. Votke kasi rihmadest valja. Nuld avage kinnitus koos
sérmetaskutega. Sulgege koik takjakinnitused, et valtida oma roivaste voi
Omoloci kahjustamist.

Puhastusjuhised

Maérkus: Arge mitte kunagi asetage toodet kuuma kohta (nt kiitteseadme
juurde, paikesekiirguse katte, séidukisse). Kuumus voib materjali
kahjustada. See voib mojutada toote efektiivsust.
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Jargige tekstiiletiketil olevaid hooldusjuhiseid. Selle leiate taljevoo
llemisest servast.

1. Peske seda toodet kasitsi.

2. Sulgege toote kinnitus.

3. Toodet ei tohi kuivatada kuivatis.

Peske toodet regulaarselt.

Kaebuste korral podrduge otse toote mija poole.

Markus: Vastu voetakse ainult puhastatud toode.

Kasutuskoht
Vastavalt naidustustele (6lad). Vt kasutusotstarvet.

Hooldusjuhised

Toote Gige kasitsemise ja puhastamise korral on toode praktiliselt
hooldusvaba.

Kokkupanemis- ja paigaldusjuhend
Toode tarnitakse kasutusvalmina.

Tehnilised andmed / parameetrid

OmoLoc on puusaliigese ortoos. See koosneb taljevoost, olavarre-,
kiunarvarrerihmast ja ola ja kuinarliigest fikseerivast rippsidemest —
vt punkti D, samuti valikuliselt saadavast 6larihmast.

Omoloc - o6larihm, 129 7506 0000 000

Juhised korduskasutuseks
Toode on moeldud kliendile individuaalseks kasutamiseks.

Garantii

Kehtivad selle riigi seadussatted, kus toode osteti. Kui kahtlustate, et
tegemist on garantiijuhtumiga, podrduge otse toote miilija poole. Toode
tuleb enne garantiile le andmist puhastada. Kui OmoLoci kasutamisel
ja hooldamisel ei ole jargitud juhiseid, voib see garantiid kahjulikult
mojutada voi selle valistada. Garantii on valistatud, kui:

« Kasutamine ei vasta naidustustele

« Eiole jargitud spetsialistide néuandeid

« Toodet on omavoliliselt muudetud

Vastutust puudutav teave

Arge diagnoosige voi ravige end ise, kui Te ei ole tervishoiutdétaja. Enne
meie meditsiinitoote esmast kasutamist kisige aktiivselt nou monelt
arstilt voi padevalt spetsialistilt, sest ainult nii saab hinnata meie

toote moju Teie kehale ja vajaduse korral maarata Teie tervise pohjal
kasutamisest tulenevaid riske. Jargige nende spetsialistide napunaiteid,
samuti kaiki selles dokumendis voi veebivéljaandes olevaid juhiseid (sh
tekstid, pildid, graafikud jne).

Kui konsultatsioonijargselt jaab spetsialistidega konsulteerimisel
kahtlusi, votke Ghendust oma arsti, edasimuija voi otse meiega.

Teatamise kohustus

Tulenevalt riigi poolt kehtestatud digusaktidest on Teil kohustus
viivitamatult teavitada nii tootjat kui ka vastutavat ametiasutust mis
tahes tosisest juhtumist seoses selle meditsiinitoote kasutamisega. Meie
kontaktandmed leiate selle brosiri tagakiljelt.

Jaatmekaitlus

Palun korvaldage toode parast kasutamise loppu vastavalt kohalikele
eeskirjadele.

Materjali koostis
Poliiamiid (PA), Poliuretaan (PUR), polieeter, Polioksimetileen (POM),
Poluproplleen (PP), Poliester (PES)

Juurdepadsetav versioon
www.bauerfeind.de/barrierefrei

[MD] - Medical Device (Meditsiiniseade)
[0l - Andmemaatriksi kvalifitseerija UDI-na

Teave seisuga: 2022-10

1 Ortoos = ortopeediline abivahend jasemete voi torso
stabiliseerimiseks, koormuse vahendamiseks, fikseerimiseks,
suunamiseks voi korrigeerimiseks

2Spetsialist on isik, kes omab vastavalt riigis kehtivatele
oigusaktidele digust kohandada ja juhendada sidemete ja ortooside
kasutamist.

@ latviesu

Cienijama kliente, godatais klient!
Liels paldies, ka izveléjaties Bauerfeind izstradajumu.

Més katru dienu stradajam, lai uzlabotu misu izstradajumu medicinisko
efektivitati, jo jisu veseliba mums ir svariga. Ludzu, izlasiet un ievérojiet
Saja lietosanas instrukcija noteiktas prasibas un specialistu norades.
Sldzibu gadijuma, lidzu, sazinieties ar savu arstu vai jautajiet
specializetaja tirdzniecibas vieta.

Merkis
OmoLoc ir medicinas izstradajums. Ta ir pleca imobilizacijas ortoze’.

Indikacijas
« Imobilizacija, piem., péc pleca operacijas

« Postoperativi, posttraumatiski, preoperativi
« Luksacija

A Riska iespéja izstradajuma lietoSanas laika

«Omoloc drikst lietot vienigi saskana ar $is lietoSanas pamacibas
noradijumiem un minétajas izmantosanas vietas (skatiet sadalu Mérkis
un Pielietosana).

« Lai nodro$inatu, ka OmoLoc optimali piegul, kvalificetam personalam? ir
janosaka Omoloc izmers.

» Omoloc iesuta etikete ar informaciju par izstradajuma izméru, razotaju,
mazgasanas noradém un CE markéjumu atrodas védera siksnas
iekspusé. (Pirmreizéjo) pielagosanu un instruktazu drikst veikt tikai
apmacits, kvalificéts personals.

+ Ja Jums tika izrakstits produkts, saskanojiet izmanto$anu un lietosanas
ilgumu ar savu arstu. Arsts informés JUs ari par produktiem, kurus ir
atlauts lietot vienlaicigi ar OmoLoc. Ludzu, bez iznémuma ievérojiet art
norades, kuras tika sniegtas produkta iegades bridi, ka ari produkta
lietoSanas instrukciju.

« Preces nepareiza lietoSana vai neatlauta modifikacija var izraisit
bojajumus un anulét garantiju.

« [zvairieties no saskares ar taukainiem un skabiem lidzekliem, ziedém
un losjoniem.

« Visi uz kermena areji pielietoti paliglidzekli, ja tos uzliek parak stingri,
var izraisit vietejas spiediena pazimes vai, retos gadijumos, asinsvadu
vai nervu sasaurinasanos. Sados gadijumos mazliet atraisiet siksnas
vai stiprinajumu vietas un, ja nepiecie$ams, parbaudiet, vai ortoze
pareizi piegul un tai ir atbilstoss izmeérs.

Uzmanibu: Atbrivojot siksnas vai nonemot izstradajumu, nav
pietiekamas aizsardzibas pret savainojumu. Sada gadijuma izvairieties
no jebkadas slodzes uz attiecigo roku vai plecu.

« Ar uzvilktu OmoLoc pleca ortozi nevadiet automasinu, divritenu
transportlidzeklus, pieméram, motociklu, velosipedu, skrejriteni vai citus
transportlidzeklus, kas jums javada pasam.

« Esiet ipasi uzmanigi, jo var but ierobezotas ari jusu staigasanas un
stavésanas spéjas (plaukstas un rokas izstradajumu gadijuma -
satveréanas iespéjas).

- Ja preces lietoSanas laika jums paradas neparastas izmainas,
piemeéram, sudzibu skaita palilinasanas, nekavéjoties konsultéjieties ar
arstu un partrauciet preces lietosanu.

Kontrindikacijas

Lidz §im nav zinamas blakusparadibas, kas ietekmétu visu kermeni.

Turpmak minéto slimibu gadijuma $ada paliglidzekla uzliksana un

valkasana veicama tikai péc saskanos$anas ar arstu:

« Adas slimibas/traumas taja kermena dala, kura tiek nesats atbalsts,
jo1pasi, jair iekaisuma pazimes; piepaceltas rétas ar uztukumu,
apsartumu un parkarsanas pazimem.

« Jutiguma un asinscirkulacijas traucéjumi kajas, piem., ,cukurslimiba”
(Diabetes mellitus).

« Pastiprinati sirds un plausu darbibas ierobezojumi (asinsspiediena
paaugstinasanas risks paliglidzekla uzlikSanas vai pastiprinatas
kermena slodzes gadijuma).

« Limfas atteces traucéjumi — ari neskaidrs audu uztikums distali no
uzlikta atbalsta.

Izmantosanas noradijumi
A - Vedera siksna

B - Augsdelma siksna

C - Apaksdelma siksna

D - Plaukstas siksna
E - Pirkstu atbalsts
F - Sauras sanu siksnas

UzvilkSana/ uzliksana

Talak ir sniegti noradijumi par ortozes OmolLoc uzlikSanu laba pleca
arstésanai.

o levietojiet labas rokas pirkstus labas puses aizdares pirkstu atbalsta.
Salieciet labo roku kermena prieksa taisna lenki. Piespiediet ortozi ar
elkona locitavu.
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Q Aplieciet ortozi ap muguru. NepiecieSamibas gadijuma ludziet citas
personas palidzibu. levietojiet kreisas rokas pirkstus kreisas puses
aizdares pirkstu atbalsta. OTagad atveriet labas puses stiprinajumu ar
merenu spiedienu uz kreisas puses stiprinajumu. @ Grieziet OmoLoc ap
kermeni tik talu, lidz augsdelma siksna atrodas kermena labaja mala.

Pievelciet abas Sauras sanu siksnas. Ortoze tagad ir stingri
nostiprinata pie kermena, vidukla limen, bet netrauce. e Atveriet
augsdelma un apaksdelma siksnu, ka ari plaukstas siksnu. Vispirms
fiksejiet augsdelmu pie laba sana, izmantojot augsejo siksnu.

levietojiet apaksdelmu un plaukstu atlikusajas siksnas pie védera.
Aizverot siksnas, uzmanieties, lai roka bdtu nostiprinata, tacu ne
saznaugta. NepiecieSamibas gadijuma korigéjiet siksnas augstumu pie
kermena, lai roka batu atslogota, erta stavoklr.
Siksnu poziciju regulé$ana (ar kvalificéta personala palidzibu)
NepiecieSamibas gadijuma siksnu poziciju var mainit atbilstosi
apaksdelma garumam. e Nonemiet vienu siksnu no ortozes iekSpuses.
Parvietojiet to jaunaja pozicija un atkartoti ar lipslédzeju iekSpusé
piestipriniet siksnu. Lipslédzeja augseja mala piegulst védera siksnas
augséjai malai. 0 Spradze tiek pagriezta uz arpusi.

Omoloc lieto$ana kopa ar pleca siksnu

Papildu stabilizéSanai var izmantot atseviski pieejamo pleca siksnu.
Piestipriniet pleca siksnu mugurpusé pie ortozes OmolLoc arpuses.

Uzlieciet ortozi, ka aprakstits ieprieks. m Parlieciet siksnu uz prieksu

pari veselajam plecam. Piestipriniet pleca siksnas galu ar stdraino

lipslédzéju pie apakédelma siksnas vai (B) Védera siksnas. @ Atbrivojiet

apalo lipslédzéja gala stiprinajumu un iestatiet siksnas garumu.

Nonemsana

Atveriet augsdelma un apaksdelma siksnu, ka ari plaukstas siksnu.
Iznemiet roku no siksnam. Atveriet aizdari, izmantojot pirkstu atbalstus.
Aizveriet visus lipslédzéjus, lai novérstu apgérba vai ortozes Omoloc
bojajumus.

Tirisanas noradijumi

Noradijums: Nekad nepaklaujiet produktu tiesai karstuma iedarbibai
(piem., radiatori, saules stari, uzglabajot vieglaja automasina). Tadéjadi
materials var tikt sabojats, Tas var ietekmét produkta efektivitati.
Ludzu, skatiet etiketes noradijumus par kopsanu. Ta atrodas vedera
jostas augsdala:

1.So produktu drikst mazgat tikai ar rokam.

2. Aiztaisiet produkta sleguma vietu.

3. Produkts nav piemérots zavétajam.

Regulari mazgajiet produktu.

Ja Jums ir sudzibas, sazinieties ar izplatitaju, no kura esat iegadajies
preci.

Noradijums: Sidzibas tiek pienemtas izskatisanai tikai, ja produkts ir
tirs.

PielietoSana
Atbilstosi indikacijam (plecs). Skatiet sadalu Mérkis.

Apkopes noradijumi
Jaizstradajums tiek pareizi lietots un kopts, nav nepieciesama ipasa
apkope.

Saliksanas un montazas pamaciba
Ortoze Omoloc tiek piegadata gatava lietoSanai.

Tehniskie dati/ parametri

Omoloc ir pleca locitavai paredzéta ortoze. Ortozei ir vidukla siksna,
augsdelma, apaksdelma un plaukstas siksnas - skatiet D punktu, un péc
izvéles pieejama plecu siksna.

OmoLoc - plecu siksna, 129 7506 0000 000

Noradijumi par atkartotu izmantosanu

Izstradajums ir paredzéts individualai lietosanai tikai vienam pacien-
tam(-tei).

Garantija

Ir speka tas valsts tiesibu akti, kura izstradajums ir iegadats. Ja Jusuprat
runa ir par garantijas gadijumu, vispirms sazinieties ar uznemumu,

no kura JUs iegadajaties izstradajumu. Pirms garantijas gadijuma
pieteikuma izmazgajiet izstradajumu. Neieverojot OmoLoc lietosanas un
kop$anas norades, garantijas prasibas var mainities vai tikt atceltas.
Garantijas prasibas tiek atceltas $ados gadijumos:

« Izstradajums netiek lietots atbilstosi indikacijam

« Neievérojot specialistu instrukcijas

« Pasrocigi izmainot izstradajumu



Noradijumi par fiksaciju

Neveiciet pasdiagnozi vai pasarstésanos, ja vien neesat veselibas
aprupes specialists. Pirms pirmas musu izstradajuma lietoSanas reizes
aktivi versieties péc padoma pie arsta vai apmacita veselibas aprupes
specialista, jo tikai ta iespejams novertet musu izstradajuma iedarbibu
uz jusu kermeni un attiecigi uzzinat ari par lietoanas riskiem, ko rada
individualas kermena ipatnibas. leverojiet veselibas aprupes specialistu
ieteikumus, ka ari visus $aja bro3ira vai tas tiessaistes versija (art
fragmentos) sniegtos noradijumus, tostarp tekstus, attélus, grafikas utt.
Ja péc konsultésanas ar specialistiem rodas Saubas, sazinieties ar savu
arstu, izplatitaju vai tiesi ar mums.

Pienakums zinot

Pamatojoties uz regionalajiem juridiskajiem nosacijumiem jums

ir nekavéjoties jazino razotajam un ari atbildigajai iestadei par $1
izstradajuma lietoSanas apjoma palielinasanos. Masu kontaktdatus
atradisiet $Ts brosuras aizmuguré.

Likvidésana
Ladzu, likvidéjiet izstradajumu saskana ar vietéjiem noteikumiem.

Materiala sastavs

Poliamids (PA), Poliuretans (PUR), Poliéteris,
Polioksimetiléns (POM), Polipropiléns (PP), Poliesteris (PES)

- Medical Device (Mediciniska ierice)
— Datu matricas apzimétajs, UDI

Informacija sagatavota: 2024-02

1 Ortoze = ortopédisks paliglidzeklis loceklu vai kermena stabilizacijai,
atslogosanai, fikseésanai miera stavokli, vadisanai vai korekcijai

2 Kvalificéts personals ir jebkura persona, kura saskana ar attiecigaja
valsti speka esoso likumdosanu ir pilnvarota veikt atbalstu un ortozu
pielagosanu, ka ari sniegt norades par to lietosanu.

@ lietuviy

Mielas pirkéjau,
dékojame, kad pasirinkote Bauerfeind gaminj.

Kiekviena dieng tobuliname savo gaminiy gydomajj poveikj, nes mums
rUpi JUsy sveikata. AtidZiai perskaitykite Sig naudojimo instrukcija ir
tiksliai laikykités joje pateikty nuostaty ir kvalifikuoto personalo
nurodymuy. Jei kyla klausimy, kreipkités j gydytoja arba specializuota
parduotuve.

Paskirtis

Omoloc yra medicininés paskirties gaminys. Tai -ortezé’, skirta peties
sanario fiksacijai.

Indikacijos

« Imobilizacija, pvz., po peties operacijos

« Po operacijos, po traumos, prie$ operacija
«ISnirimas

A Naudojimo rizika

« Omoloc galima nesioti tik laikantis Sios naudojimo instrukcijos
nurodymy ir tik pagal nurodytg naudojimo sritj (paskirtis, naudojimo
vieta).

« Norint uztikrinti optimalia OmoLoc padétj, Omoloc dydj turi nustatyti
kvalifikuotas specialistas?.

« Omoloc etiketé, kurioje nurodytas dydis, gamintojas, skalbimo
instrukcija ir CE zenklas, yra vidinéje pilvo dirzo dalyje. (Pirma karta)
priderinti ir instruktuoti gali tik kvalifikuotas specialistas.

« Jei jums buvo paskirtas Sis gaminys, dél jo naudojimo bado ir trukmeés
pasitarkite su savo gydytoju. Jis informuos jus apie tai, ar OmolLoc tuo
pat metu galite naudoti su kitais gaminiais, ir, jeigu taip, su kokiais.
Batinai laikykités naudojimo instrukcijos ir visy be iSimties nurodymy,
kurie jums buvo pateikti jsigyjant gaminj.

- Jei gaminj naudosite netinkamai arba savo nuozidra jj keisite, galite jj
sugadinti ir garantija tada negalios.

« Venkite salycio su riebiais arba rugstiniais preparatais, tepalais ir
losjonais.

« Dél visy ant kiino uzdéty priemoniy, jei jos yra tvirtai prispaustos, gali
atsirasti vietinio spaudimo simptomu, o kartais taip pat ir susiaureti
toje vietoje esancios kraujagyslés arba nervai. Tokiais atvejais Siek tiek
atlaisvinkite dirZelius arba uzsegima ir, jei reikia, patikrinkite, ar tinkama
kontdro forma ir ar ortezas yra tinkamo dydzio.

Atsargiai: Jei dirzeliai atsilaisvina arba gaminys nuimamas, suzalota

vieta néra pakankamai apsaugota. Tokiu atveju venkite apkrauti ranka
arba petj.

« |stacius Omoloc, nevairuokite automobilio, dviraciy transporto
priemoniy, pavyzdziui, motociklo, dviracio, motorolerio ar kity transporto
priemoniy.

« Be to, bukite ypac atsargus, nes jusy gebéjimas vaikscioti ir stoveti
(naudojant rankoms skirtus gaminius — suémimo funkcija) taip pat bus
labai sutrikes.

« Jei naudodami gaminj pajutote nejprastus, su gaminiu susijusius
pokycius, pvz. stipréjancius negalavimus, nedelsdami kreipkités j
gydytoja ir nustokite naudoti gaminj.

Kontraindikacijos

Salutinio poveikio visam organizmui nepastebéta. Gaminj galima naudoti

tik pasitarus su gydytoju, jei yra tokiy patologijy:

« Tam tikros kino dalies odos ligos / suzalojimai, ypa¢ uzdegimines reak-
cijos, taip pat istine, paraude ir kaistantys randai;

« Kojy jautrumo ir kraujotakos sutrikimai, pavyzdziui, sergant cukriniu
diabetu (diabetes mellitus);

« Padidéjes sirdies ir plauciy darbo apribojimas (kraujospudzio
padidéjimo pavojus naudojant pagalbine priemone ir dirbant sunky
fizinj darba);

« Limfos nutekéjimo sutrikimai, neaiskus minkstyjy audiniy patinimas
toliau nuo pagalbinés priemonés.

Nurodymai vartotojui
A - Pilvo dirzas

B - Zasto dirzelis

C - Dilbio dirzelis

D - Rankos raistis

E - Pirsty laikiklis

F - Siauri Soniniai dirzeliai

Kaip uzsimauti/ uzdéti

Tolesnéje instrukcijoje parodyta, kaip uzsimauti OmoLoc orteza ant
desiniojo peties.

01ki§kite desiniosios rankos pirstus j desiniyjy uzsagy pirsty laikiklj.
Sulenkite desine ranka staciu kampu priesais save. Laikykite ortezg su
alkinés sanariu prispaude ranka.

9 Apsijuoskite orteza i$ apacios apie nugara. Prireikus jums gali
padeti kitas Zmogus. |kiskite kairiosios rankos pirstus j kairiyjy uzsagy
pirsty laikiklj. o Tuomet stipriai jtempe desinj aplikatoriy pritvirtinkite
kabliukais prie kairiojo aplikatoriaus. 0 Sukite Omoloc aplink liemenj,
kol Zasto dirzelis atsidurs liemens Sone. Dabar priverzkite abu
siauruosius Soninius dirZelius. Ortezas stipriai, bet maloniai priglunda
prie kino talijos aukstyje. e Atsekite Zasto, dilbio dirzelius ir rankos
raistj. Pirmiausia prie desiniojo Sono virsutiniu dirzeliu fiksuokite Zasta.
ojstatykite dilbj ir riesa j abu likusius dirZelius priesais pilva. Uzsekite
dirzelius taip, kad ranka baty patikimai prirista, bet neuzverzta. Esant
reikalui pakeiskite pilvo dirzo aukstj, kad ranka baty atpalaiduota ir baty
patogu.

liavi (paded

Dirzo padéciy reg| p
Jei reikia, galima dirzo vieta pritaikyti pagal dilbio ilgj. 0 Atsekite dirza
nuo vidinés ortezo pusés. Pataisykite padétj ir vél prisekite dirza prie
vidinés pusés. Virsutinis lipduko krastas turi sutapti su virsutiniu pilvo
dirzo krastu. @) Sagtis bus atlenkta j i%ore.

t kvalifik ialistui)

Kaip naudoti OmoLoc su peties dirzu

Jei reikia, papildomai stabilizuoti galima atskirai jsigyjamu peties dirzu.
@ Lipukais pritvirtinkite peties dirza OmolLoc nugaros srities iSorinéje
puséje. Uzdékite ortezg, kaip aprasyta anksciau. Permeskite dirza per
sveikajj petj j priek;. @ Peties dirzo gala su kampuotu lipuko liezuvéliu
pritvirtinkite arba prie dilbio dirZelio, arba @ prie pilvo dirZo. @ Tada
atleiskite apvaly Velcro gala nuo jtempimo juostos ir nustatykite dirzo ilgj.

Nusiémimas

Atsekite Zasto, dilbio dirzelius ir rankos raist]. IStraukite ranka is dirZo.
Atsekite uZsaga su pirsty laikikliais. Uzspauskite visus lipukus, kad jie
neapgadinty drabuziy arba OmoLoc.

Valymo nurodymai

Pastaba: saugokite gaminj nuo tiesioginio karséio (pvz., kaitinimo, saulés
spinduliy, nelaikykite automobilyje). Karstis gali pazeisti medziaga. Taip
gali sumazéti gaminio veiksmingumas.

Atkreipkite démesj | prisitoje etiketéje pateiktus priezitros patarimus. Ji
yra ant pilvo dirZo virSutinio krasto:

1. Gaminj skalbkite rankomis.

2. Uzsekite gaminio aplikatoriy.

3. Gaminys neskirtas naudoti dZiovykléje.

Gaminj skalbkite nuolat.

Jei turétuméte pretenzijy, kreipkités j prekybos atstova, i$ kurio gaminj
jsigijote.

Pastaba: Priimama tik Svari preke.

Naudojimo vieta
Pagal indikacijas (petys). Zr. paskirt].
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Techninés prieZiaros nurodymai
Tinkamai naudojant ir priziarint techninés priezitros produktui beveik
nereikia.

Surinkimo ir montavimo instrukcija
Omoloc pristatomas paruostas naudoti.

Techniniai duomenys, parametrai

Omoloc yra peties sanario ortezas. Tai sudaro pilvo dirzas, virsutinés
rankos dirzas, apatinés rankos dirzas ir plastakos rieso dirzas

(zr. D punkta), taip pat pasirinktinai galima jsigyti peciy dirza.
Omoloc peties dirzas, 129 7506 0000000

Nurodymai dél pakartotinio naudojimo
Gaminys skirtas individualiam vieno paciento gydymui.

Garantija

Galioja tos Salies, kurioje gaminys pirktas, jstatymai. Jei manote, kad
gaminiui konkreciu atveju galéty bati taikoma garantija, pirmiausiai
kreipkités j ta asmenj, is kurio gaminj jsigijote. Prie$ pateikiant reikala-
vima dél garantijos, gaminj reikia iSvalyti. Jei nebuvo laikomasi nurodymy
dél Omol.oc naudojimo ir prieziuros, garantija gali bati paZeista arba
negalioti.

Garantija negalioja, kai:

« Naudojama neatsizvelgiant j indikacijas

« Nesilaikoma kvalifikuoto personalo instrukcijos

« Savavaliskai modifikuojamas gaminys

Nurodymai dél atsakomybés

Jei nesate medicinos specialistas, neuzsiimkite savidiagnostika ir
savigyda. Prie$ pirma karta naudodami misy medicininés paskirties
gaminj aktyviai konsultuokités su gydytoju arba kvalifikuotais
specialistais, kadangi tai yra vienintelis budas jvertinti misy gaminio
poveikj jusy organizmui, nustatyti naudojimo rizika, atsirandancig dél
individualaus kino sudéjimo. Laikykités kvalifikuoty specialisty patarimy
ir Siame dokumente arba internetiniame pristatyme pateikty nurodymy,
jskaitant ir iStraukas (taip pat: teksty, paveiksléliy, grafikos ir t. t.).

Jei po konsultacijy su kvalifikuotais specialistais vis dar turite abejoniy,
kreipkités j savo gydytoja, pardavéja arba tiesiogiai j mus.

Pareiga pranesti

Pagal vietinius teisinius potvarkius esate jpareigoti nedelsiant informuoti
gamintojg ir atsakingai institucijai apie bet kokio pobldzio incidenta,
ivykusj naudojant sj medicininés paskirties produkta. Kontaktiniai
duomenys pateikti Sio lankstinuko paskutiniame puslapyje.
Salinimas

Pabaige naudoti produkta utilizuokite pagal vietinius teises aktus.
Medziagos sudétis

Poliamidas (PA), Poliuretanas (PUR), Polieteris,
Polioksimetilenas (POM), Polipropilenas (PP), Poliesteris (PES)

- Medical Device (Medicininis prietaisas)
[001] - Duomeny matricos identifikatorius kaip UDI

Informacija parengta: 2024-02

1 Ortezas - ortopediné pagalbiné priemoné galinems arba liemeniui
stabilizuoti, imobilizuoti, nukreipti, koreguoti arba apkrovai sumazinti.

2 Specialistas — bet kuris asmuo, kuriam pagal jasy $alyje galiojancias
taisykles yra suteikta teisé pritaikyti jtvarus ir ortezus ir instruktuoti,
kaip juos naudoti.

@ YKpaiHCbKa

LLlaHOBHWI KNi€HTe,
[yxe [IAKYEMO 3a Te, Lo 81 0bpanu Ana cebe Bripi6 Bauerfeind.

KOXHOro AAHA MV NPaLIOEMO Haf NIABULLEHHAM JiKyBanbHOro edeKTy Halmx
BMPOGIB, aike Balle 300PpOB'A M Hepemo Bnn3bKo A0 cepus. YBaxKHO Npo-
YnTaiTe BUMOTY LIET IHCTPYKLUIT 3 BUKOPUCTAHHA 7 YKa3iBKM KBanidpikoBaHOro
daxiBua Ta AOTPUMYITEC iX. AKLLO Y BaC BUHWKN NMUTAHHA, 3BEPHITLCA 10
BaLLOro Nikaps abo crewjianizoBaHoOro MarasuHy.

MpusHaueHHA

Omoloc € BMpobom MeauuHoro npusHauenHs. Lie opres! ans imvobinizauii
nneva.

Moka3saHHA

+ IMmobinizaLis, Hanpyknag, nicns onepawii Ha nneyi
- Micna onepauii, nicna Tpaemy, nepes onepadieio
« Bueept

A Puauk npuv KOPUCTYBaHHi BUpo6om

+ Omol.oc 103B0NEHO BVKOPUCTOBYBATVI NWILLE Y BIANOBIAHOCTI 3 NOKa3aHHAMM
[INA BUKOPVCTaHHA, 3a3Ha4eHUMM Y Ui IHCTPYKLTT 3 BUKOPWCTaHHA Ta B
3a3HaueHX 0bNacTaAxX (MPU3HaUEHHS / MiCLA 3aCTOCYBaHHS).

« [InA 3a6e3neyeHHsA onTumanbHol nocaaky optesa OmoLoc Moro po3mip Mae
nigibpatmcs KeanidikosaHUM daxisuem2.

« YwwuTta eTvkeTka opTesa OmoLoc, Ha fAKi BkazaHO PO3mip, BUPOBHMKa,
HCTPYKLT No NpaHHIo Ta 3Hak CE, po3TalloBaHa Ha BHY TPILLHI CTOPOHI
pemeHA Ha xu1BoTi. (Meplue) NPUNacoByBaHHA Ta IHCTPYKTax Ma€ NPaBo
NPOBOAMTY NULLE KBaNiGiKoBaHWI GaxiBeLlb.

« AKLLO Ler BMpI6 Bam NpONMCcaB nikap, MPOKOHCYNBTYMTECA 3 HUM LWOAO
0CobnMBOCTEN | TPUBANOCTI BUKOPUCTAHHA. JTiKap PO3MoBICTb BaM, Ui MOXHA
OAHOYACHO BHKOpPUCTOBYBaTV OMOLOC 3 IHWMMM BUPOOaMK, | AKLIO MOXKH3,
TO 3 AKVMK. BpaxoByiiTe yci 63 BYKNIOUEHHA BKa3iBKM, OTPUMaHI Npw Kynieni
BMPOOY, @ TAKOX IHCTPYKLIIO 3 BUKOPUCTAHHS.

« [pK1 HenpaenNbHOMY BUKOPWUCTaHHI abo CamoBiNbHIN 3MiHi BUPOOY MOXNvBe
110r0 YLWKOAKEHHA 11 BTpaTa rapaHTil.

+ YHUKalTe KOHTaKTY 3 peYOBMHAMM, L0 MICTATb 1P abo KUCNOTY,
NIOCbIIOHaMM Ta Ma3AMM.

« Yci BUpobw, AKi HaAAraloTb Ha TiNo, NPU 3aHaATO WiNbHOMY NPUAAraHHI
MOXYTb NepeAasnioBaTn AeAKi [iNAHKYM Tina. Y piAKiCHVX BUNaaKkax
BOHM MOXYTb NEPETUCKATV KPOBOHOCHI CYAVHI U HEPBW. Y TaKix
CUTYyauisx Tpoxu ocnabte pemeHi un 3acTibky iy pasi notpebu nepesipte
NPaBUNbHICTb NPUNACYBaHHA Ta PO3MIp opTesa.

Ygara: AKLLO pemeHi 0cnabHyTb abo BUPIO ByAe 3HATO, JOCTATHE JiKyBaHHA
TpaBMM He Byae 3abe3neueHo. Y Takomy pasi yHuKaiiTe byab-AKoro
HaBaHTAXXEHHA Ha BPaXKeHy PYKY UM BpakeHe nneve.

« Y pasi BukopuctaHHa OmoLoc He kepyiite aBTomobinem, 4BOKOMICHAMI
TPaHCNOPTHUMM 3aCOBaMK, AK-OT MOTOLMKS, Benocunes, MoToponep, abo
6ynb-AKMM IHLIKMM 3aCO60M NepecyBaHHs, AKUM BaM JOBOANUTLCA KepyBaTH
CaMOCTIHO.

« [lo Toro x Tpeba by fiye 06epexHM, OCKINbKM 30aTHICTb XOANTY Ta
CTOATU (30ATHICTb 0 CXONMIIOBAHHA WOA0 BUPOBIB ANA PYK i KUCTEN) Takox
NifAaETbCA CEPO3HOMY BNAVIBY.

« AKLLO Mifj Yac BUKOPKCTaHHA B1PODY BIAOYBAIOTLCA HEe3BUYaMHI 3MiHK,
HanpyIKNag, NOCUIOETLCA 6ONLOBNI CUHAPOM, HEralHO 3BEPHITLCA 10
nikaps Ta NPUNVHITL BUKOPUCTaHHSA BUPOGY.

MpoTunokasaHHA

[Mo6iuHi eeKTy, WO BNAMBAIOTb Ha OPraHi3M Y LiNIoMy, NOKM WO HeBIAOMI. 3a

HaABHOCTI CYIMNTOMIB, WO BKa3aHi HKUe, BYKOPVCTaHHA BUPODY MOX/vBe

Nviwe nicna KOHCyNbTauii 3 nikapem:

+ XBOPOOW / MOWKOLKEHHA WKIPW Ha BiNOBIAHIN 4inAHUi Tina, ocobnmso npu
NPOABI O3HAK 3aNaneHHA, a TaKOoX Y Pasi HAABHOCTI WPaMiB, WO BUCTYNAIOTb
Ha/} NoBepXHeio LKipy, HabPAKiB, NOYePBOHIHL 360 NPY NPOABI 03HaK Xapy;

« MopyLeHHa Yy TNNBOCTI Ta MICLEBOrO KPOBOODIrY Hir, HANPUKNaA, Npu
Uykposomy aiabeTi (Diabetes mellitus);

- Cepito3He nopyleHHs GyHKUii cepus Ta nereHis (Hebesneka NigBMLEHHA
KPOB'AHOTO TUCKY MPU HOCIHHI BUPOGY Y BUNafKax HaaMipHOrO Gi3nyHOro
HaBaHTaeHHA);

« YTpynHeHwi BiaTik NiMdu, a Takox HEBIZOMI MPUYMHN HAOPSAKIB M'AKNX
TKaHWH B YaCTUHI Tina, WO KOHTAKTYE i3 AOMOMIXHYMM 3aCO60M.

BkasiBku no KopuctyBaHHio

A — PemiHb Ha Xu1BOTi D - MNepes'a3b AnA KNCTi pyku
B - Mneuoswit pemiHb E - Kuwers ana nansusa

C - PemiHb nepeannivya F — By3bkuit 60KoBWIA pemiHb

HapAranHa/HaknagaHHa
B HaCTynHil IHCTPYKUii NokasaHa ikcallia optesa Omoloc ans cTabinizauii
npaBoro nneva.
o PosTaluyiiTe naneLb Npasoi pyKu B KULLEHI ANA NanbLA Npasoi 3aCTiOKu.
3irHiTe Npasy pyKy Nig NPAMUM KYTOM nepes Kopnycom. YTpumyiiTe npu
L|bOMy OpTe3 NIKTbOBMM CYrI000M i} PYKOIO.
@ Tenep nposegiTs opTes y cebe 3a cnHolo. CKopycTaliteca 3a NoTpedin
[IONOMOTOI0 IHLWOT MoanHY. BcTasTe nanelb NiBOT PyKW B KMLWeHi AN nanbLa
nisoi 3acTioku. @) Tenep 3acTe6HITL NPagy 3aCTIOKY 3 NOMIPHMM HaTATHEHHAM
Ha nigin. @ O6epraiite opre3 OMOLOC Ha KOPMYCi, NOKM NNEUYOBUI PEMIHb He
6yae po3TalloBaHuit 3 NpaBoro 6oKy Tina.
Tenep 3aTArHiTb 061ABa TOHKVIX BOKOBUX pemeHs. OpTe3 NOBUHEH LWiNbHO
NpWAAraTV 4O Tina Ha PiBHi Tanii, ane He BUKNMKATW AUCKOMPOPTY.
Po3cTebHiTb pemiHb nneva i nepeannivya, a Takox Nepes’asb 1A KUCTI
pykw. 3adikcyriTe croyaTky nneye BEPXHiM pemeHem Ha NpaBomMy 6oL
[MoknaaiT Nnepeanniyys i pyky B 061aBa pemeHi, Wo 3anmwmince,
nepep *m1sotom. CnigkyiTe npu 3acTibaHHi pemeHs 3a Tum, Wob pyka byaa
3adikcoBaHa HagiltHo, ane He NepeTArHyTa. 3a noTpeby Biaperynioite pemiHb
Ha XBOTI MO BICOTI, W06 PyKa 3HaXOANNACh B PO3BAHTaXEHOMY 3DyUHOMY
MONOXKEHHI.
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3a NoTpebu NONOXeHHA PeMeHIB NepeanniyyA MOXHa BifperynioBaTi.

0 PO3CTEOHITE OAANH 3 PEMEHIB 3 BHYTPILUHBOrO 6OKY OpTe3a. 3CyHbTe

MONOXEHHS | NPUCTEBHITL PeMiHb 3 BHYTPILIHBOrO 6OKy opTe3a. BepxHin

Kpaw MnyyKky Npu LbOMy 3'€JHAETbCA 3 BEPXHIM KDAaEM PEMEHA Ha XKMBOTI.
3acTibka NoBWHHa By TH 3 30BHILLHBOTO BOKY.

p iB (32

BukopucraHHa OmolLoc 3 nneyosum pemeHem

[ns fopaTkoBol CTabinisallii npy NoTpeti MOXHa BUKOPHCTOBYBATM
[I0[aTKOBWI NIEYOBUIA PEMIHD. @ [MpUCTEGHITL NNEYOBHMM PemMiHb B 0bnacTi
CNVHW A0 30BHIlWHBOrO 6oky Omoloc. Haknaaits opTes, AK OnucaHo BuLLe.
m MposepiTb pemiHb cnepefy Yepes 300poBe nneye. @ MpYCTEBHITL KiHelb
MNe4yoBOro PemeHs KyTOBOIO NIMMY4YKOIO A0 peMeHA ﬂepe,[lﬂﬂmqﬂ abo @ﬂo
pemeHsa Ha JKMBOTI.

@ Tenep Big'efHaTe Kpyrnuin KiHeLb 3 ANMNYYKOIo | iHAMBIdyanbHa
BiiperynonTe OBXHY PEMEHS.

3HimaHHA opTe3a

Po3cTebHITb peMiHb Nnevya i nepeanniyys, a Takox Nepes'asb AnA KUCTI

PYKW. BUIMMITE pyKy 3 pemeHiB. PO3CTe6HITb 3aCTibKy 3 KulieHeto Ana nanbLs.
3aCTe6HITb BCT « INMYYKM », OO YHVUKHY TV NOWKOAXEHb OAAry abo Omoloc.

BkasiBku no Aornsaapy 3a BIIIPOGOM

BkasiBka: Hikonu He nigaagaiite Bupi6 Ail NpAMOro Tennosoro
BMNPOMIHIOBaHHA (HanpwWKnag, He 3anuwaiiTe ioro 6ina obirpisadis, nig
NPAMUM COHAYHUM MPOMIHHAM, B aBTOMOGInNI). Lle moxe npussecTv 1o
MOLIKOKEHHA MaTepiany. Y UbOMy BUNaaKy NikysasbHa fia BUpoby moxe bytn
ocnabnexoro.

JloTpumyiiTeca pekomeHAaLii WOA0 AOMNAAY, BKa3aHUX Ha BLUWTI eTUKeTL.
BoHa po3TaluoBaHa y BepxHbOMy Kpai MOACHOrO peMeHs:

1. Mpatw BKpI6 pyKamw.

2. 3acTebHiTb 3acTibKy-n1mnyyKy BUPOOY.

3. Bupi6 He NpuaaTHWiA ANA CYLWiHHA B Cylapui.

Buipib cnia perynapHo npatu.

AKLLO Y BaC BUHMKNV NpeTeHsil 4o BUPOOy, 38epTaiiTeca 10 NPoAaBLiA, B AKOrO
81 NpyaGany Lei Bupio.

BkasiBKa: Hazag Np1iimaioTbCa BUPOOU TiNbKKM B YNCTOMY BUMAAL.

YacTuHa Tina, AnA AKoi BUKOPUCTOBYETbCA Liell BUpi6
BignoBigHo A0 Nokasab (nnevosuit yrnob). [InB. npu3HadyeHHs.

Lornag 3a Bupo6om

Bupi6 He noTpebye A0AaTKOBOIO AOMAAY MPU NPaBUIbHOMY BUKOPVCTaHHI
Ta 36epiraHHi.

®opma nocraBKu
Opte3 Omoloc NocTayaEeTbca roToBUM 4O BUKOPWCTAHHA.

TexHiyHi XapaKTepuCTUKN Ta KOMMNeKTaLlisa

Omoloc — e opTes AnAa nnevyosoro Cyl'J'IOﬁa. BiH CKNafa€eTbCa 3 peMEHA Ha
KMBOTI, NNEYOBOrO PEMEHS, PeMeHA Nepeannivys, Nepes'asi ANA KUCTI pyKu
(amB. NyHKT D), a TakoX AOAATKOBOIO MNEYOBOIO PEMEHS, O MOXKHA NPUAGaTh
OKpemo.

Omol.oc — nneyoBuit pemiHb, 1297506 0000 000

BkasiBKu 040 NOBTOPHOro BUKOPUCTaHHA
Bupib npu3HaveHnin Ang iHAVBIAYaNnbHOTO NikyBaHHA OAHOTO NaLjieHTa.

lFapaHTia

LitoTb 3aKOHOAABYI NONOXEHHS KpaiHW, B AKiN BUPI6 6yB npuabaHuit. AKLLO

BU NPUNYCKAETe HACTaHHA rapaHTIMHOrO BUMAAKY, CNifA CNOYaTKy 3BEPHYTUCA
6e3nocepefHbO [0 0coby, B AKOT BM Npuabdani Bupi6. Meper NOBIAOMAEHHAM
NPO HaCTaHHA rapaHTIHOrO BUNaAKY HEOOXIAHO NOYMCTUTY BUPIO. AKLLO
BKa3iBOK OO NOBOAXKEHHA Ta Aornaay Omoloc He 0TPUMYBATUCA, rapaHTiio
MOXe byTV 0OBMeKeHO abo BUKIOUEHO.

[apaHTia BUK/IOYAETLCA 33 HACTYMHYIX YMOB:

« BYKOPUCTaHHS He BIAMOBIAHO A0 NOKasaHb

+ HepoTpumarHa BKasisku KeanipikoBaHoro daxisus

« CamoBifibHe BHECEHHA 3MiH 40 BUPODY

BkasiBku 3 BignosiganbHocTi

He 3aiimaiiTeca caMmoaiarHOCTVIKOK Yt CaMONiKyBaHHAM, AKLLO BU HE €
MeAnYHIM KBanidikosaHM daxisLiem. [epes nepLm BUKOPUCTaHHAM
HaLIOro MeAUYHOro BUPODY aKTVBHO 3BepTaiiTeca 3a Nopazoko A0 Nikaps un
HaBYeHOro KBanihikoBaHOro GaxisLA, OCKINbKM TiNbKy Tak MOXHA OLHUTA
[ito Haworo BMPOOBy Ha Balll OPraHiam i BU3HaunTV Byab-AKi pr3vKM npu
KOPUCTYBaHHI BUPOOOM, AKi MOXYTb BUHMKHYTU Y 3B'A3KY 3 iHAMBIOYanbHOO
KOHCTUTYLiEI0. [lOTprMYITeCA NOPag LUboro KBanidikoBaHoro gaxisLid, a
TaKOX YCiX IHCTPYKLIN Y LibOMY JOKYMEHTI 41 AOro OHNaiH-BepCii, BKMIIOYHO 3
UacTKoBMMM Ny6GniKaLiamMm (30Kkpema, TekCTu, GoTorpadii, 306pakeHHs TOLLO).
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AKLWO nicnA KoHCyNbTawii 3 KBanipikosaHM daxisLem y BaC 3aMLWaTLCA
CYMHIBY, 3BEPHITLCA [0 CBOTO NikapA, NpofasLia 41 be3nocepefHbo A0 Hac.

060B'A30K NOBiJOMIEHHA

3rifHO 3 NpUNMcaMu perioHanbHOroO 3aKOHOAABCTBA, MPO KOXKHWIA CEPUO3HIIA
'\HLU/UZleHT, o CTaBCA Npu BVIKOpMCTaHH\' LbOro megnyHoro BV\DOﬁy, Cﬂ'u:l
HeraiHo CNoBiLaT! AK BUPOGHYIKa, Tak | KOMMETEHTHUI OpraH. Halli KOHTaKTHi
[laHi 3HaxOAATLCA Ha 3BOPOTHOMY 6oLl BpoLLypu.

YTunisauia
Y1unisaujis BUpoby NiCNA 3aKIHUYEHHS MIOr0 BUKOPUCTaHHA 3AiIMCHIOETBCA 3rAHO
3 MiCLIeBUMM NPUNCAMA.

Cknap matepiany
Moniamia (PA), Moniypetan (PUR), Monietep,
Monipopmansgaeris (POM), Moninponinen (PP), Moniectep (PES)

— Medical Device (MeanuHe obnagHaHHs)
— Knacudikatop matpuui ganwx sk (UDI)

CraH iHdopmalii: 2024-02

1 OpTes = opToneAnUHMi SOMOMIXHUI 3acib Ana cTabinizaii, 3MeHWeHHa
HaBaHTaxeHHs, iIMMODINi3aLyii, peryniosaHHa abo B1NPaBNeHHs KiHLiBOK abo
Tynyba

2 KBanmonumpoBaHHbIM CNeLManiicCToM CUMUTAeTCA TOT, KTO COMMacHo
NeCTBYIOLLMM rOCy/apCTBEHHbIM HOPMaM UMEET NPaBOo KOHCYLTPOBaTL
NaLMeHTOB B 06N1aCTN OPTe308 U 6anpaxel, a Takke 3aHNMaTbCA VX
VIHAUBWAYaNbHOM NOArOHKOM.

@ KasaK,

KypMeTTi TyTbiHywWwbinap!

Bauerfeind KOMNaHUACHIHbIK 8HIMIH TaHAaFaHbIHbI3 YLLIH anfbiCbIMbI3Ab!
6inpipemis

Bi3 ap KyH calibiH ByibIMAAPbIMbI3AbIH MeAVLIMHANLIK SCEPIH XaKcapTy
6afbiTblHA@ XYMbIC Xypri3emis, cebebi CiznepaiH AeHCayNbIKTapbiHbI3
6i3 yLwiH MaHbi3apl. Ocbl NaaanaHy HyckaynapblHaa, CoHAan-aK
MaMaHAapabIH YCbIHBICTAPbIHAG KaMTbINFaH HYCKaynapabl MyKVST OKbin
LUbIFBIHBI3 X@He opbiHAaHbI3. CypakTap TybiHAaca, AapirepiHiare Hemece
MaMaHaHabIPbIFaH JyKeHre XyriHiHi3

KonpaHbiny Makcatbl
Omol.oc MeanumHansik ByiibiM 60nbin Tabbinaasl. VbiKTsl
KUMbI/ICHI3AaHAbIPYFa apHanFaH opres!.

KonpaHy kepcetimpepi

- OnepaumanaH KeniHri, xapakaTTaH KeniHri Hemece onepaunsiFa AeniHri

+ KnMbinceiagaHabipyas KaMTaMachi3 eTeq, MbiCanbl, Mblk OnepaumMschiHaH
KeiH

« WeiFbin keTynep

A ByiibiMAabl Nainpanany Tayekengepi

+ OmoLoc opTesiH Tek ocbl KonaaHy KeHiHAeri HyckaynblKKa CalKec xaHe
[ieHeHIH, KepceTinreH xepnepiHge (KonaaHy opHbl, OpHATy OpHbI) Kiio
Kepek.

+ OmoLoc opTesiHiH OHTalNbl OPHaNacyblH KAMTaMachI3 Ty YLiH KaXeTTi
OmoLoc enweMgai kaciby MamaHAap? aHbIKTaybl Kepek.

- BnweMi, eHAipyLici, XyyFa KaTbiCTbl Hyckaynap xaHe CE TaHBanaHysl
KepceTinreH TirinreH Omoloc 3aTTaH6ackl abnoMuHanbai 6enaikTiH
iLWKi afbiHaa opHanackaH. LLaxkTan kepy (6ipiHLi) apHaiibl OKbITbINFaH
MeanLMHanbIK Kbi3MeTKepnep/iH KaTbiCybIMeH Xyprisinyi Tvic

- Erep cisre opTes TaralibiHaanfaH 6onca, oHbl KonaaHy TepTibi MeH
Y3aKTbIFbIH eMaeyLi AapirepiHi3beH TanksinaHpi3. [Japirep cisre Omoloc-
Tbl 6acka eHiMaepMeH Katap KonaaHyfa 6ona Ma xaHe erep 6onca kaHaan
eHiMAep eKkeHiH aliTaasl. OpTe3ai caTbin anFaHaa bepinreH yebiHbIMAapaAbIH
6apnbifbiH, COHAA-aK OHbl NaliAanaHy HyCKaybiFbiH Tyren opblHAaHbI3

+ Erep eHiM pypbic NaiinanaHbinMaca Hemece ofaH 63 beTiHLe e3repTynep
€Hri3ince, COHFbIChIHA 3aKbIM Kenyi MyMKIH X@He Keningik xoibinaas!

+ Maiinbl xoHe KblLKbIN 8HIMAEP, XakKna Malinap MeH 10CboHAap XaknaHbi3

+ [leHere cbIpTTaH KONAGHbINATbIH KE3 KeNreH KeMeKLUi Kypanaap, erep
onap TbIM KaTTbl aHachIn Typca, XeprinikTi Kbicy ce3iMiH Hemece cupek
aFfarnapaa KaH TamMblpnapbl MEH HepBTEPAIH XeprinikTi TapblnybiH
TyabIpybl MyMKiH. MyHaal xafnainapaa 6enpikrepai / GexitkiwTepai
60ocaTbiHbI3 XaHe KaxeT Boca, iNrekTi asaan Welwin, opTesfiH Aypsic
OpHanacybl MeH eflleMiH TeKCepiHi3
AbaiinaHpi3: benpikwenepai 6ocatkaHaa Hemece ByiibIMabl WeLLKEHAE
3aKpIMAanFaH xepre XeTKiNiKTi Typae Konaay KepceTinmenai. byn
)affanaa TMICTi blk ByblHbIHa KacbiBip KyL TYCIpMEHi3

- OpHaTbinFaH OmolLoc opTesiMeH aBTOKeMIKTi, MOTOLWIKS, BENocunes,
CKyTep CUAKTbI eKi AOHFanaKTbl KenikTepai Hemece 63 BeTiHi3lwe 6ackapy
Kepek Kes kenreH 6acka kenikTi backapyfa 6onmaiabl

- CoHpalt-ak eTe cak 6onbiHbI3, cebebi Ci3fiH Xypy waHe Typy KabineTiHi3
(opTesnep MeH Konfa apHanfaH bylbiMaapasl naaanaksaqaa - yeray
KabineTiHi3) aTapnbIKTal TeMeHaeiai

- Erep ci3 opTespi konpaHymeH 6aiinaHbicTbl KaHaal aa bip epekiue
e3repicTepai 6aikacaHbi3, Mbicansl, WaFbiMAaPAbIH KeBeloiH, OHbl
KONAaHyabl TOKTaTHIMN, Aepey Aapirepre KapasblHbi3

Kapcbl kepcetimaep

YKannbl aF3ara acep eTeTiH XxaHaMa acepnep benricis. TemeHae KepceTinreH

KIMHWKanbIK CUMNTOMAAP KesiHae ByibiMabl KonaaHy emaeyLwi fapirepmeH

KeHecKeHHeH KelliH faHa yCbiHbinaab!

+ [leHeHiH T1icTi GeniriHaeri Tepi aypynapsl / xapakarTapsi, acipece KabblHy
6enrinepi, coHpan-ak iciHy, Kbi3apy »aHe runepTepmuis 6onaTbiH icCiHreH
ToIPTLIKTap 6osFaH Kesgne

- KonpapablH cesiMTanbiibiFbl MeH KaH aitHanbiMblHbIH By3biybl, Mbicanb,
KaHT anabeTi (Diabetes mellitus) kesiHaoe

+ YKypeK neH eKmeHiH yMbIC KabineTTiniriHiH xorFapsl WekTeyi (kemekwi
Kypanaapabl KonaaHy aHe KapkblHab! Gr3vkanbik benceHpinik kesiHaoe
KaH KbICbIMbIHBIH KOFapbinay kayni 6ap)

+ OpHaTbINFaH opToneamsnbiK BybIMHbIH, LIEMHEH TbIC MMM} afblHbIHbIH,
6y3binybl, OHbIH iWiHAE reHesi TYCIHIKCI3 XyMcaK TiHAePAiH iCiHyi

Konpany 6oibiHWwa Hyckaynap

A - AbpomuHansai bengik D - binekke apHanfaH bengikwe
B - Ubik 6engiri E - CaycakTapfa apHanfaH Kanta
C - XiniHwikke apHanfaH benfaik F - Tap 6yipnik 6enpikwenep

ByitbiMabl kuto / opHaTy
TeMeHpe KenTipinreH Hyckaynapaa OmoLoc opTesiH OH XaK, Wblkka Kanai
KO0 KepeKTiri kepceTinreH
OH, KOMbIHBI3ABIH CaycaKTapbiH OH, XaK, iNMeKTIH caycakTapFa apHasFaH
KanTacblHa canbiHpbi3. Tik GypbiluneH GyrinreH oH KoNbIHbI3Ab! anablHbI3Fa
KOVbIHBI3. Byn peTTe opTe3ai WhiHTaK BybIHMEH KONTbIK aCTbiHAG YCTaHbI3
9pi Kapai opTe3ai apTbiHbI3AaH apkaHbi3Fa KuiHi3. KaxeT 6onca, 6acka
afiaMHbIH cire KemekTecyiH cypaHpi3. Con KonbIHbI3AbIH caycaKTapblH Con
aK INMeKTIH caycaKTapFa apHanFaH KantacbiHa canbiHbis. @) Spi kapait
OH, )KaK inreKTi Con afblHAackIMeH Xasnfan, opTala AeHreiae KaTaiTbiHbI3
Omol.oc-Tbl Mblk 6enairi AeHeHIH OH XafblHaa bonFaHFa AeliH 6ypbiHbI3
9pi Kapait eki Tap byripnik benaikweHi kaTanTbiHbI3. OpTe3
KOnawcbi3abIKTLI TyaAbpMalt, 6en AeHreliHae AeHere ThiFbi3fan opHanacysbl
Kepek. WbIK neH xiniHwikTeri 6enikTi, coHaait-ak binexteri benpaikieni
alWbIHbI3. OH aKTafbl oFapFbl 6eNaikTi NainaanaHbin vbIKTbl BEKITIHI3.
@ KiniHWiK neH Konasl iLTiH anasiHa KanFaH exi Genaikke canbiHbia
Benpiktep TyMMeneHreH Kesae, KonasiH MblkTan bekiTinreHiHe, ananaa
KblCblfIMaFaHblHa K83 XeTKi3iHi3. KaxeT 6osca, KonbiHbl3 60CaHCbiFaH XaHe
bIHFanbl Kyrae 60nybl yWiH abaoMuHanbai 6engikTi AeHe AeHreiiHae
peTTeHi3

BenaikTiH opHanacybiH petTey (6inikTi nepcoHanabiy KeMeriMeH)

KaxeT BonFaH afaaina, 6enaikTepiH opHanacyblH XiniHLWIKTiH,
Y3bIHAbIFbIHA Calikec peTTeyre 6onaab! OpTe3aiH iLKi XafblHaH
xabbickak inMeri 6ap benaikweni wewin ansiHbi3. OpHanacyblH
aybICTbIPbIHbI3 XaHe iLKi aFblHafaFbl XabbicKak, inmeri 6ap benmikTi
KaWTafaH inMeKTeHi3. By peTTe abbiCKaKTbIH XOFapFbl WeTi abAoMUHanNbA
BenmikTiH, oFapFbl ueriHe xanfaHysl kepek. @) inrex coipTka GarbTTanybl
THic.

Weik 6enpiri 6ap OmoLoc-Tbl naiaanany

KaeT BorFaH xafaaiiaa, KocbiMia TypakTaHAbIPY YLWiH KOChIMLIA UbIK,
6enpiriH nanpanaHyra 6onaapl @ YKabeickak inMeri 6ap vblk Gengirin
Omoloc opTesiHiH CbIPTKbI XafblHaH apka aiMarbiHa 6ekiTiHi3. OpTe3ai
OFapblaa cunaTTasnFaHaan KuiHis BenpikTi cay viblk apKbinbl anfa
Kapal eTKi3iHi3. @ Wbik 6enairinin ywbiH xabbickak inMeri 6ap 6ypbILWTbIK,
TINWIKTIH KeMeriMeH XiniHwWik bengiriHe Hemece @ 6enre apHanfaH
6enpikke BeKiTIHi3. @ 9pi Kapait abbICKaK iNMeKTiH filoManak yLblH
6ocaTbiHbI3 XaHe BenmikTiH y3bIHObbIH eKe KaeTTiNiKKe Colikec PeTTeHI3
Opresai wewy

Wblk neH xiniHwikTeri 6enaikTi, coHaan-ax binekTeri 6enmikiieHi allbiHbI3
KonaapbliHbiaab! 6enaikrepaeH co3bin WeiFapbiHbi3. EHAI caycakTapra
apHanfaH kantanapsl 6ap inrexTi awbiHbI3. KniMre Hemece Omoloc opTesiHe
3aKbIM KenTipMey YLiH Baprblk, xabbicKak inMexTep/i XabblHpI3.

ByibiMAab Tazanay 6oibiHWA HycKaynap

Hyckay: OpTesiH elwKallaH Tikenew xblny Ke3aepiHiH acepiHe KanabipMaHbi3
(Mbicanbl, 6aTapes, KyH Cayneci, asTokenikTe caxray). daribiHaay
MaTepuanblHbiH 3aKbiMAaHybl MyMKiH. Byn opTesiHiH TviMainiriHe acep eTyi
MYMKiH

YKancblpma 3aTbenriciHperi KyTiM xacay XeHiHAeri HyckaynbiKTapas!
caKTaHbI3. On abpomuHanbai 6enmikTiH XoFapFbl XaFblHaa opHanackaH

1. By#bIMAbl KONMEH XYY apKbl/bl Ta3anaHs!3
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2. BHIMHIH, iNMeKTepiH XabblHbI3

3. BHiMAi KenTipriwTe KenTipyre 601Manabl

BHIMA] YHeM XybIn TYpbIHbI3

LLlaFbiMaapbiHbI3 Bonca, ByiibIMab! CaTbin anfaH caTylubiFa xabapnacbiHbi3
Hyckay: Tek Tasa byibiMaap KabbingaHams!

KonpaHy opHb!
KepceTkiwTepre caikec (1blk BybiHbl)
KapaHbi3. MakcaTbl.

Kbi3MeT kepceTy 6oibIHWa YCbIHbICTaAp
TuicTi Kapay »aHe KyTiM xacay KesiHae ByiibIM ic Xy3iHAe Kbl3MeT kepceTyai
Tanan eTnenai.

KypacTbipy KeHiHaeri HycKaynbiKTap
ByibiM NaipanaHyfa favbiH KyiHAE XeTKiineai.

TexHukanblk cunatTamManapsl / napameTpnepi

Omoloc - nblk BybiHbIHa apHanfaH opTe3. AbaoMuHanbAai 6enmikTen, vbik,
BenpiriHen, xiniHwikke apHanfaH benaikTeH xeHe binek bengikweciHeH -
D-TapMafblH KapaHpi3, COHbIMEH KaTap OnLust PeTiHae KoM XeTiMAi KockiMLua
vblk GenairiHeH Typaas!

Omoloc - ublk 6enpiri, 129 7506 0000000

KaiiTa nainpanaHyfa KaTbiCTbl HYyCKaynap
Byn eHiM Bip emaenyLuire xeke KyTiM KepceTyre apHanfaH

Keningik

By/ibiM caTbin anblHFaH enpiK 3aHHamarbIk epexenepi KonaaHbinaas!
Keninaik »afaaibl opbiH anfbl fen oinacaHbl3, anasiMeH 6yibiMabl caTkaH
caTylwblFa Tikenei xabapnachiHbi3. Keningik KbiameTke xyriHbec 6ypbiH
6ByiibiMabl Tazanan any kaxeT. OmoLoc byMbIMbIH KONAAHY XeHe 0faH KYTiM
Xacay HyckaynapblH CakTamaraH arfaiiaa keninaik MingeTTemenepi
6y3binFanH 6onbin ecenTenyi HEMeCe XOKKA LWblFapbINybl MyMKiH. Keneci
Xaffanapaa KeninaikTik KyLwi ovbinagb!

« By/ibIMHbBIH TaFalblHAanFaH MakcaTblHa cail eMec KonaaHbinyb!

+ Kacibu MamaHHbIH, HycKaynapbiH opbiHaaMay

- BylibiMFa e3 beTiHLWe e3repic eHrisy

YXayankepuwinikten 6ac Tapty

MeauumHa MaMaHbl 60IMacaHbI3, 83-63iHi3re AMarHo3[ap KoMMaHbI3
Hemece 63 BeTiHi3wWwe eM xyprizbeHis. MeavumHansik byibiIMabl anfalu
KonfaHap anabiHAaa MiHOETTi Typae AspirepaiH Hemece Kaciby MaMaHHBbIH,
KeHeCiHe XYriHIHi3, TeK ocbinait faHa ByibIMbIMbI3AbIH AeHEHI3re acepiH
Garanayra aHe XeKe KOHCTUTYLWSIHbI3Fa 6aliNaHbICTbl TybIHAAYbI MYMKiH
KonaaHy TayekennepiH aHblkTayra 6onaabl. ATanFaH kaciby MamMaHaapabiH
KEHECIH, COHAal-aK ocbl KyXaTTafbl Bapibik HyCKaynapabl / Hemece
onapabiH (keiiae y3iHai TypiHaeri) oHnaiiH keckiHaepiH (MaTiHaepai,
CypeTTepai, KecTenepai xaHe T.6.) opbIHAaHbI3

Kacifv MamMaHMeH KeHeCKeHHeH KeiiH xkayan ansiHOafaH CypakTapbiHbi3
kanfaH Bonca, aspirepiHiare, caTywsiFa Hemece Tikenel bisre
xabapnacblHpli3

Xabapnay MiHaeTTeMeci

YeprinikTi 3aHHama TananTapblHa CaKeC Ci3 0Cbl MeAnLMHanNbIK bybiMab!
naiinanaHy 6apbiCbiHAa OPbIH a7nFaH Kes KenreH ayblp oKyFa Typarb!
eHAipyLire fe, Ky3blp/bl opraqFa Aa xabapnayfa MiHAETTICi3. baiinaHbic
flepeKTepiMi3 HyCKaybIKTbIH apTKbl BeTiHAe KepceTinreH

Kapere xapary
MapanaHy Mep3iMi askTanfaHHaH KeliiH byibiIMabl Kapere xapaty
KePrinikTi epexenepre CalKec Xy3ere acbipbinapl.

MatepuanbiHbiH, Kypambl

Monvamua (PA), Monnypetan (PUR), KagiMri nonmadup,
Nonvokcmetuner (POM), Monvnponunen (PP), Monnactep (PES)

- Medical Device (MeavumHansik ByiibiM)
- UDI peTiHgeri iepeKTep MaTpULAachiHbIH XKIKTeyilli

AknapaTTbiH Kyni: 2024-02

1 0pTes = asK-Konaapabl HEMece AeHeHi TYPaKTaHabIpyFa, eHinaeTyre,
UMMObWNM3aLMsnayFa, barbiTTayFa HeMece Ty3eTyre apHasnfaH
OPTONEAMSBIK KYPbIFb!

2MaMmaH fien 6aHzaakaap MeH opTesaepai KMbICTBIPLIN KENTIpyre xoaHe
onapyibl NanfanaHy XeHiHAer! HyCKaysbIKKa KOMAaHbICTarbl MeMNEKeTTIK
HYCKaMarapFa Calkec YaKineTTi Ke3 KenreH TynFa TyCiHinepi
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